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Zusammenfassung
In dieser Arbeit werden verschiedene Klassen von Atominterferometern im Zeitbereich mit
Strahlteilern und –spiegeln aus koha¨renten, resonanten Laserstrahlen im Hinblick auf ihre Ein-
satzmo¨glichkeiten vergleichend untersucht. Dazu wurden neben den etablierten, frequenzabha¨ngi-
gen Anregungsgeometrien auch symmetrische, rein phasenabha¨ngige Konfigurationen in den Zeit-
bereich u¨bertragen. Damit kann auch fu¨r diese Interferometer erstmals die hohe Genauigkeit der
Interferometrie an lasergeku¨hlten Ensembles resultierend aus der Reduzierung geschwindigkeits-
abha¨ngiger Effekte voll ausgescho¨pft werden.
Spezielle asymmetrische Konfigurationen im Zeitbereich sind die Basis optischer Ca–
Frequenznormale. Im Rahmen dieser Arbeit wurden erstmals zwei vollsta¨ndig voneinander un-
abha¨ngige Ca–Normale miteinander verglichen, um u¨ber den direkten und unmittelbaren Ver-
gleich die Reproduzierbarkeit, Genauigkeit und Stabilita¨t ihrer Frequenz zu untersuchen. Die
gemessenen Frequenzfluktuationen ergaben fu¨r die Ca–stabilisierten Systeme eine kombinierte,
relative Allan–Standardabweichung von 4, 5 ·10−13 ·√1 s/τ bei Mittelungszeiten τ oberhalb eini-
ger Sekunden. Fu¨r die gleichzeitig beobachteten Frequenzdifferenzen wurde ein nicht vollsta¨ndig
kompensierter linearer Dopplereffekt als eine wichtige Ursache identifiziert. Die Stabilita¨t wird
sich mittels der neuentwickelten, speziellen Detektion des Grundzustandes [Kur98] weiter ver-
bessern lassen. Die hier realisierten optischen Ca–Frequenznormale geho¨ren zu den genauesten
Normalen im optischen Spektralbereich und sind damit pra¨destinierte Referenzen fu¨r die An-
bindung anderer optischen Frequenznormale. Zusammen mit der Universita¨t Hannover wurden
auf I2–Linien stabilisierte Laser gegen eines der Ca–Normale kalibriert [Bod98a, Bod98b]. Die
Anbindung weiterer optischer Frequenznormale ist in Vorbereitung.
Die symmetrischen Geometrien sind aufgrund ihrer effizienten Unterdru¨ckung frequenzver-
schiebender Effekte besonders fu¨r die quantitative Bestimmung systematischer Phasenverschie-
bungen der atomaren Partialwellen sowie fu¨r die genaue Vermessung von Inertialkra¨ften geeignet.
Als Beispiele wurden der Einfluß der Schwerkraft und Verschiebungen verursacht durch mini-
male Kru¨mmungen der Laserwellenfronten gemessen. Durch eine geeignete Kombination sowohl
phasen– als auch frequenzabha¨ngiger Geometrien gelingt eine weitgehende Reduzierung beider Ef-
fekte. In optischen Frequenznormalen tragen sie mit relativen Frequenzunsicherheiten von 8·10−15
aufgrund gekru¨mmter Wellenfronten bzw. 6, 5 · 10−16 aufgrund der Gravitation nur noch unbe-
deutend zur Realisierungsunsicherheit des Normals bei.
Die dargestellten symmetrischen und asymmetrischen Atominterferometer ko¨nnen nicht nur
fu¨r optische Frequenznormale eingesetzt werden, sondern ermo¨glichen, wie in dieser Arbeit gezeigt
wird, auch die Entwicklung von z.B. atominterferometrischen Nivelliergera¨ten, Beschleunigungs-
sensoren oder Meßgera¨ten zur Bestimmung der Ebenheit von Laserwellenfronten.
atom interferometry, laser cooling, spectroscopy
Abstract
In this thesis different classes of atom interferometers in the time domain with beam splitters and
mirrors using coherent resonant laser beams were evaluated with respect to their different fields
of applications. As a result symmetric, purely phase sensitive configurations were transferred
into the time–domain in addition to the established frequency–dependent excitation geometries.
Thus, the high accuracy of interferometers with laser cooled atomic ensembles resulting from the
reduction of velocity dependent effects was obtained for the first time for these interferometers.
Special asymmetric configurations in the time–domain are the basis for optical Ca frequency
standards. In the context of this thesis two fully independent Ca standards were compared for
the first time in order to investigate directly the reproducibility, accuracy and stability of their
frequencies. The measured frequency fluctuations yielded a combined Allan–standard deviation
of 4, 5 · 10−13 ·√1 s/τ for the Ca–stabilized systems with averaging times τ above a few seconds.
For the frequency differences observed simultaneously a not fully compensated linear Doppler
effect was identified as an important cause. The stability could be further improved by the newly
developed special detection technique of the ground state [Kur98]. The optical Ca–frequency
standards realized here belong to the most accurate standards in the optical spectral range and
by this are the predestined references for the calibration of other optical frequency standards.
Together with the University Hannover, lasers stabilized to the I2–lines were calibrated against
one of the Ca standards [Bod98a, Bod98b]. The calibration of further optical frequency standards
is in preparation.
The symmetrical geometries are useful in particular for the quantitative determination of sy-
stematic phase shifts of atomic partial waves as well as for the precise measurement of inertial
forces because of their efficient suppression of frequency shifting effects. As an example, the influ-
ence of gravitation and phase shifts resulting from minute wavefront curvatures were measured. A
reduction of both effects can be accomplished to a large degree by an appropriate combination of
phase and frequency dependent geometries. The contributions to the relative frequency uncertain-
ties caused by curved wavefronts and by gravitation of 8 · 10−15 and 6, 5 · 10−16, respectively, can
now be neglected in the evaluation of the total relative realization uncertainty of the standard.
The described symmetric and asymmetric atom interferometers can be applied not only for
frequency standards but also allow the development of e.g. atom interferometric level meters,
acceleration sensors or devices for the estimation of the planeness of laser wave fronts as shown
in this thesis.
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Kapitel 1
Einleitung
Die erfolgreichsten Konzepte fu¨r Pra¨zisionsmessungen in der Metrologie, in technologischen An-
wendungen oder in der Grundlagenforschung basieren auf Frequenzmessungen oder auf inter-
ferometrischen Techniken. Die Interferometrie mit Atomen erweitert diese Konzepte durch die
erhebliche kleinere Wellenla¨nge atomarer Wellen und ero¨ffnet zugleich ein neues, weites Anwen-
dungsfeld aufbauend auf der inneren Struktur der Atome. Aufgrund einer hohen Empfindlichkeit
auf eine Vielzahl von Effekten finden sich Anwendungen der Atominterferometrie in vielen Berei-
chen, wie z.B. in der Bestimmung atomarer Gro¨ßen, in der Vermessung von Inertialkra¨ften und
nicht zuletzt in optischen Frequenznormalen.
Die Interferometrie mit Ruhemasse–behafteten Teilchen basiert auf dem 1924 von de Broglie
postulierten Wellencharakter von Materie. Die erste experimentelle Besta¨tigung dieses Wellencha-
rakters erfolgte durch die Beugung von Elektronen [Dav27] und durch die Beugung von Helium–
Atomen [Est30, Fri33] an Kristalloberfla¨chen. Die ersten Materiewelleninterferometer wurden mit
Elektronen realisiert. Dies geschah zum einen in Analogie zum Young’schen Doppelspaltversuch
mit Hilfe eines elektrostatischen Biprismas [Mo¨l54] und zum anderen durch Braggstreuung in
drei du¨nnen Kristallscheiben [Mar53]. Interferometer fu¨r Neutronen wurden in a¨hnlicher Weise
zuna¨chst als Young’scher Doppelspaltversuch durch Brechung an einem Biprisma [Mai62] und
spa¨ter durch Braggstreuung in drei du¨nnen Scheiben eines Silizium–Einkristalls [Rau74] verwirk-
licht.
Atominterferometer bieten ein breiteres Anwendungsfeld, da Atome gegenu¨ber Elektronen
und Neutronen zum einen durch ihre innere Struktur einen weiteren Freiheitsgrad ero¨ffnen und
sie zum anderen eine ho¨here Masse besitzen. Die ho¨here Masse und die damit verbundene kleinere
de Broglie–Wellenla¨nge sowie die erforderliche Transparenz des Strahlteilers stellten lange Zeit
die Herausforderung in der Konstruktion strahlteilender Elemente fu¨r Atome dar. Atominterfero-
meter mit Strahlteilern, die nur auf die a¨ußeren Freiheitsgrade der Atome wirken, konnten mit
einem Doppelspalt [Car91] sowie mit drei mikromechanisch hergestellten Gittern [Kei91] realisiert
werden. Aufgrund der ho¨heren Masse wurde bereits vor der Verwirklichung der ersten Atomin-
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terferometer eine ho¨here Empfindlichkeit in der Vermessung von Inertialkra¨ften erwartet [Cla88],
was durch Rotationssensoren basierend auf dem Sagnac–Effekt in [Rie91, Len97] mit steigender
Genauigkeit besta¨tigt wurde.
Die Absorption und die Materialprobleme mechanisch hergestellter Gitter lassen sich elegant
durch Ausnutzen der inneren Struktur der Atome umgehen, indem die atomare Welle mit Hilfe
elektromagnetischer Wellen aufgespalten wird. Die atomaren Teilwellen verlassen den Strahltei-
ler, der z.B. durch einen kollimierten resonanten Laserstrahl verwirklicht werden kann, als eine
koha¨rente U¨berlagerung des Grund– und des langlebigen angeregten Zustandes. Die Impulse
der beiden Zusta¨nde unterscheiden sich um ganzzahlige Vielfache des Photonenimpulses. Damit
kommt es zu einer Kopplung der inneren und a¨ußeren Freiheitsgrade. Durch eine geeignete Kom-
bination von mindestens drei solcher Strahlteiler la¨ßt sich ein Interferometer realisieren. Solche
Anregungsschemata mit mehrfacher koha¨renter Anregung durch elektromagnetische Wellen wur-
den schon fru¨h in der hochauflo¨senden Spektroskopie verwirklicht, z.B. [Ram50, Bak76, Hel82],
jedoch hat erst Borde´ sie 1989 als Atominterferometer interpretiert [Bor89].
Ein wichtiger Aspekt und Unterschied der Strahlteiler aus resonantem Laserlicht gegenu¨ber
den Strahlteilern der Optik oder den Strahlteilern, die nur auf die a¨ußeren Freiheitsgrade wirken,
resultiert aus dem U¨bertragen der ra¨umlichen und zeitlichen Phase der Laserwelle auf die atomare
Welle. Dies erlaubt, das Interferenzsignal dieser Interferometer u¨ber die Phase der Laserstrahlen,
also u¨ber die Phase der Strahlteiler, zu variieren und auszulesen. Erst die Verwendung resonanter
Strahlteiler hat die pra¨zise Bestimmung atomarer Gro¨ßen wie z.B. Polarisierbarkeiten [Zei95b,
Rie96], oder die pra¨zise Vermessung von Phasenverschiebungen aufgrund des DC– und des AC–
Stark–Effektes [Rie93, Ste92, Zei95a, Mor96] oder des quadratischen Zeeman–Effektes [Zin98,
Oat99] ermo¨glicht. Auf ihnen basieren auch die Messungen topologischer Phasen verursacht durch
den Aharonov–Bohm–Effekt [Mu¨l95] oder den Aharonov–Casher–Effekt [Zei95b].
Alle in dieser Arbeit verwendeten Atominterferometer werden mit Strahlteilern aus resonan-
tem Laserlicht realisiert. Die Mo¨glichkeit, die einzelnen Strahlteiler sowohl durch stehende als
auch durch parallel oder antiparallel zueinander laufende Wellen zu bilden, fu¨hrt zu einer ho-
hen Flexibilita¨t und Vielseitigkeit in der Konzeption von Interferometern. Da zudem auch die
Zahl der Strahlteiler und ihre Absta¨nde variabel sind, werden die verschiedensten Geometrien fu¨r
die Pfade der Teilwellen mo¨glich. Generell wird, analog zu den aus der Optik bekannten Mach–
Zehnder–Interferometern, zwischen symmetrischen und asymmetrischen Konfigurationen unter-
schieden. Bei den symmetrischen Geometrien kommen alle Laserstrahlen aus derselben Richtung
und alle Partialwellen durchlaufen die gleiche geometrische Wegla¨nge. Durch die Symmetrie he-
ben sich zudem alle von der Laserfrequenz abha¨ngigen Anteile der von der Laserwelle auf die
atomare Welle u¨bertragenen Phase gegenseitig auf. Die Interferenzphase der atomaren Welle ist
daher unabha¨ngig von der Laserfrequenz. Bei den asymmetrischen Konfigurationen kommen da-
gegen die Laserstrahlen aus entgegengesetzten Richtungen. Durch die entstehende Asymmetrie
der Trajektorien heben sich die frequenzabha¨ngigen Anteile der u¨bertragenen Phase nicht auf
3und die resultierende Phasenverschiebung ha¨ngt linear von der Laserfrequenz ab. Die entstehen-
den frequenzabha¨ngigen Interferenzstrukturen ko¨nnen mit Auflo¨sungen in der Gro¨ßenordnung der
natu¨rlichen Linienbreite als ho¨chstpra¨zise Frequenzdiskriminatoren eingesetzt werden. Zusammen
mit einer Ru¨ckkopplung auf die Frequenz des Lasers, der die Strahlung fu¨r den Atomstrahlteiler
liefert, erfu¨llen die asymmetrischen Geometrien die notwendigen Voraussetzungen fu¨r die Erzeu-
gung ho¨chststabiler Frequenzen, wie sie fu¨r optische Frequenznormale beno¨tigt werden.
Frequenznormale im optischen Spektralbereich gewinnen durch den U¨bergang zu ho¨heren
Frequenzen und der damit verbundenen geringeren relativen Unsicherheit an Pra¨zision und Ge-
nauigkeit. Bereits Anfang der Achtziger Jahre wurden geeignete U¨berga¨nge in atomaren Absor-
bern vorgeschlagen [Ber79, Ert83]. Zu ihnen geho¨ren u.a. die Interkombinationsu¨berga¨nge der
Erdalkalielemente 24Mg und 40Ca. Fu¨r die Entwicklung von Frequenznormalen ist neben einem
hochstabilen Oszillator und einem geeigneten Absorber das Spektroskopieverfahren von zentra-
ler Bedeutung. Zusammen mit der ersten phasenkoha¨renten Messung einer optischen Frequenz
[Sch96] stellt das derzeit in der PTB realisierte 40Ca–Normal eines der genauesten Frequenznor-
mal im optischen Spektralbereich dar und wurde als solches vom Comite´ International des Poids
et Mesures (CIPM) als Wellenla¨ngen– und Frequenzreferenz mit der kleinsten Unsicherheit im
optischen Spektralbereich empfohlen [CIP97]. Es ist damit pra¨destinierter Ausgangspunkt fu¨r die
Anbindung weiterer optischer Frequenznormale, wie z.B. die Anbindung von I2–Linien bei 815 nm
u¨ber einen Frequenzvergleich [Bod98b] und bei 790 nm u¨ber einen optisch–interferometrischen
Wellenla¨ngenvergleich [Bod98a].
Die hohe Genauigkeit interferometrischer Techniken resultiert in der Optik wie in der Quan-
tenoptik aus der geringen Unsicherheit, mit der ra¨umliche oder zeitliche Phasenverschiebungen be-
stimmt werden ko¨nnen. Die Auflo¨sung und damit indirekt auch die Genauigkeit skalieren mit der
ra¨umlichen bzw. der zeitlichen La¨nge des Interferometers. Fu¨r Pra¨zisionsexperimente an Atom-
strahlen werden daher Apparaturen mit einigen Metern La¨nge beno¨tigt, wie z.B. [Gus97]. Außer-
dem limitieren geschwindigkeitsabha¨ngige Effekte wie ein nicht vollsta¨ndig kompensierter linearer
sowie der quadratische Dopplereffekt die erreichbare Genauigkeit. Beide Nachteile ko¨nnen durch
die Verwendung geku¨hlter, fast ruhender atomarer Ensembles, wie sie mit den Methoden der La-
serku¨hlung neutraler Atome erzeugt werden ko¨nnen [Chu98, Coh98, Phi98], wesentlich reduziert
werden. Geku¨hlte Ensembles in magneto–optischen Fallen [Raa87] sind Ausgangspunkt unter an-
derem fu¨r Atomfonta¨nen [Biz99], fu¨r langsame Atomstrahlen oder fu¨r ballistisch unter Einfluß
der Gravitation expandierende Atomwolken. Mit dem U¨bergang zu geku¨hlten, fast ruhenden ato-
maren Ensembles ist der U¨bergang zu Atominterferometern im Zeitbereich verbunden, wobei der
Strahlteiler durch einen Laserpuls und die Interferometer durch eine Sequenz von Laserpulsen
realisiert werden [Sen94, Kis94].
Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit ist die vergleichende Untersuchung verschiedener Anre-
gungsgeometrien von Atominterferometern im Zeitbereich. Dabei werden insbesondere neben den
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etablierten frequenzabha¨ngigen Geometrien auch rein phasenabha¨ngige Anordnungen fu¨r Pra¨zi-
sionsmessungen zuga¨nglich gemacht.
Sowohl mit symmetrischen als auch mit asymmetrischen Atominterferometern lassen sich prin-
zipiell Inertialkra¨fte aufgrund von Rotationen oder Beschleunigungen, wie z.B. der Gravitation,
vermessen. Die symmetrischen, rein phasenabha¨ngigen Interferometer sind jedoch insofern besser
geeignet, da sie unempfindlich gegenu¨ber frequenzverschiebenden Effekten sind. Hierzu za¨hlen
z.B. alle Verschiebungen, die durch ra¨umlich und zeitlich konstante Potentiale verursacht werden,
die aber nicht zu einer Beschleunigung der atomaren Welle fu¨hren. Wa¨hrend bisherige Messungen
[Kas91, Pet98] auf die reine Bestimmung der Erdbeschleunigung abzielten, wird in dieser Arbeit
ein Verfahren angegeben, mit welchem nach einer pra¨zisen Vermessung der phasenverschiebende
Einfluß der Gravitation minimiert wird.
Ein weiterer, wichtiger phasenverschiebender Effekt, der in dieser Arbeit untersucht wurde,
entsteht durch gekru¨mmte Wellenfronten der Strahlteiler aus Laserlicht. Diese fu¨hren in allen
atominterferometrischen Pra¨zisionsmessungen an ausgedehnten oder bewegten Ensembles von
Atomen zu unerwu¨nschten Phasen– und Frequenzverschiebungen. So ist z.B. die bisher genaueste
Messung von h¯/mCs basierend auf einer atominterferometrischen Bestimmung des Photonenru¨ck-
stoßes durch die Kru¨mmung der Wellenfronten limitiert [Wei94]. Derartige Phasenverschiebungen
gewinnen mit den fu¨r ho¨here Auflo¨sungen notwendigen la¨ngeren Interferometerzeiten, wie sie in
zuku¨nftigen Frequenznormalen in der nahezu schwerelosen Umgebung einer erdnahen Satelliten-
umlaufbahn erreicht werden ko¨nnen [Sal96a, b] , zunehmend an Bedeutung. Die Untersuchung
der Verschiebungen aufgrund gekru¨mmter Wellenfronten wird dadurch erschwert, daß sie in wich-
tigen experimentell zuga¨nglichen Parametern dieselben Abha¨ngigkeiten aufweist wie die Phasen-
verschiebung aufgrund der Gravitation. Nur durch eine geeignete Kombination sowohl phasen–
als auch frequenzabha¨ngiger Geometrien ist es mo¨glich, beide Effekte soweit zu eliminieren, daß
sie in der Anwendung von Atominterferometern in optischen Frequenznormalen nur noch einen
unbedeutenden Beitrag zur Realisierungsunsicherheit darstellen.
Das breite Anwendungsfeld der Atominterferometrie resultiert aus der hohen Empfindlichkeit
auf eine Vielzahl von Effekten. Daraus folgen aber auch die experimentellen Herausforderun-
gen in der pra¨zisen Vermessung einer spezifischen Abha¨ngigkeit, da im allgemeinen alle anderen
phasen– oder frequenzverschiebenden Effekte weitestgehend unterdru¨ckt werden mu¨ssen. Diese
Arbeit verfolgt dafu¨r mehrere Ansa¨tze. Dazu geho¨rt zum einen die Anwendung symmetrischer,
frequenzunabha¨ngiger Interferometer. Zum anderen wurde fu¨r die asymmetrischen Geometrien
insbesondere die Methode der Pulsumkehr entwickelt, bei der durch den Vergleich zweier zuein-
ander pulsinvertierter Interferometer ebenfalls eine Vielzahl von frequenzverschiebenden Effekten
unterdru¨ckt werden kann. Die erzielbare Genauigkeit einer Messung ha¨ngt neben der Auflo¨sung
entscheidend von dem erreichbaren Signal–zu–Rausch–Verha¨ltnis der Interferenzstruktur ab. Die
prinzipielle Grenze ist dabei durch das Quantenprojektionsrauschen gegeben [Ita93, Scu93]. Ein
wesentlicher Schritt zum Erreichen dieser Grenze gelingt durch die Detektion der an der Inter-
5ferometrie teilnehmenden Atome im Grundzustand [Kur98]. Eine Verbesserung des Signal–zu–
Rausch–Verha¨ltnisses um etwas mehr als einen Faktor vier sowie ein Unterschreiten der Grenze,
welche durch das Anzahlrauschen der auf dem Interkombinationsu¨bergang detektierten Fluores-
zenzphotonen gegeben ist, wurden demonstriert.
Die Arbeit ist wie folgt gegliedert:
Kap. 2 gibt einen U¨berblick u¨ber die Theorie der Borde´–Interferometrie. Es werden zuna¨chst
die Bedingungen, unter denen eine atomare Interferenz beobachtet werden kann, abgeleitet. Die
wesentlichen Unterschiede zwischen den frequenz– und den phasenabha¨ngigen Interferometern
werden herausgearbeitet.
Die experimentellen Voraussetzungen und ihre Realisierung werden in Kap. 3 dargestellt. Der
Schwerpunkt wird auf die Meßmethoden gelegt, wobei u.a. die von Experimenten an Atomstrahlen
bekannte Strahlumkehr in den Zeitbereich u¨bertragen wird. Die Verbesserung des Signal–zu–
Rausch–Verha¨ltnisses durch die Detektion der Grundzustandsatome wird beschrieben.
In Kap. 4 werden verschiedene phasenabha¨ngige Interferometergeometrien vorgestellt und der
damit erreichbare Interferenzkontrast in Abha¨ngigkeit verschiedener Parameter experimentell un-
tersucht. Dabei wird die Verwandtschaft zu Experimenten mit stimulierten Photonenechos anhand
einer Sequenz aus mehreren parallelen Pulsen experimentell veranschaulicht.
In Kap. 5 schließlich werden die Anwendungen von Interferometern beider Klassen fu¨r Pra¨zisi-
onsmessungen dargestellt. Diese umfassen die Messungen zum Einfluß der Gravitation sowie zum
Einfluß gekru¨mmter Wellenfronten. Daraus folgend wird der derzeitige Stand des optischen Ca–
Frequenznormals abgeleitet. Schwerpunkt liegt hierbei auf dem ersten Vergleich zweier vollsta¨ndig
unabha¨ngiger Normale. Die beobachteten Differenzen werden analysiert.
Diese Arbeit analysiert die beiden Interferometerklassen in Hinblick auf ihre Unterschiede
und Einsatzmo¨glichkeiten. Erste Anwendungen der symmetrischen Interferometer im Zeitbereich
werden demonstriert.
6 KAPITEL 1. EINLEITUNG
Kapitel 2
Theorie der
Ramsey–Borde´–Interferometrie
In Analogie zu einem optischen Interferometer erfordert der Aufbau eines Atominterferometers
koha¨rente Strahlteiler und Reflektoren fu¨r atomare Wellen. Beim Ramsey–Borde´–Interferometer
entsteht die Strahlteilung und –umlenkung durch die Wechselwirkung der Atomwelle mit einer
nahezu resonanten Laserwelle. Die geeignete Anwendung mehrerer Wechselwirkungen fu¨hrt dann
zu Atominterferenzen.
Im ersten Teil dieses Kapitels wird die Strahlteilung einer atomaren Welle durch die Wechsel-
wirkung mit einem Laserstrahl beschrieben. Es folgt die Konstruktion von Interferometern unter
besonderer Beru¨cksichtigung der Bedingungen, unter denen eine atomare Interferenz beobachtet
werden kann.
Im zweiten Teil erfolgt eine Klassifizierung der verschiedenen Atominterferometer in symme-
trische und asymmetrische Konfigurationen. Ihre wesentlichen Unterschiede werden diskutiert.
Das Kapitel schließt mit einer Ableitung der Phasenbeziehungen fu¨r die in dieser Arbeit
verwendeten symmetrischen Interferometer. Die Phasenbeziehungen werden fu¨r die quantitative
Bestimmung von Phasenverschiebungen beno¨tigt werden.
Die Ramsey–Borde´–Atominterferometrie basiert auf der Methode der getrennt oszillierenden Fel-
der, die 1950 von Ramsey fu¨r die Mikrowellenspektroskopie entwickelt wurde [Ram50]. Dabei er-
folgt die Anregung durch 2 la¨ngs eines Atomstrahls ra¨umlich getrennte koha¨rente Mikrowellenfel-
der. Wa¨hrend der ersten Wechselwirkung wird dem Atom die Phase des Mikrowellenfeldes aufge-
pra¨gt, indem es durch eine teilweise Anregung in eine koha¨rente U¨berlagerung des angeregten und
des Grundzustandes gebracht wird. Nach einer freien zeitlichen Entwicklung der atomaren Phase
wird diese in der zweiten Wechselwirkungszone mit der Phase des Mikrowellenfeldes verglichen.
Abha¨ngig von der akkumulierten Phasendifferenz wird das Atom weiter an- oder abgeregt. Die
Auflo¨sung dieser Spektroskopie ist nicht wie bei konventioneller Absorptionsspektroskopie durch
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die Wechselwirkungszeit in der Anregungszone sondern vielmehr durch den zeitlichen Abstand
zwischen den Anregungen in den beiden Mikrowellenfeldern gegeben. Durch diese Entkopplung
der Auflo¨sung von der Pulsdauer la¨ßt sich ein Nachteil konventioneller Spektroskopiemethoden
wie der Sa¨ttigungsspektroskopie umgehen. Die fu¨r hohe Auflo¨sungen notwendigen langen Wech-
selwirkungszeiten erfordern in der Regel lange Wechselwirkungsla¨ngen, welche jedoch anfa¨llig sind
auf Anisotropien. So stellt zum Beispiel die Planita¨t der Wellenfronten eine Herausforderung dar.
Bei der Methode von Ramsey ko¨nnen dagegen kurze Wechselwirkungszeiten/- la¨ngen verwen-
det werden. Sie ist daher durch die hohe erreichbare Auflo¨sung bei gleichzeitig hohem Signal–
zu–Rausch–Verha¨ltnis anderen Methoden u¨berlegen [Ram90]. Sie hat u.a. in der Konstruktion
von hochpra¨zisen Atomuhren basierend auf den Hyperfeinstrukturu¨berga¨ngen von Caesium und
Rubidium eine Anwendung gefunden.
Eine direkte U¨bertragung auf optische Frequenzen fu¨hrt jedoch aufgrund des Photonenru¨ck-
stoßes zu einem Verlust des koha¨renten Anteils. Bei kleinen Frequenzen wie in der Mikrowel-
lenspektroskopie sind der Impulsu¨bertrag und die ra¨umliche Aufspaltung im allgemeinen ver-
nachla¨ssigbar. Fu¨r große Photonenru¨cksto¨ße werden jedoch die beiden Partialwellen wie in ei-
nem optischen Shearing–Interferometer voneinander getrennt bis sie sich bei hinreichend großer
Wegla¨nge nicht mehr u¨berlappen. Der koha¨rente Anteil des Signals la¨ßt sich nur zuru¨ckgewinnen,
wenn auch die Partialwellen wieder u¨berlagert werden, was durch die Einfu¨hrung weiterer Wech-
selwirkungszonen gelingt. Die entstehenden Anregungsgeometrien entsprechen optischen Mach–
Zehnder–Interferometeranordnungen.
2.1 Strahlteiler und Interferometer
Beim Ramsey–Borde´–Interferometer wird jeder Strahlteiler durch eine resonante Wechselwirkung
der atomaren Welle mit einer Laserwelle verwirklicht. Dabei wird die atomare Welle durch die
Anregung in eine koha¨rente U¨berlagerung des Grund– und des angeregten Zustandes gebracht.
Hierfu¨r gibt es im wesentlichen zwei Mo¨glichkeiten:
• Durch Absorption oder stimulierte Emission eines Photons aus einer einzelnen, (nah) reso-
nanten, laufenden oder stehenden Welle kommt es zu einer koha¨renten U¨berlagerung der
Grundzustands- und der angeregten Partialwellen (vgl. Abb. 2.1). Da bei der Anregung auch
der Photonenimpuls u¨bertragen wird, unterscheiden sich die Impulse der beiden Teilwellen
um einen Photonenru¨ckstoß h¯k.
• Durch induzierte Raman–U¨berga¨nge mittels zweier Laserfelder kann das Atom in eine
koha¨rente Superposition zweier Grundzustandsniveaus gebracht werden [Kas92]. Je nach
Richtung der Laserstrahlen entspricht der Impulsu¨bertrag dem eines Mikrowellenphotons
(parallele Strahlen) oder dem zweier optischer Photonen (antiparallele Strahlen). Strahltei-
ler basierend auf Raman–U¨berga¨ngen ermo¨glichen zusa¨tzliche Verbesserungen wie z.B. die
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|g, ~p〉
∣∣∣e, ~p+ h¯~k〉
|g, ~p〉 |g, ~p〉
∣∣∣e, ~p+ h¯~k〉
∣∣∣e, ~p+ h¯~k〉
Abbildung 2.1: Im Strahlteiler wird die atomare Welle mit Impuls ~p durch Absorption oder durch
stimulierte Emission eines Photons mit Impuls ~k in die koha¨rente U¨berlagerung des Grund– |g〉
und des angeregten Zustandes |e〉 gebracht.
Methode des adiabatischen Transfers zwischen den atomaren Niveaus zur Erzeugung von
Reflektoren mit hohem Reflexionskoeffizient.
Die Experimente dieser Arbeit wurden wie noch erla¨utert werden wird an 40Ca–Atomen durch-
gefu¨hrt. Da 40Ca keine Unterstruktur des Grundzustandes (1S0) bietet, werden die Strahlteiler
mit der ersten Methode eines resonanten Ein–Photonen–U¨bergangs realisiert werden.
Die Wechselwirkung mehrerer koha¨renter gepulster Laserfelder mit einem Atom findet sich
in mehreren Arbeiten. Warren und Zewail [War83] gehen dabei von der Analogie mit Kernspin-
resonanzexperimenten aus und u¨bertragen diese auf optische Frequenzen. Borde´ et al. [Bor84]
erweitern die Methode von Ramsey in den optischen Spektralbereich. Beach, Friedberg und Hart-
mann [Bea82, Fri93] beschreiben Materiewelleninterferometrie und Echoexperimente mit einem
anschaulichen Billiardballmodell und geben Feynman–a¨hnliche Regeln fu¨r die qualitative wie
quantitative Beschreibung der Spektroskopiesignale an. Storey et al. [Sto94] berechnen Interfe-
renzsignale unter Anwendung des Feynman’schen Pfadintegralformalismus. Im allgemeinen kann
fu¨r die Beschreibung des Strahlteilers das Atom auf ein atomares 2–Niveaus–System reduziert
werden. Ausnahme hierbei sind allerdings Vielstrahlinterferenzen wie bei Weitz et al. [Wei96]
oder bei Hinderthu¨r et al. [Hin97], bei denen die Aufspaltung in verschiedene Zeeman-Niveaus
ausgenutzt wird.
Der Darstellung in [Bor84] folgend, kann die Wechselwirkung eines Atoms mit Impuls ~p mit
einem Photon mit Impuls ~k nach Anwendung der ’rotating wave approximation’ auf der Basis
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{bm±1, am} ≡
{∣∣∣e, ~p± h¯~k〉 , |g, ~p〉} als 2x2–Matrix beschrieben werden:

 bm±1
am

 = e i2Ω0τ

 A Be−iφ
Ceiφ D



 bm±1
am

 (2.1)
mit:
A = D∗ = cos
(
Ωτ
2
)
+ i
∆±m
Ω
sin
(
Ωτ
2
)
(2.2)
B = −C∗ = iΩRes
Ω
sin
(
Ωτ
2
)
(2.3)
Dabei sind Ωres die resonante, und Ω =
√
Ω2Res +∆
±
m
2
die effektive Rabifrequenz. ∆±m ha¨ngt
von der Verstimmung ∆ = νL − ν0 der Laserfrequenz νL gegenu¨ber der atomaren U¨bergangsfre-
quenz ν0 und von der Geschwindigkeit des Atoms ab
1:
∆±m = 2π(∆− δ ∓ (v/λ+ 2mδ)) (2.4)
Ω0 = 2π(−((m± 1)2 +m2)δ − (2m± 1)v
λ
) (2.5)
Dabei ist m die Zahl der u¨bertragenen Photonenimpulse.
Die Wahrscheinlichkeit der Anregung und damit die Amplituden der Partialwellen ha¨ngen von
der Amplitude der Laserfeldes, der Wechselwirkungsdauer und von der Verstimmung ∆ ab. Die
drei Parameter ko¨nnen u.a. so gewa¨hlt werden, daß die Laserwelle als 50%–Strahlteiler fungiert.
Dies entspricht einem π/2–Puls, wie er aus der Kernresonanzspektroskopie bekannt ist.
Fu¨r das Versta¨ndnis der Atominterferometer ist das Aufpra¨gen der Laserphase auf die atomare
Phase von entscheidender Bedeutung. Die Phase der i–ten Wechselwirkungszone ist durch die
Phase des Laserfeldes am Ort ~ri und zum Zeitpunkt ti gegeben:
φi = ±i(~ki~ri − ωti + ϕi) (2.6)
Das Vorzeichen ist negativ bei Absorption, positiv bei stimulierter Emission. Der Vektorcharakter
von ~ki ist in Anregungsgeometrien mit antiparallelen Strahlen zu beru¨cksichtigen. ϕi bezeichnet
zusa¨tzliche Phasenverschiebungen des Laserfeldes, die sich nicht aus der ra¨umlichen und zeitlichen
Propagation des Laserfeldes ergeben, wie z.B. durch einen geeigneten Phasenschieber.
Zwischen den Wechselwirkungszonen kommt es zu einer freien Evolution des atomaren Wel-
lenpakets und damit seiner Phase. Die Darstellung der wechselwirkungsfreien Zone in der Ma-
trixrepra¨sentation lautet [Bor84]:

 bm±1
am

 =

 AT 0
0 DT



 bm±1
am

 (2.7)
1∆±m wird in [Bor84] mit Ω3 bezeichnet.
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mit:
AT = exp
(
i
2
(Ω0 +∆
±
m)T
)
DT = exp
(
i
2
(Ω0 −∆±m)T
)
Dabei sind Ω0 und ∆
±
m wie in Gl.(2.4) und (2.5) definiert. Der Grund– und der angeregte
Zustand akkumulieren aufgrund ihrer unterschiedlichen inneren Energie wa¨hrend der Dunkelzeit
unterschiedliche Phasen.
Mit diesem Matrixformalismus lassen sich nun beliebige aufeinanderfolgende Wechselwirkun-
gen von Laserlicht mit einem 2–Niveaus–System quantitativ beschreiben.
Durch die Kombination zweier Strahlteiler entsteht die Anordnung der Methode der getrennt
oszillierenden Felder [Ram50]. Die Besetzungswahrscheinlichkeit des angeregten Zustandes nach
zwei identischen Wechselwirkungszonen ist fu¨r ein Teilchen mit der Geschwindigkeit v proportio-
nal zu
(
1 + cos
(
2π
(
∆− δ − v
λ
)
T + (φ2 − φ1)
))
. Dabei ist ∆ = νL−ν0 die Verstimmung zwischen
der Laserfrequenz und der atomaren U¨bergangsfrequenz sowie hδ = h h
2MCaλ2
die Ru¨ckstoßenergie
eines absorbierten oder emittierten Photons.
Das Signal fu¨r ein Teilchen ist periodisch2 in vT
λ
. Bei einer Mittelung u¨ber die Geschwindig-
keitsverteilung eines Ensembles wird der oszillierende Term herausgemittelt, wenn das Produkt
aus der Geschwindigkeitsbreite σv und dem Pulsabstand T groß ist gegen die Wellenla¨nge der an-
regenden Laserstrahlen. Dieser Effekt ist als ’Doppler-dephasing’ bekannt. Ist dagegen σvT < λ,
bleibt der Interferenzkontrast erhalten.
In der optischen Ramsey–Borde´–Spektroskopie mit nur zwei getrennten Wechselwirkungs-
zonen ist diese Bedingung aufgrund der kurzen Wellenla¨nge im allgemeinen nicht erfu¨llt. Die
Geschwindigkeitsbreite des Ensembles ist in der Regel gro¨ßer als die Wechselwirkungsverbreite-
rung. Zum interferometrischen Signal tragen jedoch nur Atome bei, deren Dopplerverschiebung
kleiner ist als die Wechselwirkungsbreite. Mit γWW = σvWW /λ und γWW = 1/2πτ folgt aus der
obigen Bedingung fu¨r den Pulsabstand T < 2πτ . Das bedeutet, daß bereits fu¨r einen Pulsabstand
von einigen τ der Interferenzkontrast verschwindet.
Das Problem des Ausmittelns des Interferenzkontrastes fu¨r große Pulsabsta¨nde T la¨ßt sich
durch eine geeignete Anordnungen mit drei oder mehr Wechselwirkungszonen umgehen. Die ein-
fachste Anordnung besteht aus drei aufeinanderfolgenden, a¨quidistanten Wechselwirkungszonen,
wie sie aus Spin– oder Photonenechoexperimenten (s. z.B. [All75]) bekannt ist. Dabei wird durch
den mittleren Puls die Besetzung der Niveaus und die Richtung der auseinanderlaufenden Teil-
wellen invertiert. Die Teilwellen u¨berlagern sich dann zum Zeitpunkt des dritten Pulses wieder.
Die dritte Wechselwirkung fu¨hrt dann zu einem stimulierten Echo [Fri93].
Borde´ [Bor92] leitet daraus ab, daß sich die Partialwellen in der letzten Wechselwirkungszone
wieder u¨berlagern mu¨ssen. Dadurch entstehen geschlossene Anregungsgeometrien. Diese Bedin-
2bzw. an einem Atomstrahl mit vtrans/λ · D/vlong
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Abbildung 2.2: Die Ru¨ckstoßdiagramme fu¨r einige der in dieser Arbeit verwendeten Atominter-
ferometer: a) und c) sind symmetrische, b) und d) asymmetrische Anregungsgeometrien. Die
Pfeile symbolisieren die Laserpulse, die durchgezogenen Linien Atome im Grundzustand |g〉 und
die gestrichelten Linien dem angeregten Zustand |e〉.
gung der geschlossenen Geometrien wird in [Mar96] allgemeiner abgeleitet. Zum einen muß die
Bedingung des gleichen Impulses und damit des gleichen Netto–Impulsu¨bertrages der interferie-
renden Teilwellen erfu¨llt sein, zum anderen soll das Interferenzsignal dopplerfrei sein. Andernfalls
muß entweder die Geschwindigkeitsverteilung der Atome sehr schmal sein, oder der Interferenz-
kontrast verschwindet. Hiermit wird implizit gefordert, daß es nicht zum beschriebenen ’Doppler–
dephasing’ kommt. Aus den beiden Bedingung la¨ßt sich als dritte Bedingung und Voraussetzung
ableiten, daß die Anregungsgeometrien geschlossen sein sollen.
Durch geeignete Kombinationen von Strahlteilern lassen sich eine Vielzahl von Interferome-
tergeometrien verwirklichen, die die Bedingung der geschlossenen Interferometer erfu¨llen. Abb.2.2
zeigt einige mo¨gliche Varianten.
Alle Anordnungen lassen sich im Prinzip sowohl als ra¨umliche Interferometer als auch als
Interferometer in der Zeitdoma¨ne realisieren. Ra¨umliche Interferometer mit vielen Strahlteilern
sind jedoch experimentell schwerer umsetzen. Dies liegt an der erforderlichen Parallelita¨t der
einzelnen Strahlen, deren Fokussierung und deren relativen Intensita¨ten und Intensita¨tsprofilen.
Diese Anforderungen sind in einem gepulsten Experiment wie es im na¨chsten Kapitel vorgestellt
wird, bedeutend einfacher und flexibler zu verwirklichen.
2.2. SYMMETRISCHE UND ASYMMETRISCHE ATOMINTERFEROMETER 13
Die Ausga¨nge aller Interferometer unterscheiden sich nicht nur durch ihren Impulszustand,
sondern auch durch den inneren Zustand der Atome. Diese als ’internal state labeling’ bekann-
te Verknu¨pfung [Bor89] erlaubt eine elegante Detektion nur eines der Interferometerausga¨nge
durch einen geeigneten Nachweis eines der beiden Zusta¨nde. Insbesondere mu¨ssen die einzelnen
Interferometerausga¨nge nicht ra¨umlich aufgelo¨st sein. In Kap. 3 werden verschiedene Detektions-
methoden diskutiert.
2.2 Symmetrische und asymmetrische Atominterferometer
Die vielen mo¨glichen Interferometerkonfigurationen lassen sich in zwei Klassen, zum einen die
symmetrischen und zum anderen die asymmetrischen Interferometergeometrien, gruppieren. Bei
den symmetrischen Interferometern kommen alle Laserstrahlen aus derselben Richtung (vgl. linke
Spalte in Abb. 2.2). Dadurch legen alle Partialwellen eines Interferometers gleich lange Pfade im
Ru¨ckstoßdiagramm zuru¨ck. Insbesondere sind die (summierten) zeitlichen Anteile, in denen sich
eine Teilwelle in einem Niveau, z.B. dem angeregten Zustand, befindet, fu¨r alle Partialwellen eines
Interferometers gleich lang. Durch diese Symmetrie sind auch die akkumulierten Phasen wa¨hrend
der Dunkelzeiten aller Partialwellen gleich groß und heben sich dadurch gegenseitig auf.
Asymmetrische Interferometer (vgl. rechte Spalte von Abb. 2.2) werden entweder von ste-
henden Wellen (Abb.2.2b) oder von zwei antiparallelen Sequenzen aus je zwei (Abb.2.2d) oder
mehr Pulsen geformt. Die Teilwellen legen nun nicht mehr gleich lange Pfade im Ru¨ckstoßdia-
gramm zuru¨ck, wodurch sich auch die in den Dunkelzeiten akkumulierten Phasen nicht vollsta¨ndig
gegenseitig aufheben. Dadurch entsteht eine Abha¨ngigkeit von der Verstimmung ∆. Das Inter-
ferogramm kann daher u¨ber ein Durchstimmen der Laserfrequenz aufgenommen werden. Diese
Frequenzabha¨ngigkeit der asymmetrischen Interferometer ist die entscheidende Voraussetzung
fu¨r ihre Anwendung in Frequenznormalen. Bei beiden Klassen kann das Interferogramm u¨ber ein
Verschiebung der Laserphase detektiert werden.
Ein zweiter wichtiger Unterschied der beiden Klassen betrifft die Impulszusta¨nde, in denen ein
Atom die Anregungsgeometrie verlassen kann. Bei den symmetrischen Interferometern sind dies
nur die Zusta¨nde
∣∣∣e, ~p+ h¯~k〉 und |g, ~p〉. Aufgrund der zusa¨tzlichen Anregungsrichtung der asym-
metrischen Interferometer sind bei diesen noch zusa¨tzlich die Zusta¨nde
∣∣∣e, ~p− h¯~k〉, ∣∣∣g, ~p+ 2h¯~k〉
besetzt. Insbesondere sind die Interferogramme der zu den Ausga¨ngen
∣∣∣e, ~p+ h¯~k〉 und ∣∣∣g, ~p+ 2h¯~k〉
bzw. zu den Ausga¨ngen
∣∣∣e, ~p− h¯~k〉, |g, ~p〉 geho¨renden Interferometer um das Doppelte der Ru¨ck-
stoßaufspaltung gegeneinander im Frequenzraum verschoben. Die beiden Interferenzstrukturen
entsprechen der aus der Sa¨ttigungsspektroskopie bekannten Ru¨ckstoßaufspaltung.
Die Symmetrie der einen Klasse hat zur Folge, daß Potentiale, die nur auf einen der beiden
Zusta¨nde wirken, die gleiche Phasenverschiebung fu¨r alle Teilarme und damit keine Phasenver-
schiebung des Interferogramms verursachen. Voraussetzung ist dabei, daß die Potentiale u¨ber
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den ra¨umlichen und zeitlichen Bereich des Interferometers konstant sind und die Atome nicht
beschleunigt werden. Aufgrund der Symmetrie heben sich Phasenverschiebungen der Teilarme
weitestgehend auf. Ausnahme sind nur Phasenverschiebungen, die u¨ber die Wechselwirkungszo-
nen eingebracht werden. Sie eignen sich deshalb besonders fu¨r Pra¨zisionsmessungen von Inertial-
kra¨ften, wie z.B. Phasenverschiebungen aufgrund der Erd- oder anderer Beschleunigungen.
In asymmetrischen Interferometern dagegen fu¨hren Potentiale im allgemeinen zu A¨nderun-
gen der Interferometerphase, die durch Frequenzverschiebungen des Interferogramms kompensiert
werden ko¨nnen. Der Einfluß von Potentialen kann daher u¨ber Frequenzverschiebungen detektiert
werden.
Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Klassen betrifft die Stabilita¨tsanforderungen an
das Laserspektrometer. Beide Klassen beno¨tigen fu¨r Pra¨zisionsmessungen eine hohe Phasenstabi-
lita¨t auf der Zeitskala des Interferometers, d.h. ein mo¨glichst geringes Phasenrauschen zwischen
dem ersten und dem letzten Strahlteilerpuls. Fu¨r die frequenzabha¨ngigen Interferometer muß je-
doch noch zusa¨tzlich eine hohe Langzeitstabilita¨t der Frequenz gegeben sein. Die relevante Zeit
betra¨gt etwa 1000 s (vgl. Allan–Standardabweichung in Kap. 5.4.1). Bei typischen passiven Fre-
quenzdriften in der Gro¨ßenordnung von 1 Hz/s und Linienbreiten der Interferenzstruktur von
etwa 1 kHz wird deshalb eine aktive Langzeitregelung der Frequenz beno¨tigt. Bei den frequenz-
unabha¨ngigen Interferometern dagegen muß die Frequenzdrift u¨ber die Meßzeit nur klein gegen
die Dopplerbreite des Ensembles sein.
2.3 Spezielle symmetrische Atominterferometer
Symmetrische Interferometer waren schon fru¨h z.B. von Warren und Zewail [War83] in Analo-
gie zu den stimulierten Spinechosequenzen vorgeschlagen worden. Verwirklicht wurden jedoch
zuna¨chst asymmetrische, frequenzabha¨ngige Geometrien, da diese zum einen fu¨r die Beobach-
tung des Interferogramms einfacher durchzustimmen und zum anderen wegen ihrer potentiellen
Anwendung fu¨r Frequenznormale attraktiver waren. Kasevich und Chu [Kas91] haben mit Strahl-
teilern aus Raman–Pulsen ein π/2−π−π/2–Interferometer zur Messung der Erdbeschleunigung
verwendet. Interferometer mit 3 laufenden Wellen und Strahlteiler– Verha¨ltnissen entsprechend
π/2 − π − π/2–Rabiwinkeln wurden von Heupel et al. [Heu97] als gepulstes Interferometer an
einer Jodzelle und von Omi et al. [Omi98] an einem Ca–Atomstrahl demonstriert. Frequenzu-
nabha¨ngige Interferometer mit 4 laufenden Wellen wurden bereits von Morinaga et al. an einem
Ca–Atomstrahl fu¨r die Bestimmung des ac–Stark–Effektes [Mor95] und des dc–Stark–Effektes
[Mor96] eingesetzt. Fu¨r diese Interferometer wurde der Kontrast in Abha¨ngigkeit von diversen
Parametern wie Intensita¨t und Winkel zwischen den Laserstrahlen untersucht [Yan98]. Es wur-
de zudem der Abstand zwischen den Strahlen variiert. Die beiden Spezialfa¨lle (D −D −D und
D− 2D−D), bei denen der Kontrast erho¨ht bzw. erniedrigt wird (vgl. Kap. 4.3), wurden jedoch
nicht beschrieben.
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Im Unterschied zu den Arbeiten mit ra¨umlich getrennten Lichtfeldern werden in dieser Arbeit
symmetrische Interferometer mit zeitlich getrennten Laserpulsen untersucht.
Symmetrische Interferometer werden in mehreren theoretischen Arbeiten aufgrund der Fre-
quenzunabha¨ngigkeit ihres Signals fu¨r spezielle Messungen vorgeschlagen. Marzlin und Audretsch
[Mar96] schlagen zwei Konfigurationen vor, die neben der Frequenzunabha¨ngigkeit zusa¨tzlich noch
unempfindlich sind auf eine gleichma¨ßige Beschleunigung (
”
figure 8“) und auf Rotation. Die
”
fi-
gure 8“–Konfiguration verwendet 4 laufende Wellen mit den Pulsabsta¨nden T −2T −T . Jacobsen
et al. [Jac95] schlagen ebenfalls eine
”
figure 8“– Geometrie fu¨r die Pra¨paration und Untersuchung
von
”
squeezed–states“ vor. Diese Konfiguration wird in Kap. 4.3 noch na¨her untersucht werden.
Im folgenden sollen die Phasenbeziehungen fu¨r die in dieser Arbeit verwendeten symmetrischen
Interferometer abgeleitet werden. Fu¨r ein Atom, das sich genau in Resonanz mit dem anregenden
Laserstrahl befindet, und unter Vernachla¨ssigung des Photonenru¨ckstoßes wird ∆±m = 0 und damit
die effektive Rabifrequenz Ω = ΩRes. Die Eintra¨ge der Wechselwirkungsmatrix Gl. 2.2 reduzieren
sich dann zu:
A = D∗ = cos
(
Ωτ
2
)
(2.8)
B = C = i sin
(
Ωτ
2
)
= sin
(
Ωτ
2
)
ei
pi
2 (2.9)
und damit die Wechselwirkungsmatrix zu:


∣∣∣e, ~p± h¯~k〉
|g, ~p〉

 =

 cos
(
Ωτ
2
)
sin
(
Ωτ
2
)
e−i(
pi
2
−φ)
sin
(
Ωτ
2
)
ei(
pi
2
+φ) cos
(
Ωτ
2
)




∣∣∣e, ~p± h¯~k〉
|g, ~p〉

 (2.10)
Sie ist im wesentlichen eine Drehmatrix, die abha¨ngig von Ω τ die Besetzung des 2–Niveaus–
Systems oszillieren la¨ßt. Dieses Pha¨nomen ist als Rabi–Oszillation bekannt. Fu¨r Ω τ = π werden
die Besetzungen des Grund– und des angeregten Zustandes invertiert.
Aus Gl. 2.10 lassen sich Regeln ableiten, mit denen fu¨r ein beliebiges Interferometer die qua-
litative Form des Interferenzsignals in einfacher Weise herzuleiten ist (vgl. Tab.2.1). Wa¨hrend
bei der Transmission eines Strahlteilers keine Phasenverschiebung eingebracht wird, kommt es
bei der Reflexion zu einem Phasensprung von
(
π
2 ± φi
)
. Die Phasenspru¨nge von π/2 fu¨hren zu
entgegengesetzten Vorzeichen der Interferenzterme zweier zueinander komplementa¨rer Ausga¨nge
eines Interferometers und garantieren damit die Erhaltung der Teilchenzahl. Die Phase φi ist die
vom i–ten Strahlteiler u¨bertragene Phase der Laserwelle.
Mit Hilfe dieser Regeln lassen sich fu¨r ein symmetrisches Interferometer mit 3 laufendenWellen
die Interferenzterme ableiten:
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〈e|e〉 ∝
(
exp
(
i
(
3
2
π − φ1 + φ2 − φ3
)))
·
(
exp
(
i
(π
2
− φ2
)))∗
+ c.c.
= 2 cos (π − φ1 + 2φ2 − φ3) (2.11)
〈g|g〉 ∝ (exp (i (π − φ1 + φ2))) · (exp (i (π − φ2 + φ3)))∗ + c.c.
= 2 cos (−φ1 + 2φ2 − φ3) (2.12)
Die Phasenbeziehung eines symmetrischen Interferometers aus drei laufenden Wellen ist folglich:
∆φ = −φ1 + 2φ2 − φ3 (2.13)
Sie wird in Kap. 5.1 und 5.2 fu¨r die Berechnung der Phasenverschiebung aufgrund der Gravitation
bzw. aufgrund gekru¨mmter Phasenfronten beno¨tigt.
Fu¨r ein Interferometer mit vier parallelen laufenden Wellen, wie in Abb. 2.2c mit T ′ 6= T und
T ′ 6= 2T , berechnet sich die Besetzung des angeregten Zustandes nach den Regeln in Tab. 2.1
unter Beru¨cksichtigung aller Pfade zu:
〈e|e〉IF4 = 4 c6s2 + 4 c2s6 + 4 c4s4 cos (π + (φ2 − φ1)− (φ4 − φ3)) (2.14)
mit c = cos
(
Ωτ
2
)
und s = sin
(
Ωτ
2
)
. Fu¨r den Fall, daß alle Phasen φi gleich sind, liegt wie
auch bei dem Interferometer mit drei laufenden Wellen eine minimale Besetzung des angeregten
Zustandes vor. Die Phasenverschiebung fu¨r beide Interferometer der nicht entarteten Geometrie
mit 4 laufenden Wellen ist (s.a.[Bor92]):
∆φ = (φ2 − φ1)− (φ4 − φ3) (2.15)
Auf die beiden Spezialfa¨lle wird in Kap. 4.3 eingegangen.
Tabelle 2.1: Fu¨r ein sich genau in Resonanz mit dem strahlteilenden Laserstrahl befindendes Atom
lassen sich die Amplituden und die Phasen der einzelnen Pfade durch Multiplikation der folgenden
Faktoren ableiten, wobei fu¨r die Vorzeichen der Phasen φi die Richtungen der Laserstrahlen zu
beru¨cksichtigen sind.
Prozeß Faktor
|g〉 → |g〉 cos (Ωτ2 )
Transmission |e〉 → |e〉 cos (Ωτ2 )
|g〉 → |e〉 sin (Ωτ2 ) ei(pi2∓φi)
Reflexion |e〉 → |g〉 sin (Ωτ2 ) ei(pi2±φi)
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Zum Vergleich ist die Phasenbeziehung fu¨r die Borde´–Anregungsgeometrie aus zwei gegenla¨ufi-
gen Paaren von je zwei Laserstrahlen angegeben:
∆φ = (φ2 − φ1) + (φ4 − φ3) (2.16)
wobei die unterschiedlichen Vorzeichen fu¨r (φ4 − φ3) aus der Richtung der letzten beiden Laser-
strahlen resultieren. Durch den Vorzeichenwechsel heben sich die Anteile ωti der Phasen Φi aus
Gl. 2.6 nicht weg und die Interferenzphase ∆Φ wird abha¨ngig von der Frequenz der Strahlteiler.
Die Periode des frequenzabha¨ngigen Signals betra¨gt 1/2T , wobei T der Pulsabstand zwischen
dem ersten und zweiten bzw. zwischen dem dritten und vierten Laserpuls ist.
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Kapitel 3
Experimentelle Realisierung und
Techniken
Dieses Kapitel beschreibt die experimentellen Voraussetzungen fu¨r die Beobachtung atomarer
Interferenzen im Zeitbereich und ihre Realisierung. Dabei soll zuna¨chst der fu¨r die Verwirkli-
chung des Strahlteilers beno¨tigte Laser beschrieben werden. Anschließend wird die Pra¨paration
der atomaren Ensembles mit den Methoden der Laserku¨hlung und der fu¨r die Interferometrie im
Zeitbereich notwendige U¨bergang zu einem getakteten Experiment erla¨utert. Es folgen die Meß-
strategien, mit denen die angestrebte Genauigkeit erreicht werden kann. Schwerpunkt liegt dabei
auf differentiellen Verfahren, mit denen sto¨rende Einflu¨sse unterdru¨ckt werden ko¨nnen, sowie auf
der Methode der Pulsumkehr, welche im Rahmen dieser Arbeit in Analogie zu der von Atom-
strahlen bekannten Methode der Strahlumkehr eingefu¨hrt wurde. Schließlich wird eine Steigerung
des Signal–zu–Rausch–Verha¨ltnisses der beobachteten Interferenzstrukturen durch eine geeignete
Detektion des Grundzustandes beschrieben.
Die Experimente in dieser Arbeit erfolgten an 40Ca, dessen Termschema (Abb. 3.1) so-
wohl einen fu¨r die Interferometrie geeigneten schmalen U¨bergang, den (4s2 1S0 ↔ 4s4p 3P1)–
Interkombinationsu¨bergang, zu einem langlebigen Niveau als auch einen fu¨r die Laserku¨hlung
geeigneten, geschlossenen, den (4s2 1S0 ↔ 4s4p 1P1)–U¨bergang, mit einem kurzlebigen Niveau
bietet.
3.1 Die Laserspektrometer
Fu¨r die Realisierung der Strahlteiler werden hochstabile, auf die 40Ca–Interkombinationslinie ab-
stimmbare Lasersysteme beno¨tigt. Ihre Phasenschwankungen sollen u¨ber die zeitliche La¨nge eines
Interferometers klein sein, da Phasenschwankungen u¨ber die Wechselwirkung des Strahlteilers auf
die atomare Welle u¨bertragen werden. Fu¨r die Anwendung asymmetrischer Interferometer muß
zudem noch eine hohe Frequenzstabilita¨t gefordert werden.
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Abbildung 3.1: Ausschnitt aus dem Termschema des 40Ca. Fu¨r die fu¨r diese Arbeit relevanten
U¨berga¨nge sind die Wellenla¨nge und die Einstein–Koeffizienten der spontanen Emission [Bev89]
angegeben.
Fu¨r die Experimente in dieser Arbeit standen zwei solche Laserspektrometer zur Verfu¨gung.
Das eine System basiert auf einem AR+–Ionenlaser gepumpten DCM–Farbstoffringlaser [Hel87],
wa¨hrend das zweite System komplett mit Diodenlasern betrieben wird [Vas98], (vgl. Abb. 3.2).
Beide Lasersysteme werden mit Hilfe der Pound–Drever–Hall–Methode [Dre83] auf einen Mode
eines hochstabilen, festfrequenten Referenzresonators stabilisiert. Dadurch wird zum einen das
Phasenrauschen des Lasers reduziert. Zugleich fu¨hrt die Verwendung eines festfrequenten Reso-
nators zu einer erho¨hten Frequenzstabilita¨t.
3.1.1 Die Lasersysteme
Das Prinzip der Frequenzregelung soll am Beispiel des Diodenlaseraufbaus erkla¨rt werden. Fu¨r die
Stabilisierung wird ein Teil der Laserleistung u¨ber einen Strahlteiler abgezweigt. Dieser wird in ei-
nem akustooptischen Modulator (AOM1 in Abb. 3.2) frequenzversetzt. Anschließend wird der fre-
quenzversetzte Strahl in einem elektrooptischen Modulator (EOM in Abb. 3.2) phasenmoduliert
und modenangepasst in den Resonator eingekoppelt. Das reflektierte Signal wird phasenrichtig
detektiert, demoduliert und nach geeigneter Versta¨rkung auf das Lasersystem zuru¨ckgekoppelt.
Der AOM1 u¨berbru¨ckt die Frequenzdifferenz zwischen dem Resonatormode und der Ca–Linie.
Durch Variation der am AOM anliegenden Mikrowellenfrequenz la¨ßt sich der Laser relativ zur
Resonatormode ab– und durchstimmen. Um die Winkela¨nderung bei einer Frequenzvariation am
AOM zu kompensieren, wird dieser in doppeltem Durchgang betrieben.
Die Modulationsfrequenz am EOM betra¨gt etwa 15 MHz im Diodenlaseraufbau (etwa 20 MHz
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Abbildung 3.2: Schema der Stabilisierung der Laserspektrometer [Vas98]: MO, Masterlaser;
OA, optischer Versta¨rker; ISO: optischer 40–dB Isolator; PBS: Polarisationsstrahlteiler; AOM:
akustooptischer Modulator; EOM: elektrooptischer Modulator; FPI: Referenzresonator hoher
Gu¨te; PD: Photodiode; SMF: einmodige Faser. Ein a¨hnlicher Aufbau steht mit einem DCM–
Farbstoffringlaser als Lasersystem zur Verfu¨gung [Hel87].
im Farbstoﬄasersystem). Typische Laserleistungen direkt vor den Resonatoren liegen zwischen
100 µW und 300 µW. Die reflektierte Strahlung wird phasenempfindlich detektiert und demodu-
liert. Das so gewonnene Fehlersignal wird fu¨r die Ru¨ckkopplung auf die jeweiligen Lasersysteme
geeignet versta¨rkt. Bei beiden Systemen werden schnelle Phasen– und Frequenzschwankungen
u¨ber einen resonatorinternen EOM ausgeregelt, wa¨hrend langsame Frequenzdriften u¨ber einen
auf einem Piezoelement befestigten Laserresonatorspiegel nachgeregelt werden.
Der Farbstoﬄaser hat eine Ausgangsleistung zwischen 130 mW und 230 mW, welche mittels
eines elektrooptischen Modulators intensita¨tsstabilisiert wird. Der Masterlaser des Diodenlaser-
aufbaus liefert maximal 6 mW, welche in einer als optischen Versta¨rker genutzten Breitstreifendi-
ode auf maximal 40 mW versta¨rkt werden. Der Hauptteil der Ausgangsleistung wird durch seriell
angeordnete, festfrequente akustooptische Modulatoren (AOM2 in Abb. 3.2 bzw. alle AOM in
Abb. 3.6) geschickt, deren jeweilige in erster Ordnung gebeugten Strahlen in Glasfasern eingekop-
pelt und zu den Fallen geleitet werden. Die akustooptischen Modulatoren dienen der Pulsformung
fu¨r die Sequenzen der im Zeitbereich verwirklichten Interferometergeometrien. Die Glasfasern die-
nen neben der Strahlfu¨hrung prima¨r der Modenreinigung.
Wa¨hrend das Farbstoﬄaserspektrometer seit vielen Jahren fu¨r zahlreiche Messungen einge-
setzt wird, mußte das Diodenlaserspektrometer erst auf seine Eignung fu¨r pra¨zise atominterfe-
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Abbildung 3.3: Schwebungsfrequenzmessung zwischen dem Diodenlaser– und dem Farbstoﬄaser-
spektrometer. Beide Laser sind nur auf den jeweiligen Referenzresonator stabilisiert. Auflo¨sungs-
bandbreite: 300 Hz, Videobandbreite: 10 Hz, Aufnahmezeit: 10 s.
rometrische Messungen untersucht werden. Dazu wurde es zum einen u¨ber eine Schwebungs-
frequenzmessung mit dem Farbstoﬄasersystem verglichen und zum anderen in einem optischen
Frequenznormal getestet (vgl. Kap. 5.4.1). Der Vergleich mit dem Farbstoﬄasersystem ergibt fu¨r
die Schwebungsfrequenz eine Linienbreite von 0,6 kHz (Abb. 3.3).
Eine Charakterisierung u¨ber die Allan–Standardabweichung erfolgt im Rahmen des Vergleichs
der beiden Frequenznormale (Kap. 5.4.1).
3.1.2 Die optischen Referenzresonatoren
Die Qualita¨t der Laserspektrometer ha¨ngt ganz wesentlich von den Eigenschaften der optischen
Referenzresonatoren ab. Die spektrale Linienbreite ihrer Moden bestimmt direkt die Scha¨rfe des
Frequenzdiskriminators. Zudem wird ihre Langzeitstabilita¨t unmittelbar auf den Laser u¨bertra-
gen. Sie sind dadurch die wichtigsten optischen Elemente in den Stabilisierungen. Die verwende-
ten, optischen Referenzresonatoren bestehen aus Abstandhaltern aus den Glaskeramiken Zerodur1
oder Zerodur M, auf deren polierte Endfla¨chen hochreflektierende Spiegel angesprengt sind.
Zu Beginn dieser Arbeit wurde der Referenzresonators am Farbstoﬄasersystem ausgetauscht.
Er unterscheidet sich von dem vorherigen Aufbau [Hel87] durch eine zehnfach kleinere Linienbrei-
te von etwa 60 kHz und durch einen wesentlich geringeren Temperaturausdehnungskoeffizienten.
1
Zerodur und Zerodur M sind Markennamen von Glaskeramiken der Firma Schott.
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Aufgrund der kleineren Resonanzbreite des Resonators wurden eine geringere Linienbreite des
Lasers erreicht und in der Folge Interferenzstrukturen mit Halbwertsbreiten bis hinunter zu der
natu¨rlichen Linienbreite von Ca von etwa 400 Hz aufgelo¨st. Durch den kleineren Temperaturaus-
dehnungskoeffizienten von Zerodur M gegenu¨ber Zerodur konnte zusammen mit einer ku¨rzeren
La¨nge des Resonators, einem kompakteren Aufbau, einer verbesserten Wa¨rmeabschirmung und
einer u¨berarbeiteten Temperaturregelung Frequenzdriften aufgrund von Temperaturschwankun-
gen soweit reduziert werden, daß sie in den Messungen gegenwa¨rtig ohne Bedeutung sind. Die
Frequenzdriften des Resonators resultieren nur noch aus der Alterung der Glaskeramik [Rie98].
Abbildung 3.4: Die Drift des Zerodur M–Referenzresonators im Farbstoﬄasersystem wird durch
Alterung der Glaskeramik verursacht. Links: In den ersten 80 Tagen nach dem Evakuieren des
Vakuumgeha¨uses nimmt die Resonatorla¨nge zu, bevor sie in eine nahezu lineare Drift u¨bergeht;
rechts ein Ausschnitt, in dem A¨nderungen der Driftrate als Folge von Temperaturabsenkungen
des Geha¨uses zu erkennen sind. Die Steigungen der Geraden sind in Abb. 3.5b aufgetragen.
Die Entwicklung der Frequenz des Resonatormodes ist in Abb. 3.4 aufgetragen. Sie wurden
aus der Differenz der Frequenz des Resonatormodes und der Ca–U¨bergangsfrequenz ermittelt.
Der Resonator wurde am 15.5.96 in das Vakuumgeha¨use eingebaut und zeigte in den folgenden
etwa 80 Tagen ein Zunehmen seiner La¨nge. Nach etwa 100 Tagen kehrte die Frequenzdrift um
und ging in eine fast lineare Abha¨ngigkeit entsprechend einer Schrumpfung der Glaskeramik u¨ber,
wie sie aufgrund von Alterungsprozessen erwartet wird. Bis zum etwa 600. Tag nach Inbetrieb-
nahme ist bereits ein langsames Abklingen der Drift zu erkennen. Am 614., am 888. und am
1014. Tag nach der Inbetriebnahme wurde die Temperatur des Vakuumgeha¨uses gea¨ndert, um
den Temperaturausdehnungskoeffizienten zu bestimmen. Die Meßdaten zeigten dabei nicht einen
Frequenzversatz, wie man ihn aufgrund einer temperaturbedingten La¨ngena¨nderung erwarten
wu¨rde. Es kommt vielmehr zu einer zuna¨chst kurzfristigen A¨nderung der Driftrate (vgl. Abb. 3.5
a), die nach etwa 80 Tagen wieder in eine praktisch lineare, jedoch kleinere Drift u¨bergeht. Fu¨r
die Tage unmittelbar nach der Temperaturabsenkung am 1014. Tag liegen keine Frequenzdaten
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Abbildung 3.5: a) A¨nderung der Driftrate in Folge von Temperaturabsenkungen am 614. und am
888. Tag nach Inbetriebnahme. b) Die langfristigen Driftraten aus Abb. 3.4b gegen die Temperatur
des Resonators. In beiden Grafiken liegen fu¨r die letzte Absenkung auf 24,25◦C am 1014. Tag nicht
genu¨gend Datenpunkte vor.
vor, so daß ein Einschwingen der Drift nicht beobachtet werden konnte.
Die Gru¨nde fu¨r die anfa¨ngliche Ausdehnung sind bislang nicht gekla¨rt. Es ko¨nnte sich dabei
sowohl um ein Entspannen aufgrund der Drucka¨nderung, als auch ein Reagieren auf das vorher-
gegangene dreita¨gige Ausheizen des Vakuumgeha¨uses bei 80◦ handeln. Fu¨r letztere Hypothese
sprechen die Zeitkonstante und ihr Vorzeichen fu¨r das Abklingen der Drift in Folge der spa¨te-
ren, kleinen Temperatura¨nderungen. Auch wurden bereits in [Bay85, Hil89] a¨hnliche Reaktionen
in Folge von Temperatura¨nderungen beobachtet. Als Grund wird die Beschleunigung bzw. die
Verlangsamung des Alterungsprozesses vermutet.
In Abb. 3.5b ist die langfristige Driftrate gegen die Temperatur des Resonatorgeha¨uses auf-
getragen. Sie wurden u¨ber Ausgleichsgeraden an Frequenzdaten von mehreren Wochen (vgl.
Abb. 3.4b) nach dem Einschwingen der Drift ermittelt. Die ersten drei Datenpunkte liegen na¨he-
rungsweise auf einer Geraden, wa¨hrend fu¨r den vierten Datenpunkt bei 24,25◦C zum Zeitpunkt
dieser Arbeit noch nicht genu¨gend spa¨tere Datenpunkte der Differenzfrequenz vorliegen, um die
langfristige Driftrate abscha¨tzen zu ko¨nnen. Wenn sich der lineare Zusammenhang der ersten
drei Datenpunkte (≥ 24, 5◦) zwischen der Driftrate und Temperatur zu niedrigeren Temperatu-
ren fortsetzt, ist bei etwa (22, 1± 0, 5)◦C ein Stillstand des Schrumpfungsprozesses zu erwarten.
Der Referenzresonator des Diodenlasersystems ist aus Zerodur gefertigt. Er hat eine Fines-
se von 5800 und einen freien Spektralbereich von 3 GHz. Fu¨r diesen Resonator liegen derzeit
noch keine vergleichbaren Langzeitbeobachtungen seiner La¨ngena¨nderung vor. Allerdings wurden
im Laufe eines Tages Frequenzdriften von ±10 Hz/s beobachtet, welche auf eine unzureichende
Temperaturstabilisierung zuru¨ckzufu¨hren sind.
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Die mechanische Stabilita¨t der Resonatoraufha¨ngung und daraus resultierende Frequenz-
schwankungen werden in Zusammenhang mit der gemessenen Allan–Standardabweichung in
Kap. 5.4.1 diskutiert.
3.2 Pra¨paration der atomaren Ensembles
Die Auflo¨sung und damit indirekt auch die Genauigkeit skalieren mit der ra¨umlichen bzw. der
zeitlichen La¨nge der verwendeten Interferometer. Bei hohen Geschwindigkeiten der atomaren Ab-
sorber sind daher sehr lange Apparaturen, wie z.B. in [Gus97], notwendig, die jedoch durch ihre
Gro¨ße Probleme in der Homogenita¨t von Feldern, in der Parallelita¨t der Strahlteiler etc. mit
sich bringen. Zudem fu¨hrt die longitudinale Geschwindigkeitsbreite von Atomstrahlen durch die
U¨berlagerung vieler Interferogramme mit unterschiedlichen Perioden zu einem Auswaschen der
Interferenzstruktur und damit zu einer Verringerung des Signal–zu–Rausch–Verha¨ltnisses bei ho-
hen Interferenzordnungen. Aus der hohen longitudinalen Geschwindigkeit ergibt sich außerdem
ein nicht zu vernachla¨ssigender relativistischer Dopplereffekt, (vgl. z.B. [Ker99]). Zudem limitieren
geschwindigkeitsabha¨ngige Effekte, wie ein nicht vollsta¨ndig kompensierter linearer Dopplereffekt
die erreichbare Genauigkeit. An Atomstrahlapparaturen ist ha¨ufig das Profil des Wechselwir-
kungspulses durch das ra¨umliche Profil der Laserstrahlen gegeben, was die Realisierung effizien-
terer Strahlteiler, z.B. durch Blackman–Pulse, erschwert. Auch werden die Wellenfronten in ihrer
vollen Breite abgetastet.
Alle diese Probleme lassen sich durch den U¨bergang zu geku¨hlten, fast ruhenden atomaren
Ensembles und durch den gleichzeitigen U¨bergang von Interferometern mit ra¨umlich separierten
Strahlteilern zu Interferometern im Zeitbereich lo¨sen oder zumindest erheblich reduzieren. Die
kalten, atomaren Ensembles werden mit den Methoden der Laserku¨hlung neutraler Atome [Chu98,
Coh98, Phi98] in magneto–optischen Fallen [Raa87] pra¨pariert.
3.2.1 Die magneto–optischen Fallen
Der (4s2 1S0 ↔ 4s4p 1P1)–U¨bergang von 40Ca eignet sich gut fu¨r die Realisierung einer magneto–
optischen Falle [Kur92]. Allerdings sind aufgrund der fehlenden magnetischen Aufspaltung des
1S0–Grundzustandes keine Subdopplerku¨hlmechanismen anwendbar.
Fu¨r die Experimente in dieser Arbeit standen zwei magneto–optische Fallen zur Verfu¨gung,
welche sich in zahlreichen Konstruktionsmerkmalen unterscheiden.
Die eine Falle, MOT1 in Abb. 3.6, wird u¨ber einen geku¨hlten und abgelenkten Atomstrahl
gefu¨llt [Kis94]. Fu¨r diesen Atomstrahl wird ein aus einem Ofen kommender thermischer Atom-
strahl mit einer mittleren Geschwindigkeit von etwa 1000 m/s durch einen entgegenkommen-
den, auf dem Ku¨hlu¨bergang resonanten Laserstrahl abgebremst. Um den Atomstrahl wa¨hrend
des Abbremsens in Resonanz mit dem Laserstrahl zu halten wird die sich a¨ndernde Doppler-
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Abbildung 3.6: Die magneto–optischen Fallen (MOT); MOT1 wird aus einem geku¨hlten und ab-
gelenkten Atomstrahl gefu¨llt [Kis94], wa¨hrend in MOT2 die Atome direkt aus einem thermischen
Atomstrahl eingefangen werden [Zin98]. Auf beide Fallen ko¨nnen alle in Abb. 2.2 abgebildeten In-
terferometergeometrien angewendet werden. Dazu stehen zwei Laserspektrometer zur Verfu¨gung,
deren Strahlung u¨ber Glasfasern entsprechend den experimentellen Anforderungen jeweils zu bei-
den Fallen geleitet werden kann.
verschiebung durch eine entsprechende Zeeman–Verschiebung in einem inhomogenen Magnetfeld
kompensiert [Pro85]. Der abgebremste Teil des Atomstrahls wird in einer eindimensionalen opti-
schen Melasse um 30◦ in Richtung der magneto–optischen Falle abgelenkt und dabei auf ungefa¨hr
40 m/s abgeku¨hlt. Durch die Ablenkung wird verhindert, daß die schnellen Atome des thermi-
schen Atomstrahls die Falle beeinflussen. Die magneto–optische Falle wird aus einem einzigen
Laserstrahl mit einer Verstimmung der Laserfrequenz von −1/2 γ gegenu¨ber der ungesto¨rten,
atomaren U¨bergangsfrequenz generiert, wobei γ die natu¨rliche Linienbreite des Ku¨hlu¨berganges
ist. Dazu wird dieser u¨ber fest in der Vakuumapparatur eingebaute Spiegel dreimal in zueinander
orthogonalen Richtungen durch das Fallenzentrum geschickt und dann in sich zuru¨ckreflektiert,
um so die drei Strahlen in der entgegengesetzten Richtung zu bilden. Dadurch wird mit typischer-
weise 3 mW vergleichsweise wenig Laserleistung fu¨r die eigentliche Falle beno¨tigt. Die Nachteile
dieser Konstruktion entstehen allerdings durch die eingeschra¨nkten Justagemo¨glichkeiten und
die nur bedingt ausgleichbaren Intensita¨tsunterschiede zwischen den gegenla¨ufigen Laserstrah-
len. Insbesondere in Hinblick auf einen nicht vollsta¨ndig kompensierten linearen Dopplereffekt
ko¨nnen hieraus nur schwer zu eliminierende Frequenzverschiebungen resultieren, wie in Kap. 5.4.1
ausfu¨hrlicher diskutiert werden wird. In der Falle werden in der Regel etwa 107 Atome gefangen.
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Die fu¨r den Betrieb dieser Falle beno¨tigte Ku¨hllaserleistung wird von einem UV–Ar+–
Ionenlaser gepumpten Stilben 3–Farbstoﬄaser erzeugt, dessen Frequenz auf eine Eigenfrequenz
eines Referenzresonators stabilisiert wird.
Die zweite Falle, MOT2 in Abb. 3.6 (s.a. Abb. 3.11) wird direkt aus einem thermischen Atom-
strahl geladen [Zin98]. Die Falle wird durch drei voneinander unabha¨ngig justierbare Paare von
gegenla¨ufigen Laserstrahlen mit einer Verstimmung der Laserfrequenz von −1/2 γ gegenu¨ber der
ungesto¨rten, atomaren U¨bergangsfrequenz geformt. Ohne die Vorku¨hlung durch einen Zeeman–
Abbremser o.a¨. kann die Falle nur einen kleinen Teil der den Ofen verlassenden Atome einfangen,
da der u¨berwiegende Teil der Atome entsprechend der Boltzmannschen Geschwindigkeitsvertei-
lung schneller als die maximale Einfanggeschwindigkeit der Falle ist. Um die Einfanggeschwindig-
keit und damit die Laderate zu erho¨hen, wurden zwei Verfahren angewendet. Den horizontalen
Laserstrahlen, die dem Atomstrahl in einem Winkel entgegenlaufen (vgl. Abb. 3.11), wird ein
zweiter Laserstrahl mit einer weiter rotverstimmten Frequenz u¨berlagert. Durch seine gro¨ßere
Verstimmung von etwa −2 γ ist er mit Atomen mit einer gro¨ßeren Dopplerverschiebung resonant
[Zin98]. Dieses Verfahren steigert die Zahl der gefangenen Atome um einen Faktor 10 auf ty-
pischerweise einige 106 Atome. Das zweite Verfahren verwendet einen zusa¨tzlichen Bremsstrahl
[Oat99] mit einer Verstimmung von −10 γ, der dem Atomstrahl direkt entgegenla¨uft (in Abb. 3.11
dem Beschleunigungspuls der Detektion auf dem Ku¨hlu¨bergang u¨berlagert). Mit diesem Verfah-
ren wurde eine bis zu fu¨nffache Steigerung der Zahl der Atome auf bis zu 2 · 107 Atome erreicht
[Bin]. Eine weitere Steigerung der Einfangeffizienz sollte sich u¨ber ein Durchstimmen der Frequenz
dieses Laserstrahls nach der Methode des Chirp–Ku¨hlens [Ert85] erreichen lassen.
Alle Laserstrahlen wurden von einem Festko¨rperlasersystem erzeugt. Es besteht aus einem git-
terstabilisierten Diodenlasersystem, dessen Leistung in einer injection–gelockten Hochleistungsla-
serdiode mit 200 mW Ausgangsleistung versta¨rkt und in einem in einem Ringresonator plazierten
KNbO3–Kristall frequenzverdoppelt wird. Es wurden Ausgangsleistungen u¨ber 50 mW bei einer
Wellenla¨nge von 423 nm erzielt. Nachdem in der unmittelbaren Umgebung des Kristalls eine
relative Luftfeuchtigkeit von < 1% dauerhaft sichergestellt werden konnte, stehen im ta¨glichen
Dauerbetrieb typischerweise etwa 45 mW zur Verfu¨gung. Die verschiedenen Verstimmungen wer-
den u¨ber eine serielle Anordnung von akustooptischen Modulatoren (AOM) erzeugt. Dazu ist der
frequenzverdoppelte Diodenlaser etwa 160 MHz blau verstimmt auf einen Ca–Referenzatomstrahl
gelockt. Die Mikrowellenfrequenzen der AOMs sind so gewa¨hlt, daß sie in -1. Ordnung die er-
forderlichen Verstimmungen gegenu¨ber der Resonanzfrequenz des Ku¨hlu¨berganges erzeugen. Die
AOMs werden außerdem fu¨r das Schalten der Fallenlaserstrahlen im getakteten Experiment ver-
wendet.
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Abbildung 3.7: Ein Fallenzykus besteht aus einer Ladezeit tL der Falle, nach der sowohl die Laser-
felder als auch das Quadrupolfeld innerhalb von tA = 500 µs abgeschaltet werden. Es folgt mit Hilfe
akustooptischer Modulatoren (AOM) die Pulssequenz der Interferometrie mit einer anschließen-
den Detektionsphase. Fu¨r die asymmetrischen Interferometer mit gegenla¨ufigen laufenden Wellen
werden beide AOM, fu¨r asymmetrische mit stehenden Wellen oder fu¨r symmetrische wird nur ein
AOM beno¨tigt.
3.2.2 Das getaktete Experiment
Fu¨r die Interferometrie im Zeitbereich werden Pulssequenzen beno¨tigt. Da alle wa¨hrend der Inter-
ferometriesequenzen anliegende Felder zu Phasen– und Frequenzverschiebungen fu¨hren, mu¨ssen
alle Fallenfelder abgeschaltet werden. Es ist daher notwendig, das ganze Experiment in Zyklen
computergesteuert durchzufu¨hren.
Ein solcher Zyklus, im folgenden Fallenzyklus genannt, ist in Abb. 3.7 abgebildet. Er beginnt
mit einem Anschalten der Fallenfelder, dem Quadrupolfeld und den Laserstrahlen der magneto–
optischen Falle. Nach einer Ladezeit tL von typischerweise 15 ms werden im allgemeinen zuerst
die Laserstrahlen mit Hilfe der akustooptischen Modulatoren, die gleichzeitig die notwendigen
Verstimmung der Laserfrequenzen erzeugen, abgeschaltet. Nach einer kurzen Verzo¨gerungszeit
(10 µs) werden auch das Quadrupolfeld ab– und ein Helmholtzfeld angeschaltet. Das Helmholtz-
feld von etwa 5 · 10−4 Tesla (5 Gauß) definiert die Quantisierungsachse wa¨hrend der Spektro-
skopie. Seine Feldrichtung ist parallel zur Polarisation der strahlteilenden Laserpulse, so daß die
∆m = ±1–Komponenten des Interkombinationsu¨berganges gut unterdru¨ckt sind. Nachdem die
Fallenfelder abgeklungen und das Quantisierungsfeld eingeschwungen sind (innerhalb von typi-
scherweise tA = 500 µs), wird das Atominterferometer mit einer vorgewa¨hlten Sequenz von La-
serpulsen generiert. Die Pulse werden mit den akustooptischen Modulatoren AOM1 bzw. AOM2
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und 3 ein– und ausgeschaltet Abb. 3.6.
Diese Anordnung ermo¨glicht mehrere verschiedene Meßprinzipien. Fu¨r die frequenzabha¨ngi-
gen Interferometer werden Pulse aus entgegengesetzten Richtungen beno¨tigt, welche durch drei
stehende Wellen (Abb. 2.2b; in Abb. 3.6 an der oberen Falle dargestellt) oder als vier laufende
Wellen (Abb. 2.2d; in Abb. 3.6 an der unteren Falle dargestellt) gebildet werden ko¨nnen. Es kann
auch unabha¨ngig fu¨r jede Richtung mit einem symmetrischen Interferometer eine Phasenverschie-
bung detektiert werden. Im Falle der Gravitation zum Beispiel haben die beiden Verschiebungen
exakt gegenla¨ufiger Laserstrahlen unterschiedliche Vorzeichen.
Nach der Pulssequenz folgt die Detektionszeit, in der, wie in Kap. 3.4 na¨her erla¨utert wer-
den wird, sowohl u¨ber die Fluoreszenz auf dem Interkombinationsu¨bergang die Besetzung des
angeregten Zustandes, oder mit einem zusa¨tzlichen blauen Puls u¨ber die Fluoreszenz auf dem
Ku¨hlu¨bergang die Besetzung des Grundzustandes nachgewiesen werden kann.
Anbindung an die Ca–U¨bergangsfrequenz mit den asymmetrischen Interferometern
Fu¨r die Verwirklichung eines optischen Frequenznormals wird die Laserfrequenz mit Hilfe asym-
metrischer Interferometer an die Ca–U¨bergangsfrequenz angebunden. Dazu muß das detektierte
Signal ausgewertet und geeignet auf die Laserfrequenz zuru¨ckgekoppelt werden. In beiden Norma-
len wird die Aufnahme eines frequenzabha¨ngigen Signals, seine Auswertung und die anschließende
Ru¨ckkopplung mit einen Computer realisiert.
Fu¨r die Stabilisierung der Frequenz wird das in [Zin98] entwickelte computergesteuerte Recht-
eckmodulationsverfahren mit einer Auswertung der dritten Harmonischen verwendet. Dazu wird
das Fluoreszenzsignal in Abha¨ngigkeit von vier Laserfrequenzen aufgenommen. Die vier Frequenz-
punkte liegen wie in Abb. 3.8 dargestellt in den Absta¨nden von vier aufeinanderfolgenden Umkehr-
punkten des cosinusfo¨rmigen Interferenzsignals (δν1 =
1
4
1
2T , δν2 =
3
4
1
2T ). Die Frequenzschritte
der Laserfrequenz werden u¨ber entsprechende Schritte der Radiofrequenz der akustooptischen
Modulatoren in Abb. 3.6 eingestellt. Alternativ kann die Frequenz des ganzen Lasersystems u¨ber
AOM1 in Abb. 3.2 rechteckmoduliert werden. An jedem Frequenzpunkt wird u¨ber die Fluoreszenz
mehrerer Fallenzyklen gemittelt.
Die Ru¨ckkopplung auf die Laserfrequenz erfolgt u¨ber die Radiofrequenz des akustooptischen
Modulators AOM1 in Abb. 3.2, der die Differenzfrequenz, im folgenden Offsetfrequenz genannt,
zwischen dem Resonatormode und der Ca–U¨bergangsfrequenz erzeugt. Durch Aufzeichnen der
eingestellten Offsetfrequenzen sind die Meßdaten in Abb. 3.4 entstanden. Fu¨r einen Nachstell-
schritt der Radiofrequenz mu¨ssen alle vier Frequenzpunkte nacheinander geprobt werden. Es ist
sinnvoll, fu¨r den na¨chsten Nachstellschritt das Signal der vier Frequenzpunkte in umgekehrter
Reihenfolge abzutasten. Es werden daher in dem in Kap. 3.3.1 dargestellten Meßverfahren immer
zwei Nachstellschritte zu einem Nachstellzyklus zusammengefaßt.
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Abbildung 3.8: Die Stabilisierung der Laserfrequenz und damit die Anbindung des Laserspek-
trometers an die Ca–U¨bergangsfrequenz erfolgt u¨ber ein Rechteckmodulationsverfahren mit einer
Detektion auf der dritten Harmonischen. Die Modulation wird u¨ber die akustooptischen Modula-
toren (AOM) in Abb. 3.6 bzw. u¨ber AOM2 in Abb. 3.2 eingebracht. Die Ru¨ckkopplung erfolgt u¨ber
AOM1 in Abb. 3.2, der die Frequenzdifferenz zwischen der Frequenz des Resonatormodes und der
Ca–U¨bergangsfrequenz u¨berbru¨ckt.
Phasenstabilisierungsalgorithmus mit den symmetrischen Interferometern
Das Signal der symmetrischen Interferometer ist periodisch in der Phase der Laserfelder. Fu¨r
die Vermessung kleiner Phasenverschiebungen muß u¨ber eine Vielzahl von Fallenzyklen gemittelt
werden. Dazu gibt es zwei Mo¨glichkeiten. Die einfachste Methode ist ein Aufnehmen eines Spek-
trums wie in Abb. 4.2 mit einer Mittelung u¨ber viele Fallenzyklen pro eingestellter Phase. Durch
Anpassen eines Linienmodells la¨ßt sich dann eine Phasenverschiebung ermitteln. Dieses Verfahren
verlangt jedoch eine hohe Stabilita¨t aller Parameter u¨ber die Meßzeit des gesamten Spektrums.
Insbesondere mu¨ssen die Laser fu¨r die Laserku¨hlung eine hohe Intensita¨ts–, Frequenz– und Rich-
tungsstabilita¨t aufweisen, damit die Zahl der Atome in der magneto–optischen Falle nur kleinste
Schwankungen zeigt.
Eine etwas aufwendigere Methode verwendet einen Stabilisierungsalgorithmus a¨hnlich dem
oben dargestellten fu¨r die Frequenz des Spektroskopielasers. Ein Phasenspektrum wie in Abb. 4.2
ha¨ngt von der Differenz zweier eingestellter Phasen der Interferometriepulse ab. Durch eine Recht-
eckmodulation dieser Differenzphase um eine mittlere Phase, im folgenden in Analogie zu der
Frequenzstabilisierung Offsetphase genannt, kann diese auf ein Extremum eines Phasenspektrums
stabilisiert werden. Dazu wurde eine 1f–Rechteckmodulation mit einem Hub von δφ1 =
π
2 verwen-
det. Eine Mittelung u¨ber die Offsetphase ergibt jene Differenzphase, bei der sich das Extremum
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des Phasenspektrums befindet. Im allgemeinen wurde auf das zentrale Minimum stabilisiert, so
daß bei Abwesenheit zusa¨tzlicher Phasenverschiebungen die Offsetphase verschwinden sollte, bzw.
die Offsetphase direkt die zu ermittelnde Phasenverschiebung darstellt. Der Vorteil des Verfahrens
liegt in der Unempfindlichkeit gegenu¨ber langsamen A¨nderungen z.B. in der Zahl der gefangenen
Atome. Die A¨nderung muß dabei langsam auf der Zeitskala der Nachstellschritte der Offsetfre-
quenz erfolgen.
3.3 Meßstrategien
In diesem Kapitel sollen zwei wesentliche Meßstrategien fu¨r frequenzabha¨ngige Interferometer
vorgestellt werden. Nicht alle zu untersuchenden Effekte ko¨nnen z.B. durch Anlegen a¨ußerer
Felder soweit skaliert werden, daß die durch sie verursachten Frequenzverschiebungen sich von
allen anderen Effekten abseparieren lassen. Dies gilt insbesondere fu¨r die in Kap. 5 dargestellten
Ergebnisse, bei denen Frequenzverschiebungen in der Gro¨ßenordnung von wenigen Hertz bzw.
< 5·10−14 relative Frequenzunsicherheit in Abha¨ngigkeit von verschiedenen Parametern gemessen
werden.
Generell bedarf es fu¨r die Messung von Frequenzverschiebungen einer Referenzfrequenz, deren
Stabilita¨t u¨ber die notwendige Meßzeit gro¨ßer (bzw. deren Allan–Varianz kleiner) ist als die ange-
strebte Genauigkeit (Unsicherheit) der Messung. Hierzu kann ein zweites Frequenznormal dienen.
In Kap. 5.4.1 werden entsprechende Frequenzvergleiche vorgestellt. Der meßtechnische Aufwand
ist jedoch sehr hoch, da zwei unabha¨ngige Normale betrieben werden mu¨ssen. Alternativ bieten
sich optische Resonatoren, wie sie in Kap. 3.1 vorgestellt wurden, an. Allerdings beschra¨nken die
beobachteten Schwankungen der Langzeitdrift unseres derzeit besten Resonators die erreichbare
Meßgenauigkeit. Die Stabilita¨t und die Linearita¨t der Frequenzdrift sind jedoch auf einer Zeit-
skala von bis zu etwa 100 s hinreichend gut, um hochpra¨zise Differenzmessungen durchfu¨hren zu
ko¨nnen.
3.3.1 Intermittierende Stabilisierungen
Hieraus resultiert ein Meßprinzip, welches auch als computergesteuertes Lock–In–Verfahren mit
einer Rechteckmodulation und einer Detektion auf der ersten Harmonischen verstanden werden
kann. Dabei wird zwischen zwei Einstellungen der experimentellen Parameter hin– und herge-
schaltet und u¨ber die aufeinanderfolgenden Frequenzdifferenzen gemittelt. Dazu mu¨ssen zwei
der im letzten Kapitel dargestellten Frequenzstabilisierungen intermittierend und unabha¨ngig
voneinander betrieben werden. Es werden daher zwei Offsetfrequenzen verwendet. Nach jedem
Stabilisierungszyklus (bestehend aus zwei Nachstellschritten der Offsetfrequenz) werden sowohl
der Wert des zu variierenden Parameters als auch die Offsetfrequenz gewechselt. Typische Modu-
lationsfrequenzen liegen bei etwa 0,2 Hz, entsprechend einem Umschaltvorgang alle 2,5 s.
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Bei einem solchen Wechsel zwischen zwei Experimentzusta¨nden mu¨ssen angemessene Warte-
zeiten eingefu¨hrt werden, um eine Korrelation der beiden Stabilisierungen auszuschließen. Dabei
ergibt sich im jetzigen Aufbau eine minimale Wartezeit aus den Umstellzeiten der verwendeten
Mikrowellensynthesizer. Eine ganz wesentliche Korrelation der beiden Stabilisierungen kann aus
der Dynamik der magneto–optischen Falle resultieren. Wie noch im folgenden Kapitel ausfu¨hrli-
cher diskutiert werden wird, ist ein wesentlicher Ladeprozeß der Falle der Wiedereinfang der Ato-
me aus dem vorhergegangenen Fallenzyklus. Insbesondere bei einer A¨nderung der Laderate oder
der Verlustmechanismen kann es daher zu einer starken, unbeabsichtigten Korrelation kommen.
Derzeit werden bei solchen Experimenten 10 Fallenzyklen als Einschwingvorgang abgewartet.
Mit solchen intermittierenden Stabilisierungen ko¨nnen mo¨gliche Abha¨ngigkeiten von allen
schaltbaren experimentellen Parametern untersucht werden. Zu den gut kontrollierbaren Para-
metern geho¨ren insbesondere alle Zeitintervalle des Fallenzyklus [Zin98].
3.3.2 Methode der Pulsumkehr
Ein zweites, fu¨r die Durchfu¨hrung dieser Arbeit wesentliches Meßprinzip ist mit der Methode der
Strahlumkehr, die bei Atomstrahlen zur Verringerung mo¨glicher Phasenfehler eingesetzt wurde,
verwandt. Es bestehen jedoch wesentliche Unterschiede, die nachfolgend beschrieben werden.
In Frequenznormalen basierend auf atomaren Absorbern mu¨ssen Frequenzverschiebungen auf-
grund eines nicht vollsta¨ndig kompensierten Doppler–Effektes 1. Ordnung oder aufgrund von
Kru¨mmungen der anregenden Wellenfront beru¨cksichtigt werden. Fu¨r ihre Messung und Kom-
pensation wird in der Mikrowellen–Ramsey–Spektroskopie an Atomstrahlen die Methode der
Strahlumkehr verwandt. Dabei fu¨hren die beiden Effekte bei einer Umkehr der Atomstrahlrich-
tung zu einer Verschiebung mit umgekehrtem Vorzeichen. Aus der Differenz der beiden Messungen
la¨ßt sich somit eine Korrektion ermitteln. In der Mikrowellen–Spektroskopie an Atomfontainen
wird ein Teil der mo¨glichen Frequenzverschiebung direkt dadurch kompensiert, daß die Atome
beim Hochwerfen und wieder Hinunterfallen denselben Mikrowellenresonator passieren. Durch die
zumindest in vertikaler Richtung invertierte Geschwindigkeit der Atome heben sich die Phasen-
verschiebungen der beiden Durchga¨nge durch den Mikrowellenresonator zum gro¨ßten Teil auf.
Abbildung 3.9: Bei der Methode der Pulsumkehr wird die zeitliche Abfolge der Pulse invertiert.
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Die Methode der Strahlumkehr wurde von Morinaga et al. [Mor89] auf die optische Ramsey–
Spektroskopie am Atomstrahl u¨bertragen. Statt jedoch den Atomstrahl umzukehren, wird, da
experimentell einfach durchzufu¨hren, die Laserstrahlrichtung invertiert. Bei einer guten U¨berla-
gerung der beiden Laserstrahlrichtungen fu¨hrt dies zu demselben Resultat. Eine a¨hnliche Methode
wurde von Snadden et al. [Sna98] durch Umkehr der effektiven Richtung der Raman–Impulsu¨ber-
trags angewandt, um Effekte, die unabha¨ngig von der Richtung dieses Impulsu¨bertrags sind, zu
eliminieren.
In der optischen Ramsey–Spektroskopie in der Zeitdoma¨ne ist die Methode der Strahlumkehr
nicht anwendbar. Dazu mu¨ßte nach dem Abschalten der Falle ein großes Ensemble implodieren
anstatt aufgrund seiner Geschwindigkeitsverteilung zu expandieren. Fu¨r eine Umkehr der La-
serstrahlrichtung in jedem Puls wird ein Puls aus der entgegengesetzten Richtung in demselben
Mode beno¨tigt. Die dafu¨r notwendige Justage von optischen Fasern und Abbildungsoptiken wird
im Prinzip bereits fu¨r die Ramsey–Borde´–Spektroskopie mit 2 Paaren gegenla¨ufiger Laserstrahlen
angestrebt. Durch eine Umkehr der zeitlichen Abfolge der Pulse la¨ßt sich u.a. die Qualita¨t dieser
Justage u¨berpru¨fen.
Diese Methode, die im folgenden Pulsumkehr genannt werden soll, unterscheidet sich jedoch
wesentlich von der Methode der Strahlumkehr. Die meßbare Frequenzdifferenz ist im Gegensatz
zur Strahlumkehr nicht empfindlich auf Frequenzverschiebungen aufgrund eines nicht kompensier-
ten Doppler–Effektes 1. Ordnung. Dieser hat fu¨r eine konstante Geschwindigkeit der Atome fu¨r
ein Interferometer und sein pulsumgekehrtes Pendant aufgrund der Symmetrie der Anordnung
dasselbe Vorzeichen. Die Frequenzdifferenz ist zudem unempfindlich auf alle Frequenzverschie-
bungen, die durch zeitlich konstante Potentiale verursacht werden. Die Methode erlaubt deshalb
die Detektion mo¨glicher Frequenzverschiebungen, wie sie in einem getakteten Experiment z.B.
durch Einschwingvorga¨nge mit zu großen Zeitkonstanten entstehen ko¨nnen. Weiter ko¨nnen Ef-
fekte untersucht werden, die aus ra¨umlichen Anisotropien resultieren. Beispiele hierfu¨r sind Ver-
schiebungen aufgrund der Gravitation (Kap. 5.1) oder aufgrund der Kru¨mmung der optischen
Wellenfronten (Kap. 5.2).
Fu¨r eine Messung der Frequenzdifferenz mit Hilfe der Pulsumkehr wird diese am besten mit
der Methode der intermittierenden Stabilisierung kombiniert.
3.4 Detektion der Grundzustandsatome
Nach Abschluß der Pulssequenz der Interferometrie muß mindestens einer der Ausga¨nge des In-
terferometers detektiert werden. Aufgrund der Kopplung der inneren und a¨ußeren Freiheitsgrade
unterscheiden sich die beiden Ausga¨nge eines Interferometers nicht nur durch ihren Impuls, son-
dern auch durch ihren inneren Zustand. Eine elegante Detektion eines Interferometerausgangs
gelingt deshalb durch Detektion des inneren Zustandes [Bor89].
Die erzielbare Genauigkeit einer Messung ha¨ngt außer von der Auflo¨sung entscheidend von
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dem erreichbaren Signal–zu–Rausch–Verha¨ltnis der Interferenzstruktur und damit von dem ver-
wendeten Detektionsverfahren ab. Die Rauschbeitra¨ge einer Messung sind neben technischen
Rauschquellen, wie z.B. Frequenz– oder Intensita¨tsrauschen der beteiligten Laser, durch das
Schrotrauschen der beteiligten Teilchen gegeben. Die Fluktuationen der Zahl der Atome fu¨hren
zu einem Rauschbeitrag proportional zu der Wurzel der beteiligten Atome [Scu93, Jac95]. Falls
die Zahl der beteiligten Atome exakt bestimmt werden kann, ist das Schrotrauschen durch das
Quantenprojektionsrauschen zu ersetzen [Ita93].
Die naheliegendste Nachweisvariante ist die Beobachtung des Zerfalls des angeregten Zustan-
des durch Detektion seiner Fluoreszenz. Ein Vorteil dieser Methode ist, daß sich Streulicht sehr
gut vermeiden la¨ßt, da die Beobachtung der Fluoreszenz aufgrund der langen Lebensdauer des
angeregten Zustandes nach dem Abschalten aller Laserfelder erfolgen kann. Außerdem werden
keine zusa¨tzlichen Laserfelder beno¨tigt. Die Beobachtung der Fluoreszenz war daher bisher in
praktisch allen bisherigen Experimenten an Ca–Atomstrahlen oder –Fallen die bevorzugte Detek-
tionsmethode.
Der entscheidende Nachteil ist jedoch, daß nur ein Bruchteil der angeregten Atome detektiert
wird. Da jedes Atom maximal ein Photon emittiert und zudem nur ein Bruchteil der emittierten
Photonen detektiert werden kann, ist diese Methode durch die Zahl der detektierten Photonen
und nicht durch die Zahl der an der Interferometrie beteiligten Atome gegeben.
Eine Verbesserung der Nachweiseffizienz la¨ßt sich durch Streuung vieler Photonen auf einem
starken, geschlossenen U¨bergang erreichen. Dieser muß dazu von einem der beiden beteiligten
Niveaus ausgehen. Eine Zustandsa¨nderung des Atoms a¨ußert sich dann als eine signifikante A¨nde-
rung der Fluoreszenz des starken U¨berganges. So ist z.B. in einem V–System, bestehend aus einem
starken, geschlossenen und einem schwachen U¨bergang mit einem gemeinsamen Grundzustand,
eine Anregung auf dem schwachen U¨bergang als Ru¨ckgang der Fluoreszenz auf der starken Linie
zu detektieren.
Die Methode ist besonders gut fu¨r den Nachweis einzelner Ionen [Nag86, Win80] oder Atome
geeignet [Rus96] und ist als
”
electron–shelving“ bekannt. Sie sto¨ßt jedoch an Grenzen, wenn sie
auf eine Ensemble von Atomen oder Ionen angewendet wird, da im allgemeinen die Dopplerbreite
des Ensembles gro¨ßer ist als die Breite, die durch die Wechselwirkungszeit gegeben ist. Es wird
daher nur ein Bruchteil der Atome angeregt und die Fluoreszenz auf dem starken U¨bergang
a¨ndert sich nur geringfu¨gig. Fu¨r ein hohes Signal–zu–Rausch–Verha¨ltnis muß dann zum einen die
Zahl der Atome sehr konstant gehalten werden und zum anderen das Signal durch zusa¨tzliche
Maßnahmen versta¨rkt werden.
So konnte z.B. fu¨r die Beobachtung von Atominterferenzen an lasergeku¨hlten 24Mg–Atomen
das Signal durch Anwendung geeigneter Zykluszeiten u¨ber die Fallendynamik versta¨rkt werden
[Sen93]. Fu¨r die Anwendung der Methode ist dabei entscheidend, daß die angeregten Atome in
der Regel den Einfangbereich der Falle verlassen bevor sie wieder in den Grundzustand zerfallen.
Diese Voraussetzung ist bei 40Ca durch die ku¨rzere Lebensdauer im Allgemeinen nicht erfu¨llt und
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Abbildung 3.10: Am Beispiel der Sa¨ttigungsspektroskopie sind die Geschwindigkeitsverteilungen
im Grund– (|g〉) und im angeregten Zustand (|e〉) zu Beginn (A), nach der ersten Ha¨lfte der
Spektroskopie (B), nach dem Beschleunigen der Grundzustandsatome (C), sowie nach der zweiten
Ha¨lfte der Spektroskopie unmittelbar vor der Detektion (D) aufgetragen.
la¨ßt sich nur auf Kosten der Einfangrate der Falle erreichen.
3.4.1 Realisierung der Detektion
Das hier dargestellte Verfahren scho¨pft das Potential der
”
electron–shelving“–Methode voll aus,
indem jene Atome, die nicht an der Interferometrie teilnehmen, sondern ausschließlich zum Unter-
grund beitragen, aus dem Detektionsbereich entfernt werden. Es wird zuna¨chst am Beispiel der
Sa¨ttigungsspektroskopie erkla¨rt und dann auf die Interferometergeometrien erweitert. Es wird
ein V–System betrachtet, in dem ein gemeinsamer Grundzustand einen starken, geschlossenen
und einen schwachen, fu¨r die Spektroskopie oder Interferometrie geeigneten U¨bergang koppelt.
Die Atome befinden sich nach der Ku¨hlung auf dem starken U¨bergang im Grundzustand, (vgl.
Abb. 3.10, A), mit einer Dopplerbreite, die ihrer Geschwindigkeitsverteilung nach der Ku¨hlung
entspricht. Die Absorptions- und die stimulierten Emissionsprozesse der Sa¨ttigungsspektroskopie
werden durch getrennte Sa¨ttigungs- und Probepulse ausgefu¨hrt, was durch die lange Lebensdauer
des angeregten Zustandes ermo¨glicht wird. Ein erster Puls, der Sa¨ttigungspuls, regt einen Teil der
Atome in den langlebigen Zustand an. Die spektrale Breite der Verteilung im angeregten Zustand
resultiert aus der Wechselwirkungszeit, gegeben durch die Pulsbreite (B). Im na¨chsten Schritt
werden die im Grundzustand verbliebenen Atome durch Strahlungsdruck auf dem Ku¨hlu¨bergang
beschleunigt (C). Es folgt der zweite Teil der Spektroskopie, indem durch einen weiteren Puls ein
Teil der Atome wieder in den Grundzustand u¨berfu¨hrt werden (D). Dort ko¨nnen sie dann auf
dem Ku¨hlu¨bergang effizient nachgewiesen werden.
Im allgemeinen haben die beschleunigten Grundzustandsatome den Detektionsbereich zum
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Zeitpunkt der Detektion noch nicht verlassen. Die Unterdru¨ckung des Untergrundes entste-
hend durch jene Atome, die nicht an der Spektroskopie teilnehmen, erfolgt vielmehr im
Geschwindigkeits– und nicht im Ortsraum. Sie mu¨ssen dazu soweit beschleunigt werden, daß
sie aufgrund ihrer Dopplerverschiebung weder resonant sind mit den Spektroskopiepulsen noch
mit dem Detektionspuls.
Die Methode verwendet ausschließlich Pulse von jenen Lasern, die bereits fu¨r die magneto–
optische Falle und fu¨r die Spektroskopie verwendet werden.
Sie ist außer auf die dargestellte Sa¨ttigungsspektroskopie auf eine Vielzahl von Spek-
troskopiemethoden anwendbar. Dazu geho¨ren die Zwei–Photonen–Spektroskopie, die Raman–
Spektroskopie und die Ramsey–Borde´–Interferometrie. Die Detektion auf dem Ku¨hlu¨bergang la¨ßt
sich auf all jene Interferometergeometrien anwenden, bei denen sich alle Partialwellen eines In-
terferometers zwischen zwei beliebigen, aufeinander folgenden Pulsen der Sequenz in demselben
inneren Zustand befinden (vgl. Abb. 2.2, Interferometer c und d). Dabei wird die Koha¨renz jeweils
eines der beiden mo¨glichen Interferometer durch die spontane Emission von Photonen auf dem
Ku¨hlu¨bergang zersto¨rt. Bei beiden Geometrieklassen wird dadurch das Signal halbiert. Bei den
asymmetrischen Interferometern wird damit aber auch gleichzeitig eine der beiden Ru¨ckstoßkom-
ponenten unterdru¨ckt [Rie88, Ste97] und die mit der U¨berlagerung der beiden Interferogramme
verbundenen Frequenzverschiebungen [Zin98] werden vermieden.
3.4.2 Experimentelle Ergebnisse
Die Experimente wurden an der in Kap. 3.2.1 beschriebenen magneto–optischen Falle durch-
gefu¨hrt.
Alle blauen Laserstrahlen (λ = 423 nm) fu¨r die Ku¨hlung, die Beschleunigung und fu¨r die De-
tektion wurden mit Hilfe von akusto–optischen Modulatoren (AOM) erzeugt, die seriell hinterein-
ander angeordnet sind (vgl. Abb. 3.12). Die AOMs ermo¨glichen den erforderlichen Frequenzversatz
der einzelnen Laserstrahlen sowie die Erzeugung der fu¨r das getaktete Schema notwendigen Pulse.
Zusa¨tzlich zu den Strahlen fu¨r die magneto–optische Falle mit Verstimmungen von −γ/2 und −2 γ
werden zwei Strahlen fu¨r den Bschleunigungspuls und fu¨r den Detektionspuls mit Verstimmungen
von +2 γ und 0 γ beno¨tigt.
Die serielle Anordnung der AOMs wurde gewa¨hlt, damit insbesondere an dem AOM, der den
Beschleunigungspuls generiert, zu dem entsprechenden Zeitpunkt im Zeitschema die volle Laser-
leistung zur Verfu¨gung steht. Der Beschleunigungspuls mußte einerseits deutlich ku¨rzer sein als
die Lebensdauer des angeregten Zustandes von etwa 0,4 ms und zum anderen lang genug, um
die Atome auf hinreichend hohe Geschwindigkeiten zu beschleunigen, damit sie nicht mehr in
Resonanz sind mit den Spektroskopiepulsen und dem Detektionspuls. Seine Intensita¨t von etwa
5 mW/mm2 liegt etwa eine Gro¨ßenordnung u¨ber der Sa¨ttigungsintensita¨t des Ku¨hlu¨berganges,
so daß der Beschleunigungsstrahl auch bei einer Verstimmung von +2 γ aufgrund der Sa¨ttigungs-
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Abbildung 3.11: Schematischer Aufbau der magneto–optischen Falle. Die Ca–Atome werden durch
vier horizontale (T) und zwei nicht dargestellte, senkrechte Fallenstrahlen gefangen; B bezeichnet
den Beschleunigungspuls und D den Detektionspuls. Die Interferometer werden durch die Pulse
bei λ = 657 nm verwirklicht. APD bezeichnet den Avalanche Photodetektor (λ = 423 nm) und
PM den Photomultiplier (λ = 657 nm).
verbreiterung noch hinreichend in Resonanz ist, um die zuna¨chst praktisch ruhenden Atome im
Fallenbereich zu beschleunigen. Es wurde fu¨r unseren Aufbau eine optimale Pulsla¨nge von 150 µs
ermittelt. Unter Beru¨cksichtigung des Winkels von 60◦ zwischen dem Beschleunigungsstrahl und
einem der Detektionsstrahlen wurde eine Geschwindigkeit von etwa 90 m/s fu¨r die beschleunigten
Atome abgescha¨tzt. Ihre Photonenstreurate wird dadurch auf etwa 1/30 reduziert.
Fu¨r einen Vergleich des Detektionsschema auf dem Ku¨hlu¨bergang mit der Detektion der Fluo-
reszenz auf dem Interkombinationsu¨bergang wurden Spektren unter Verwendung beider Verfahren
aufgenommen. Die blaue Fluoreszenz wird u¨ber eine Avalanche–Photodiode mit anschließender
Digitalisierung und die rote Fluoreszenz u¨ber einen Photomultiplier mit einem Photonenza¨hler
vom Steuer–Computer aufgezeichnet. Typische Spektren sind in den Abbildungen 3.13 und 3.14
zu sehen. In beiden Fa¨llen wurde die Borde´–Anordnung (vgl. Abb. 2.2 d) verwendet. Da die
hochfrequente Ru¨ckstoßkomponente unterdru¨ckt wird, kann der Pulsabstand T zwischen dem er-
sten und zweiten, bzw. zwischen dem dritten und vierten Spektroskopiepuls frei gewa¨hlt werden.
Damit ist auch die Auflo¨sung frei wa¨hlbar.
In Abb. 3.13 wurden Pulsabsta¨nde von T = 5 µs und T ′ = 164 µs eingestellt. Die Detektions-
zeit fu¨r die blaue Fluoreszenz betra¨gt 100 µs und fu¨r die rote Fluoreszenz 500 µs. Das Spektrum
der roten Fluoreszenz (b) besteht aus einem Doppleruntergrund mit einer Breite entsprechend der
Geschwindigkeitsverteilung des geku¨hlten Ensembles, einem Lambdip mit einer Breite entspre-
chend der Wechselwirkungszeit, sowie der Interferenzstruktur innerhalb des Lambdips. Spektrum
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Abbildung 3.12: Schema des Aufbaus zur Erzeugung der fu¨r die Detektion auf dem Ku¨hlu¨bergang
beno¨tigten Laserstrahlen und ihrer jeweiligen Verstimmungen gegen die Resonanzfrequenz ν0 des
Ku¨hlu¨berganges.
(a) wurde mit der dargestellten Detektionsmethode auf dem Ku¨hlu¨bergang aufgenommen. Es
zeigt die Interferenzstruktur invertiert auf einem Lambpeak. Außerdem besteht es aus einem Un-
tergrund, der sich aus zwei Anteilen zusammensetzt. Das ist zum einen ein konstanter Untergrund
verursacht durch Fluoreszenz von Atomen im Atomstrahl (vgl. Abb. 3.11) und zum anderen ein
Anteil verursacht durch Atome, die im ersten Paar von Spektroskopiepulsen angeregt wurden,
jedoch aufgrund der begrenzten Lebensdauer des angeregten Zustandes zwischen dem Beginn des
Beschleunigungspulses und dem Ende der Detektionszeit spontan zerfallen.
Die Interferogramme in Abb. 3.14 sind bei einer Auflo¨sung von 1,2 kHz (T = 216, 4µs) mit
beiden Verfahren unter unterschiedlichen Bedingungen aufgenommen. Da die beiden Detektions-
verfahren unterschiedliche Ausga¨nge des Interferometers proben, zeigen die Kurven die erwartete
Phasenverschiebung von π zwischen den Besetzungen des Grund– und des angeregten Zustandes.
Die Meßkurven (•) und (△) wurden gleichzeitig unter Bedingungen aufgenommen, die fu¨r die
Detektion auf dem Ku¨hlu¨bergang optimiert waren. Dazu betrug die Ladezeit der Falle 100 ms,
die Zeit zwischen den Pulspaaren T ′ = 164µs und die Detektionszeit fu¨r beide Verfahren 100µs.
Fu¨r jeden Datenpunkt wurde u¨ber 20 Fallenzyklen gemittelt. Das Signal–zu–Rausch–Verha¨ltnis
von Kurve (•) betra¨gt 8,2, bzw. 5, 6 ·√T /1 s fu¨r eine Mittelungszeit T , und fu¨r Kurve (△) 2,5,
bzw. 1, 76 ·
√
T /1 s.
Das Signal–zu–Rausch–Verha¨ltnis der blauen Detektion ist bei gleichen Bedingungen um etwas
mehr als einen Faktor drei besser als die Detektion auf dem Interkombinationsu¨bergang.
Die Meßkurve (✷) wurde unter optimierten Bedingungen fu¨r die Detektion auf dem Inter-
kombinationsu¨bergang aufgezeichnet. Die Ladezeit der Falle betra¨gt 15 ms, die Zeit zwischen den
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Abbildung 3.13: Spektren der Interkombinationslinie in Abha¨ngigkeit von der Verstimmung der
Frequenz der Spektroskopiepulse gegen die Frequenz des ungesto¨rten U¨berganges: (a) aufgenommen
durch Detektion auf dem Ku¨hlu¨bergang, (b) durch Detektion der Fluoreszenz auf dem Interkom-
binationsu¨bergang.
Pulspaaren T ′ = 10µs und die Detektionszeit 500µs. Es wurde fu¨r jeden Datenpunkt u¨ber 130
Fallenzyklen gemittelt. Das Signal–zu–Rausch–Verha¨ltnis ist 15,0, bzw. 10, 2 ·√T /1 s.
Das Signal–zu–Rausch–Verha¨ltnis der Detektion auf dem Interkombinationsu¨bergang ist bei
jeweils optimierten Bedingungen aus zwei Gru¨nden besser als jenes der Detektion auf dem
Ku¨hlu¨bergang. Bei der Detektion auf dem Interkombinationsu¨bergang wurde auf den Beschleu-
nigungsstrahl zwischen den beiden Pulspaaren verzichtet. Dadurch wird das Interferogramm der
hochfrequenten Ru¨ckstoßkomponente nicht unterdru¨ckt und verdoppelt dadurch die Signalho¨he.
Zudem kann ohne den Beschleunigungsstrahl eine erheblich ku¨rzere Pulszeit zwischen den Puls-
paaren gewa¨hlt werden, was aufgrund der begrenzten Lebensdauer des 3P1–Zustandes zu einem
etwa 1,5–fach gro¨ßeren Signal fu¨hrt.
Ohne den Beschleunigungspuls wird der u¨berwiegende Teil der Atome im na¨chsten Fallenzy-
klus wieder eingefangen. Dadurch la¨ßt sich fu¨r die Detektion auf dem Interkombinationsu¨bergang
die Ladezeit der Falle erheblich reduzieren. Die damit verbundene etwa 6–fach ku¨rzere Zykluszeit
fu¨hrt zu einer ho¨heren akkumulierten Detektionszeit und damit zu einem entsprechend ho¨heren
Signal–zu–Rausch–Verha¨ltnis bei gleicher Meßzeit. In [Zin98] wurde gezeigt, daß die U¨berlage-
rung der beiden Ru¨ckstoßkomponenten derzeit keine Limitierung der Genauigkeit fu¨r die asym-
metrischen Interferometergeometrien darstellt. In dieser Arbeit wurde deshalb u¨berwiegend die
Detektion auf dem Interkombinationsu¨bergang verwendet.
Die ho¨here Wiedereinfangeffizienz ist der wichtigste Grund im derzeitigen Aufbau der
magneto–optischen Falle. Er stellt jedoch keine prinzipielle Limitierung dar, da sich mit einem Be-
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Abbildung 3.14: Interferogramme der Borde´–Geometrie (Abb. 2.2 d) aufgenommen als Funktion
der Verstimmung der Laserfrequenz mit einer Auflo¨sung von 1,2 kHz (T =216,4µs); •: mit opti-
mierter Detektion auf dem Ku¨hlu¨bergang und △: gleichzeitiger Detektion der Fluoreszenz auf dem
Interkombinationsu¨bergang; ✷: mit optimierter Detektion auf dem Interkombinationsu¨bergang.
schleunigungspuls parallel zu einem der Fallenstrahlen der Wiedereinfang der Atome optimieren
la¨ßt. Dies wird jedoch erst mit einer auch unter diesem Aspekt neu konstruierten Vakuumkammer,
wie sie sich derzeit im Aufbau befindet [Wil], mo¨glich werden.
In diesem Kapitel wurde gezeigt, daß mit der Detektion auf dem Ku¨hlu¨bergang eine Steige-
rung des Signal–zu–Rausch–Verha¨ltnisses erreicht wird und damit ein wesentlicher Schritt zum
Erreichen der prinzipiellen Grenze, welche durch das Quantenprojektionsrauschen gegeben ist
[Ita93, Scu93], gelingt.
Kapitel 4
Charakterisierung der symmetrischen
Interferometer
Dieses Kapitel stellt verschiedene symmetrische Interferometergeometrien vor. Der Schwerpunkt
liegt dabei auf dem erreichbaren Interferenzkontrast in Abha¨ngigkeit verschiedener einstellbarer
Parameter. Hierzu za¨hlen neben der Zahl der Pulse insbesondere die Pulsabsta¨nde einer Interfe-
rometersequenz. Das einfachste symmetrische Interferometer wird durch drei Laserpulsen eines
einzigen Strahls generiert. Bei mehr als drei Pulsen ko¨nnen zusa¨tzliche geschlossene Pfade und
damit zusa¨tzliche Interferenzterme entstehen. Anhand einer Sequenz von vier Pulsen wird die Be-
obachtung einer Vielstrahlinterferenz beschrieben. Das Kapitel schließt mit einer Anordnung von
N +1 parallelen Anregungszonen, bei der der letzte Pulsabstand variiert wird. Anhand des beob-
achteten Interferenzkontrastes wird die enge Verwandtschaft zu Experimenten mit stimulierten
Photonenechos deutlich.
Die ersten symmetrischen Interferometer wurden an Atomstrahlen mit vier laufenden Wellen
realisiert und fu¨r die Vermessung des dynamischen (ac–) [Mor95] und des statischen (dc–) Stark–
Effektes eingesetzt [Mor96]. Die Eigenschaften dieses Interferometers am Atomstrahl wurden in
[Yan98] detaillierter untersucht.
4.1 Experimentelle Realisierung
Da die symmetrischen Interferometer frequenzunabha¨ngig sind, la¨ßt sich das Interferogramm
nicht durch Variation der Laserfrequenz der Strahlteiler aufzeichnen. Dazu muß vielmehr die
Phase eines der Strahlteiler relativ zu den Phasen der anderen Strahlteiler variiert werden.
In den Realisierungen symmetrischer Interferometer an Atomstrahlen wird die optische
Wegla¨nge eines der Laserstrahlen beispielsweise durch Drehung einer Glasplatte im Strahlen-
gang und damit die Phase der Laserwelle am Ort der Wechselwirkung variiert. Diese Methode
ist nicht auf Atominterferometer im Zeitbereich u¨bertragbar, da die Drehung der Glasplatte in
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Abbildung 4.1: Die Variation der relativen Phase der einzelnen Pulse erfolgt u¨ber Verschieben der
Phase der Mikrowelle, welche die zur Pulsgenerierung eingesetzten akustooptischen Modulatoren
betreibt. Die Einstellung der Phasendifferenz und ihre zeitliche Kontrolle erfolgen computerge-
steuert.
der Dunkelzeit zwischen zwei Pulsen, also innerhalb einiger Mikrosekunden, zu erfolgen ha¨tte.
Es wird deshalb eine andere Methode gewa¨hlt. In akustooptischen Modulatoren wird nicht nur
die Energie, sondern auch die Phase der Phononenwelle auf die gestreute Laserwelle u¨bertragen.
Es ist deshalb mo¨glich mit den akustooptischen Modulatoren, die fu¨r die Generierung der Puls-
sequenzen verwendet werden, auch die relative Phase der einzelnen Pulse zu beeinflussen. Dazu
muß die Phase der die akustooptischen Modulatoren treibenden Mikrowelle variiert werden. In
der technischen Umsetzung kann die Phase entweder wa¨hrend der Erzeugung der Frequenz mit-
tels digitaler Frequenzsynthesizer oder nach der Erzeugung der Frequenz u¨ber ein zusa¨tzliches
phasenschiebendes elektronisches Element eingebracht werden. Die erste Methode erzeugt sehr
pra¨zise Phasenverschiebungen, deren Schrittweite, je nach Methode der Frequenzsynthetisierung
jedoch nur sehr grob einstellbar ist. Die zweite von uns gewa¨hlte Methode verwendet einen elek-
tronisches, analoges Bauelement, das abha¨ngig von einer angelegten Steuerspannung die Phase
der Mikrowelle verschiebt. Es ist wie in Abb. 4.1 dargestellt in den Gesamtaufbau integriert. Die
Mikrowelle, die einen akustooptischen Modulator (AOM in Abb. 4.1 oder in Abb. 3.6) treibt, wird
durch einen kommerziellen Frequenzgenerator erzeugt und anschließend in ihrer Phasen verscho-
ben. Es folgen zwei Mikrowellenmischer, welche als elektronische Schalter fu¨r die Pulserzeugung
verwendet werden, und ein Versta¨rker, um die erforderliche Leistung fu¨r den akustooptischen Mo-
dulator bereitzustellen. Die Ansteuerung des Phasenschiebers wurde im Rahmen dieser Arbeit
aufgebaut. Sie kann sowohl manuell als auch u¨ber einen Computer erfolgen. Die Phasenverschie-
bung la¨ßt sich zwischen 0 und 2, 4π ( =ˆ0 . . . 440◦) variieren.
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Abbildung 4.2: Interferogramm eines symmetrischen Interferometers mit drei laufenden Wellen
aufgenommen als Funktion der Phase des dritten Laserpulses ϕB relativ zu der Phase der ersten
beiden Pulse ϕA. Der Pulsabstand betrug T = 20µs, der Kontrast 0,24 und das Signal–zu–Rausch–
Verha¨ltnis 24,3, bzw. 60,6·√T /1 s
4.2 Interferometer mit 3 Anregungszonen
Das einfachste Interferometer mit Strahlteilern aus resonanten Laserfeldern besteht aus drei par-
allelen laufenden Wellen.
Das Interferenzsignal dieses Interferometers ist bei einer Detektion des angeregten Zustandes
proportional zu cos(π − φ1 + 2φ2 − φ3). Es la¨ßt sich beobachten, indem die Phase eines der
drei Laserstrahlen relativ zu der Phase der anderen beiden variiert wird. Wird dieselbe Phase
fu¨r die ersten beiden Pulse gewa¨hlt (φ1 = φ2 = ϕA 6= φ3 = ϕB), so ist das Interferenzsignal
proportional zu − cos(ϕA − ϕB). Fu¨r jeden Datenpunkt in Abb. 4.2 wurde eine Phase ϕA fu¨r die
ersten beiden Pulse und eine Phase ϕB fu¨r den dritten Puls eingestellt. Fu¨r die Meßkurve wurde
ϕA schrittweise erho¨ht und parallel dazu ϕB schrittweise gesenkt. Dadurch la¨ßt sich in einfacher
Weise der Durchstimmbereich der Phasendifferenz ϕA − ϕB verdoppeln.
Das Interferenzsignal in Abb. 4.2 zeigt die erwartete cosinusfo¨rmige Abha¨ngigkeit von der
Phasendifferenz. Das Signal–zu–Rausch–Verha¨ltnis betra¨gt 24,3 bei einer Meßzeit von 0,16 s, ent-
sprechend 10 Fallenzyklen mit einer reinen aufsummierten Mittelungszeit von 5 ms. Umgerechnet
auf eine Meßzeit von einer Sekunde ergibt sich ein Signal–zu–Rausch–Verha¨ltnis von 60,6.
Das erreichbare Signal–zu–Rausch–Verha¨ltnis und der Kontrast ha¨ngen u.a. von den Rabi–
Drehwinkeln der einzelnen Pulse ab. Der optimale Kontrast ist bei einer Sequenz zu erwarten,
bei der in Analogie zu einem Mach–Zehnder–Interferometer der erste und der dritte Puls als
50%–Strahlteiler und der mittlere Puls als hochreflektierender Spiegel wirken. Fu¨r Atome exakt
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Abbildung 4.3: Der Kontrast (△) eines Interferometers mit drei gleich langen Pulsen laufender
Wellen in Abha¨ngigkeit der Pulsla¨nge. Zum Vergleich die Signalho¨he (•) einer Anregung mit einer
einzelnen laufenden Welle. Das Verha¨ltnis der optimalen Pulsla¨ngen stimmt gut mit dem nach
[War83] erwarteten Wert u¨berein.
in Resonanz mit dem Laserfrequenz stellt ein Puls mit einem Rabi–Drehwinkel von π/2 einen
50%–Strahlteiler dar. Ein π–Puls bewirkt eine invertierte Besetzung des angeregten und des
Grundzustandes und ist damit das Analogon eines Spiegels. Fu¨r exakt auf Resonanz befindliche
Atome erzielt folglich eine π/2−π−π/2–Sequenz den optimalen Kontrast. Bei inhomogen verbrei-
terten Linien, wie z.B. aufgrund einer Dopplerverbreiterung, sind π/2– bzw. π–Pulse nicht fu¨r alle
Atome einstellbar. Das gilt insbesondere fu¨r den Fall, daß die inhomogene Verbreiterung gro¨ßer
ist als die Fourierbreite des Pulses, wie bei den Experimenten in dieser Arbeit. Ku¨rzere Pulse
fu¨hren in diesem Fall zu einer im Mittel optimaleren Anregung einer gro¨ßeren Zahl von Atomen.
Warren und Zewail [War83] haben fu¨r den Fall eines inhomogen verbreiterten U¨berganges und
einer homogen verbreiterten Laserlinie eine Sequenz mit optimierten Drehwinkel 80◦−160◦−80◦
berechnet. Die Winkelangaben beziehen sich dabei auf den Anregungswinkel, den ein sich genau
in Resonanz befindendes Atom erfa¨hrt. Sie merken außerdem an, daß drei gleich lange Pulse mit
einem Drehwinkel von jeweils 110◦ zu einem nur 3% geringeren Signal fu¨hren. Die experimen-
telle Umsetzung einer Sequenz mit drei gleichlangen Pulsen, wie sie fu¨r die Messung in Abb. 4.2
verwendet wurde, ist besonders einfach.
Die experimentelle Optimierung der Pulsla¨nge in einer Sequenz dreier gleich langer Pulse er-
folgte durch Aufnahme des Kontrastes der Interferenzkurve in Abha¨ngigkeit von der zeitlichen
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La¨nge der Pulse. Eine entsprechende Meßkurve ist in Abb. 4.3 zu sehen. Der Kontrast ist dabei
definiert als die Ho¨he der Amplitude des Interferenzsignals relativ zu der mittleren Signalho¨he. Er
wurde aufgenommen, indem fu¨r eine Pulsla¨nge das Interferenzsignal an zwei Stellen, na¨mlich am
zentralen Minimum S(min) und an einem Maximum S(max), abgetastet wurde. Der Kontrast
la¨ßt sich dann aus den detektierten Signalho¨hen als S(max)−S(min)
S(max)+S(min) berechnen. Fu¨r jeden Meß-
punkt wurde fu¨r die Signalho¨he des Maximums und des Minimums u¨ber jeweils 20 Fallenzyklen
gemittelt. Der maximale Kontrast von 0,27 wird fu¨r eine Pulsla¨nge von etwa τ = (1, 35±0, 05) µs
erreicht1.
Als Vergleich wurde die Signalho¨he fu¨r die Anregung mit einer einzelnen laufenden Welle auf-
genommen. Bei der Pulsla¨nge des Maximums von τ = (1, 7± 0, 03) µs wird fu¨r die zur Verfu¨gung
stehende Laserleistung die maximale Anzahl an Atomen angeregt. Im Falle einer gegen die spek-
trale Breite des Pulses kleinen Linienbreite wu¨rde diese Pulsla¨nge und –leistung gerade einem
π–Puls entsprechen. Im Falle einer gegen die spektrale Breite des Pulses großen U¨bergangsbreite
entspricht die Pulsfla¨che einer im Mittel optimierten Anregung. Warren und Zewail berechnen
fu¨r diesen Fall einen optimierten Winkel, der fu¨r ein sich genau in Resonanz befindendes Atom
einem Anregungswinkel von 138◦ entsprechen wu¨rde. Das bei gleicher Intensita¨t der Laserpulse
gemessene Verha¨ltnis der Pulsla¨nge des optimalen Kontrastes fu¨r ein Interferometer mit drei lau-
fenden Wellen und der Pulsla¨nge der maximalen Anregung einer einzelnen laufenden Welle von
1,35µs
1,7µs = 0, 794±0, 33 stimmt sehr gut mit dem nach [War83] erwarteten, theoretischen Wert von
110◦
138◦
= 0, 797 u¨berein.
Fu¨r die Messungen in Kap. 5.1 und 5.2 wurde die Phase auf Interferenzsignale wie in Abb. 4.2
stabilisiert und die Verschiebung des zentralen Minimums als Funktion des Pulsabstandes T in
Abha¨ngigkeit von der Neigung der Laserstrahlen bzw. von der Kru¨mmung ihrer Wellenfronten
bestimmt.
4.3 Interferometer mit 4 Anregungszonen
Symmetrische Interferometer aus vier parallelen laufenden Wellen (vgl. Abb. 4.4) besitzen durch
den zusa¨tzlichen Pulsabstand einen weiteren, experimentell gut zuga¨nglichen Freiheitsgrad. Die-
ser ist z.B. interessant fu¨r Messungen, in denen die Fla¨che des Interferometers variiert werden
soll. Die zusa¨tzliche Dunkelzeit ermo¨glicht außerdem die Kombination eines symmetrischen In-
terferometers mit dem in Kap. 3.4 dargestellten Verfahren der Detektion auf dem Ku¨hlu¨bergang.
Bei Anregungsgeometrien mit 4 laufenden Wellen entstehen wie in Abb. 4.4a mindestens 2
geschlossene Interferometer2, die sich durch den Zustand der Teilwellen wa¨hrend der mittleren
1Die Einstellgenauigkeit der Pulsla¨nge betra¨gt 0,1 µs
2Fu¨r
”
mind. 2 Interferometer“ wird vorausgesetzt, daß die Sequenz die Bedingung geschlossener Geometrien
erfu¨llt ist und daß alle strahlteilenden Pulse notwendig sind, d.h. daß die Sequenz sich nicht in trivialer Weise auf
eine Sequenz von 3 Pulsen reduzieren la¨ßt.
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Dunkelzeit unterscheiden. Im Gegensatz zu der Borde´–Geometrie (Abb. 2.2d) haben die beiden
Ausga¨nge im angeregten Zustand (bzw. die beiden Ausga¨nge im Grundzustand) den gleichen
Impuls. Es gibt also keine Ru¨ckstoßaufspaltung und die zentralen Minima liegen u¨bereinander.
Der Pulsabstand T ist deshalb ohne Einschra¨nkung des Kontrastes frei wa¨hlbar. Diese U¨berlegung
gilt allgemein fu¨r alle symmetrischen Interferometer.
Der allgemeine Fall in Abb. 4.4a entartet in zwei Fa¨llen, zum einen wenn der mittlere Pulsab-
stand gleich den a¨ußeren beiden Pulsabsta¨nden (T = T ′, Abb. 4.4b) und zum anderen wenn der
mittlere Pulsabstand gerade das doppelte der a¨ußeren beiden Pulsabsta¨nde (T = 2T ′, Abb. 4.4c)
ist. In beiden Fa¨llen tragen die in Abb. 4.4a gekennzeichneten Pfade nicht zum inkoha¨renten
Untergrund bei, sondern fu¨hren zu zusa¨tzlichen Interferenztermen.
Im ersten Fall (T = T ′) u¨berlagern sich in den beiden geschlossenen Geometrien jeweils drei
Partialwellen. Die Phasen und Amplituden der einzelnen Pfade und damit der Interferenzterm
lassen sich fu¨r den Fall der Resonanz mit den Regeln in Tab. 2.1 herleiten. Der Interferenzterm
fu¨r das
”
obere“ Interferometer in Abb. 4.4b, d.h. jenes, bei dem sich in der mittleren Dunkelzeit
mehr Teilpfade im angeregten Zustand befinden, ist demnach:(
A1 ei(
3
2
π−φ1+φ3−φ4) +A2 ei(
3
2
π−φ1+φ2−φ3) +A3 ei(
pi
2
−φ2)
)
· c.c. (4.1)
Alle Teilpfade des angeregten Zustandes summieren sich zu einem Gesamtsignal von:
〈e|e〉IF4,T=T ′ = 4 c6s2 + 4 c2s6 + 4 c4s4 cos (π + (φ2 − φ1)− (φ4 − φ3))
+2
(
c2s6 − c4s4) (cos (−φ2 + 2φ3 − φ4) + cos (−φ1 + 2φ2 − φ3)) (4.2)
= 〈e|e〉IF4 + 2
(
c2s6 − c4s4) (cos (−φ2 + 2φ3 − φ4) + cos (−φ1 + 2φ2 − φ3))
wobei 〈e|e〉IF4 das Interferenzsignal des nicht entarteten Falls ist (vgl. Gl. 2.14) und wieder c =
cos
(
Ωτ
2
)
und s = sin
(
Ωτ
2
)
. Je nach Anregungswinkel Ωτ fu¨hren die zusa¨tzlichen Interferenzterme
zu einer gro¨ßeren oder kleineren Amplitude des beobachtbaren Interferenzsignals.
Abbildung 4.4: Ru¨ckstoßdiagramme von symmetrischen Interferometern mit vier parallelen, lau-
fenden Wellen: a) der allgemeine Fall mit nur zwei geschlossenen Interferometern, sowie die
entarteten Fa¨lle mit b) T = T ′ und c) T = 2T ′, bei denen die in a) mit einem * gekennzeichnet
Partialwellen zu zusa¨tzlichen Interferenztermen beitragen.
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Abbildung 4.5: Interferogramme der symmetrischen Interferometer in Abb. 4.4. Alle vier Interfe-
rogramme sind bei gleichem Pulsabstand T , bei gleichen Pulsla¨ngen und gleichen Laserstrahlin-
tensita¨ten aufgenommen.
Die einzelnen Cosinus–Terme ko¨nnen auch in einer zweiten Weise interpretiert werden. Der
erste Term (cos (−φ1 + 2φ2 − φ3)) geho¨rt zu dem nicht entarteten Interferometer mit vier lau-
fenden Wellen. Die beiden zweiten Terme (cos (−φ2 + 2φ3 − φ4)) und (cos (−φ1 + 2φ2 − φ3))
ko¨nnen als die Interferenzterme zweier Interferometer mit jeweils drei Wechselwirkungszonen in-
terpretiert werden. Sie werden durch die ersten drei bzw. durch die letzten drei Laserstrahlen
gebildet. In dieser Betrachtungsweise ist jedoch fu¨r die Vorzeichen und fu¨r die Amplituden keine
einfache Regel anzugeben.
Die Interferogramme in Abb. 4.5a sind gleichzeitig fu¨r ein nicht entartetes Interferometer mit
T = 50 µs 6= T ′ = 20 µs und ein entartetes mit T = T ′ = 50 µs aufgenommen. Fu¨r beide wurde
dieselbe Laserstrahlintensita¨t und dieselbe Pulsla¨nge verwendet. Der entartete Fall hat eine um
etwa 25% ho¨here Signalamplitude auf Kosten des inkoha¨renten Untergrundes bei gleichem Signal–
zu–Rausch–Verha¨ltnis.
Der zweite entartete Fall tritt fu¨r T ′ = 2T ein. Wie im Ru¨ckstoßdiagramm in Abb. 4.4c zu
erkennen ist, kommt es in der vierten Wechselwirkungszone zu einem weiteren U¨berkreuzungs-
punkt zweier Partialwellen. Die dazugeho¨rigen Pfade bilden die in [Mar96] vorgeschlagene ’figure
8’–Geometrie. Die Herleitung des Interferenzterms erfolgt wieder mit den Regeln in Tab. 2.1. Die
beiden Teilwellen des zusa¨tzlichen U¨berkreuzungspunktes tragen mit:
〈e|e〉 = 2 c2s6 (1 + cos (−φ1 + 2φ2 − 2φ3 + φ4)) (4.3)
zum Gesamtsignal bei:
〈e|e〉IF4,T=2T ′ = 〈e|e〉IF4 + 2 c2s6 cos (−φ1 + 2φ2 − 2φ3 + φ4) (4.4)
Aufgrund des wechselwirkungsfreien U¨berkreuzens der beiden Teilpfade zum Zeitpunkt 2T
nach dem ersten Puls hat bei Variation der Phase des vierten Laserpulses φ4 die Interferenz dieses
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Abbildung 4.6: Der Interferenzkontrast fu¨r die Interferometergeometrien in Abb. 4.4 mit vier par-
allelen, laufenden Wellen in Abha¨ngigkeit von der Pulsla¨nge τ ; a) der nicht entartete Fall (•), b)
mit T ′ = T (✷) und c) mit T ′ = 2T (△).
zusa¨tzlichen Interferometers das entgegengesetzte Vorzeichen der Interferenzterme der anderen
beiden Interferometer. Es kommt dadurch zu einer Verringerung der Amplitude des beobachtbaren
Interferenzsignals, wie in Abb. 4.5b zu erkennen ist. Als Referenzsignal wurde wieder gleichzeitig
der nicht entartete Fall mit dergleichen Pulsdauer und Strahlintensita¨t aufgezeichnet.
Der Kontrast der Interferometer ha¨ngt von dem Anregungswinkel Ωτ der einzelnen Zonen ab.
Abb. 4.6 zeigt den Kontrast fu¨r die drei Anregungsgeometrien in Abha¨ngigkeit von der Pulsla¨nge.
Fu¨r alle Pulse und alle drei Geometrien wurde die gleiche Pulsla¨nge, die gleiche Laserstrahlin-
tensita¨t und der gleiche Pulsabstand T eingestellt. Erwartungsgema¨ß zeigt die Geometrie (b) mit
vier a¨quidistanten Wellen den ho¨chsten Kontrast von etwa 0,32 bei einer Pulsla¨nge von τ = 1 µs,
wa¨hrend jene Geometrie (c) mit drei Interferometern den erwarteten verringerten Kontrast auf-
weist. Das erste Maximum bei τ = 0, 9 µs ist mit einem Kontrast von 0,18 etwa halb so hoch
wie bei einer konstruktiven U¨berlagerung der Teilwellen. Das erste Minimum liegt bei τ = 1, 5 µs
und einem Kontrast von etwa 0,13. Die nicht entartete Geometrie hat ihren maximalen Kontrast
von 0,25 bei τ = 1, 2 µs.
Nach dem einfachen Modell, welches den Gleichungen 2.14, 4.2, 4.4 zugrunde liegt, sind die
ersten Maxima des Kontrastes fu¨r die beiden entarteten Geometrien bei einer Pulsla¨nge von
86% der optimalen Pulsla¨nge fu¨r das nicht entartete Interferometer zu erwarten, was gut mit den
gemessenen Werten u¨bereinstimmt. Das Minimum der Geometrie (c) sollte jedoch einen negativen
Kontrast zeigen, was durch die Messung nicht besta¨tigt wird. Es ist zu erwarten, daß durch die
fehlende Mittelung u¨ber die Geschwindigkeitsabha¨ngigkeit das Modell nur fu¨r eine Bestimmung
der Phasenverschiebung der einzelnen Interferometer, nicht aber fu¨r eine quantitative Berechnung
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der Amplituden geeignet ist.
Die Abha¨ngigkeit des Kontrastes von dem mittleren Pulsabstand T ′ wurde mit Meßkurven
wie in Abb. 4.7 untersucht. Der maximale Kontrast wird wie erwartet bei einem Pulsabstand von
T ′ = T erzielt. Der minimale Kontrast tritt fu¨r den Fall der zweiten entarteten Geometrie bei
T ′ ≈ 2T ein. In der unmittelbaren Na¨he der beiden entarteten Fa¨lle sind komplexere Strukturen
von der Breite der Pulsla¨nge zu erkennen. Fu¨r die Bereiche der nicht entarteten Geometrie wird
ein langsamer Abfall des Kontrastes mit steigendem Pulsabstand T ′ beobachtet. Er ist auf die
endliche Lebensdauer des angeregten Zustandes zuru¨ckzufu¨hren.
Bei einer Variation des mittleren Pulsabstandes T ′ verschiebt sich der letzte U¨berkreuzungs-
punkt der in Abb. 4.4a mit einem * gekennzeichneten Teilpfade relativ zu den strahlteilenden
Laserstrahlen. Die beiden entarteten Interferometer entstehen, wenn dieser Kreuzungspunkt mit
dem vierten Strahlteiler (T ′ = T ) oder mit dem dritten Laserstrahl (T ′ = 2T ) u¨berlagert wird. Da
die Laserpulse eine nicht verschwindende La¨nge haben, kommt es zu teilweisen U¨berlagerungen,
wenn der mittlere Pulsabstand nicht exakt T oder 2T entspricht. Diese teilweise U¨berlagerung
ist Ursache fu¨r die Kurvenform des Kontrastes in der Umgebung der beiden entarteten Geome-
trien. Ihre Form ist na¨herungsweise als eine Cosinus–Fouriertransformation der rechteckfo¨rmigen
Pulsform zu verstehen Die Na¨herung ist gut erfu¨llt, wenn die spektrale Breite des Pulses 2π
τ
klein ist gegen die Dopplerverbreiterung. Fu¨r den Fall T ′ = 2T ist die Linienform komplizierter.
Insbesondere ist ihr Zentrum um etwa eine halbe Pulsbreite zu gro¨ßeren T ′ verschoben. Die Ver-
schiebung und die Asymmetrie sind nicht vollsta¨ndig verstanden. Eine vollsta¨ndige Simulation
des Interferometers mit Hilfe der nicht vereinfachten Wechselwirkungsmatrix (Gl. 2.1) und unter
Abbildung 4.7: Der gemessene Kontrast einer Interferometergeometrie mit vier laufenden Wellen
in Abha¨ngigkeit des mittleren Pulsabstandes T ′.
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Abbildung 4.8: Der berechnete Kontrast einer Interferometergeometrie mit vier laufenden Wellen
in Abha¨ngigkeit des mittleren Pulsabstandes T ′.
Beru¨cksichtigung der Geschwindigkeitsverteilung ergab Kontrastkurven wie in Abb. 4.8. Fu¨r die
Simulation in Abb. 4.8 wurde eine konstante Geschwindigkeitsbreite von 1 m/s, eine Pulsla¨nge
von τ = 0, 9 µs, eine Rabi–Frequenz von Ω0 ≈ 1, 5 MHz und ein Pulsabstand von T = 50 µs
angenommen. Ein Zerfall des angeregten Zustandes wurde vernachla¨ssigt. Durch eine Variation
dieser Parameter sollte sich die Theoriekurve an die experimentell gemessene anpassen lassen. Sie
gibt jedoch bereits denselben prinzipiellen Verlauf wie die Meßkurve wieder.
Fu¨r einen verschwindenden Pulsabstand T ′ geht die Geometrie von vier laufenden Wellen
u¨ber in eine mit drei laufenden, bei der der mittlere Puls die doppelte La¨nge hat. Die doppelte
La¨nge des mittleren Pulses entspricht keiner der beiden im vorangegangenen Kapitel (Kap. 4.2)
beschriebenen, optimalen Anregungssequenzen.
In Abb. 4.8 ist zu erkennen (d), daß es bei einem Pulsabstand T ′ von ungefa¨hr 2 τ , das ent-
spricht einer Dunkelzeit von etwa τ zwischen den Pulspaaren, zu einer leichten U¨berho¨hung des
Kontrastes kommt. Diese U¨berho¨hung geht in der gemessenen Kurve Abb. 4.7 praktisch im Rau-
schen unter. Es stellt sich jedoch die Frage, ob sich durch eine Sequenz dicht aufeinanderfolgender
Pulse diese leichte U¨berho¨hung konstruktiv aufschaukeln la¨ßt. Eine solche Sequenz ko¨nnte zu ei-
nem effizienten Transfer der Atome vom Grundzustand in den angeregten Zustand oder umgekehrt
fu¨hren. Sie ist jedoch bislang, soweit bekannt, nicht auf ihre Eigenschaften untersucht worden.
Aus den Daten in Abb. 4.7 lassen sich drei Einschra¨nkungen fu¨r die Wahl des mittleren Puls-
abstandes ableiten, um eine nicht entartete Geometrie wie in Abb. 4.4a zu erhalten.
Zuna¨chst mu¨ssen alle Pulsabsta¨nde groß gegen die Pulsdauer sein, da sonst zwei zu dicht
aufeinander folgende Pulse na¨herungsweise wie ein Puls mit doppelter La¨nge wirken. Zweitens
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muß die Differenz zwischen dem eingestellten Pulsabstand T ′ und der Zeit T groß gegen die
Pulsdauer τ sein: |T −T ′| > τ . Und drittens muß die Differenz von T ′ und der Zeit 2T groß gegen
τ sein:
|Ti − Tj | ≫ τ fu¨r alle (i 6= j) = 1 . . . N
|T − T ′| ≫ τ
|2T − T ′| ≫ τ
(4.5)
Die erste Regel la¨ßt sich auf alle Interferometer vom Borde´–Typ verallgemeinern. Die zweite
und dritte Regel lassen sich zusammenfassen und so verallgemeinern, als daß keine zwei beliebigen,
ungleichen Pulsabsta¨nde einer Sequenz eine Differenz von ungefa¨hr der verwendeten Pulsla¨ngen
aufweisen sollen, um die teilweise U¨berlappung von Kreuzungspunkten von Trajektorien mit
strahlteilenden Pulsen zu vermeiden.
4.3.1 Optimaler Kontrast
Fu¨r die Messungen des na¨chsten Kapitels (Kap. 5) ist es sinnvoll, unter den geeigneten symme-
trischen Interferometern jenes mit dem ho¨chsten Kontrast zu wa¨hlen.
Fu¨r einen Vergleich der Meßdaten in Abb. 4.7 mit jenen in Abb. 4.6 und 4.3 mu¨ssen die un-
terschiedlichen zur Verfu¨gung stehenden Laserleistungen der jeweiligen Meßtage beru¨cksichtigt
werden. Die fu¨r die Daten in Abb. 4.7 verwendete Pulsla¨nge von τ = 1, 5 µs entspricht Anre-
gungswinkeln wie sie in den Daten der Abb. 4.6 und 4.3 durch Pulsla¨ngen von τ ≈ 1, 1 µs erreicht
werden.
Der maximale Kontrast eines nicht entarteten Interferometers mit vier Anregungszonen un-
terscheidet sich fu¨r kurze Pulsabsta¨nde T ′ nur geringfu¨gig von dem eines Interferometers mit drei
Anregungen. Das Interferometer mit vier Anregungszonen ermo¨glicht die Kombination mit der
in Kap. 3.4 dargestellten Detektion auf dem Ku¨hlu¨bergang, wa¨hrend das Interferometer mit nur
drei Anregungszonen einfacher zu optimieren ist. Ein Vergleich mit den entarteten Geometrien
zeigt, daß die Geometrie mit vier a¨quidistanten Pulsen mit einem Kontrast von 0,32 den ho¨chsten
Kontrast aller vermessenen Interferometergeometrien hatte. Sie ist jedoch nicht fu¨r die Messun-
gen in Kap. 5 zum Einfluß der Gravitation und gekru¨mmter Wellenfronten geeignet, da die zu
erwartende Verschiebung des Interferogramms nur mit einem sehr vollsta¨ndigen Modell und nur
numerisch bestimmt werden kann. Anschaulich la¨ßt sich dies anhand Gl. 4.2 fu¨r den Einfluß der
Gravitation erkennen. Der erste Cosinusterm erfa¨hrt entsprechend einem Interferometer mit vier
laufenden Wellen und T ′ = T nach Gl. 5.3 eine doppelt so große Verschiebung wie nach Gl. 5.2
die beiden Cosinusterme, die Interferometern mit drei laufenden Wellen entsprechen. Eine quan-
titative Berechnung der Verschiebung des Gesamtsignals ist dann nur unter genauer Kenntnis
der relativen Amplituden der drei Terme mo¨glich. Dazu mu¨ssen jedoch eine Reihe experimentel-
ler Gro¨ßen wie z.B. die Form der Pulse oder die Expansion des atomaren Ensembles und seine
U¨berlagerung mit der transversalen Intensita¨tsverteilung der Laserstrahlen exakt bekannt sein.
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Fu¨r die Messungen in Kap. 5 wurde daher die Interferometergeometrie mit drei laufenden Wellen
gewa¨hlt.
Fu¨r die Untersuchung von Phasenverschiebungen aufgrund von Sto¨ßen der Atome wird eine
Kombination von Interferometer mit drei und mit vier Pulsen in dieselbe Richtung interessant
sein. Aufgrund der Expansion des Ensembles nach dem Abschalten der magneto–optischen Falle
nimmt die Dichte des Ensembles ab, so daß der phasenverschiebende Einfluß von Sto¨ßen zum Be-
ginn einer Sequenz am gro¨ßten sein wird. Die detektierte Phasenverschiebung sollte daher von den
Pulsabsta¨nden abha¨ngen. Die Kombination der beiden Interferometer erlaubt die Variation der
Gesamtla¨nge der Interferometer mit und ohne gleichzeitige Variation der Phasenempfindlichkeit.
4.4 Interferometer mit N Anregungszonen
Die symmetrischen Interferometer sind eng verwandt mit Spinechosequenzen, wie sie z.B. aus der
Kernspinresonanzspektroskopie [Hah50] bekannt sind. Ein U¨bertragen in den optischen Spektral-
bereich und die Beobachtung von Photonenechos wurde z.B. von Warren et al. [War83] demon-
striert.
In der Beschreibung von Photonen– oder Spinechos wird im allgemeinen die im Echopunkt
entstehende makroskopische Polarisation durch das Wiederausrichten der relativen Phasen einer
Vielzahl von Atomen betrachtet [All75]. Im hier verwendeten Interferometerbild wird dagegen
ein einzelnes Atom und seine vielen Partialwellen betrachtet, deren relative Phasen in den Echo-
punkten wieder zusammenlaufen. Die makrokopische Polarisation der vielen im Interferometer
gleichzeitig, aber einzeln interferierenden Atome ist aufgrund der geringen Dichte des Ensembles
verschwindend gering, so daß keine spontane Emission zu beobachten ist. Das Wiederzusammen-
laufen der Phasen ist jedoch durch eine versta¨rkte stimulierte Emission in den Echopunkten zu
beobachten.
Abbildung 4.9:Auf eine Anregungsgeometrie mit N a¨quidistanten Pulsen folgen N−1 Echopunkte,
an denen sich zwei oder mehr Partialwellen u¨berkreuzen.
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Einer Anregungssequenz mit N a¨quidistanten Pulsen mit Pulsabstand T folgen N − 1 U¨ber-
kreuzungspunkte der Partialwellen (vgl. Abb. 4.9). Diese Kreuzungen folgen der letzten Anregung
in ganzzahligen Vielfachen des Pulsabstandes T . Die Daten in Abb. 4.10 wurden mit einer Se-
quenz aus N + 1 = 10 Pulsen aufgenommen. Die ersten 9 Pulse erfolgten a¨quidistant mit einem
Pulsabstand T = 7, 5 µs und einer Pulsla¨nge von τ = 0, 9 µs. Der Pulsabstand erfu¨llt damit die
im letzten Kapitel abgeleiteten Bedingungen nach Gl. 4.5. Alle neun Pulse haben dieselbe Pha-
se. Der zehnte Puls der Sequenz mit gleicher Pulsla¨nge erfolgte mit einer variablen Pulsabstand
TX , um die einzelnen Echopunkte abzutasten. Fu¨r jeden Datenpunkt wurde das Interferenzsignal
abha¨ngig von der Phase des letzten Pulses zweimal aufgenommen, einmal mit der gleichen Phase
wie die vorhergegangen 9 Pulse und einmal mit einer um π verschobenen Phase. Analog zu der
bisherigen Definition des Kontrastes ist hier der Quotient aus der Differenz durch die Summe der
beiden Signale aufgetragen. Ein nicht im Untergrund verschwindender Kontrast kann nur dann
auftreten, wenn der letzte Puls an Interferometergeometrien beteiligt ist. Geschlossene Interfero-
metergeometrien sind jedoch unter Einbeziehung des 10. Pulses nur dann mo¨glich, wenn dieser
mit einem der Echopunkte u¨berlagert. Dazwischen muß das beobachtete Signal unabha¨ngig von
der Phase des 10. Pulses sein.
Abbildung 4.10: Einer Anregungsgeometrie wie in Abb. 4.9 mit N = 9 Pulsen folgen immer N −
1 = 8 Echopunkte, die durch einen weiteren Laserpuls als stimuliertes Photonenecho nachgewiesen
werden ko¨nnen. Der Pulsabstand betrug T = 7, 5 µs und die Pulsla¨nge τ = 0, 9 µs.
Die Daten zeigen im ganzen 9 Strukturen auf einem gleichfo¨rmigen Untergrund. Die erste
Struktur erfolgt bei einem Pulsabstand, fu¨r den die Bedingungen nach Gl. 4.5 fu¨r die letzten
beiden Pulsen nicht erfu¨llt sind. Die anderen acht Strukturen erfolgen erwartungsgema¨ß bei Puls-
absta¨nden TX , die einem Vielfachen des Pulsabstandes T entsprechen. Nur dort kommt es zu
geschlossenen Interferometergeometrien. Oder im Photonenechobild betrachtet, kann nur an den
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Stellen einer U¨berlagerung der Teilwellen der 10. Puls zu einer Kopplung der Partialwellen und
damit zu einem stimulierten Echo fu¨hren. Die Breite der einzelnen Strukturen ist wieder durch
die Pulsbreite gegeben.
Eine Abnahme der Signalho¨hen fu¨r die spa¨teren Echosignale ist zu erwarten, da mit zunehmen-
dem Pulsabstand TX die Zahl der sich in den Echopunkten u¨berlagernden Teilwellen abnimmt.
Im ersten Echozeitpunkt kreuzen 2N − 2 Partialwellen in N − 1 Kreuzungspunkten. Allgemeiner
kreuzen sich zum i–ten Echozeitpunkt
(
2N − 2 ∑ij=1 (N−1j )
)
Partialwellen in N − i Kreuzungs-
punkten (i = 1 . . . N − 1). Fu¨r eine quantitative Analyse mu¨ssen jedoch die Amplituden aller
Partialwellen und ihre relativen Phasen beru¨cksichtigt werden. Gl. 4.2 beschreibt das Echosignal
im vereinfachten Modell fu¨r den Fall N = 3 und dem Nachweispuls im ersten Echopunkt. Die
Analyse in Kap. 4.3 zeigte jedoch, daß fu¨r eine quantitative Analyse eine vollsta¨ndige Simulati-
on unter Einbeziehung der Geschwindigkeitsverteilung notwendig ist. Eine einfache, geschlossene
Formel fu¨r die relativen Signalho¨hen kann deshalb nicht angegeben werden.
Kapitel 5
Pra¨zisionsmessungen mit
Atominterferometern
Pra¨zisionsmessungen mit Atominterferometern im Zeitbereich werden an freien ballistisch unter
Einfluß der Gravitation expandierenden atomaren Ensembles durchgefu¨hrt, um Verschiebungen
durch die Fallenfelder zu vermeiden. Dafu¨r mu¨ssen andere aus der Bewegung und aus der Ausdeh-
nung der Wolke resultierende, jedoch um Gro¨ßenordnung kleinere Verschiebungen beru¨cksichtigt
werden.
In den ersten beiden Abschnitten dieses Kapitels wird die pra¨zise Vermessung zweier dieser
Verschiebungen, verursacht durch die Gravitation und durch gekru¨mmte Wellenfronten, durch
gezielte Variation geeigneter Parameter untersucht. Dafu¨r wird das symmetrische Interferometer
mit drei laufenden Wellen verwendet, wie es im Hinblick auf die Pulsla¨nge in Kap. 4.2 optimiert
wurde. Fu¨r einen begleitenden quantitativen Vergleich der beiden Interferometerklassen mu¨ssen
fu¨r die Bestimmung von Frequenzverschiebungen mit den asymmetrischen Interferometern die in
Kap. 3.3 beschriebenen Meßstrategien angewendet werden. Es wird gezeigt, wie durch eine ge-
eignete Kombination sowohl phasen– als auch frequenzabha¨ngiger Geometrien die beiden Effekte
im Rahmen eines iterativen Optimierungsprozeß weitestgehend eliminiert werden ko¨nnen. Die
verbleibende Unsicherheit fu¨r ein Frequenznormal aufgrund der beiden Effekte wird abgescha¨tzt.
Weitere phasenverschiebende Effekte werden diskutiert.
Im letzten Abschnitt des Kapitels wird der Einsatz asymmetrischer Interferometer in op-
tischen Frequenznormalen vorgestellt. Der derzeitige Stand und die Aussichten des optischen
Ca–Frequenznormals werden diskutiert. Schwerpunkt liegt dabei auf den Ergebnissen des ersten
Vergleichs zweier vollsta¨ndig unabha¨ngiger Normale.
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5.1 Phasenverschiebungen durch die Gravitation
Die Gravitation kann in Experimenten mit Atominterferometern zu zusa¨tzlichen Phasenverschie-
bungen fu¨hren. Diese Phasenverschiebungen erlauben eine genaue Vermessung der Erdbeschleu-
nigung. Sie mu¨ssen aber auch in Messungen, in denen die Erdbeschleunigung nicht Gegenstand
der Untersuchung ist, beru¨cksichtigt werden.
Die erste Messung der Erdbeschleunigung mit einem Atominterferometer wurde von Kasevich
und Chu demonstriert [Kas91]. Es besteht aus einer symmetrischen π/2− π − π/2–Sequenz von
stimulierten Raman–Pulsen. Durch nachfolgende Verbesserungen in der Pulsgenerierung konnte
die Empfindlichkeit auf 3 · 10−8 · g gesteigert werden [Kas92]. Mit einer Weiterentwicklung der
Methode haben Snadden et al. den erwarteten ra¨umlichen (vertikalen) Gradienten der Erdbe-
schleunigung gemessen [Sna98]. Cahn et al. konnten zeigen, daß die Erdbeschleunigung auch mit
nicht resonanten Lichtgittern als Strahlteilern bestimmt werden kann [Cah97]. In allen diesen
Arbeiten war das Ziel die Messung der Erdbeschleunigung, so daß konsequenterweise der Ein-
fluß der Gravitation durch parallel zur Gravitation ausgerichtete Laserstrahlen maximiert wurde.
Ziel dieser Arbeit ist dagegen eine Minimierung des Einflusses der Gravitation, da diese zu einer
unerwu¨nschten Frequenzverschiebung in optischen Frequenznormalen fu¨hrt.
Im folgenden soll zuna¨chst die theoretisch erwartete Phasenverschiebung abgeleitet werden,
welche dann in mehreren Experimenten mit verschiedenen Interferometergeometrien verglichen
wird.
5.1.1 Berechnung der Phasenverschiebung
Die Phasenverschiebung kann mit mehreren Methoden berechnet werden. Storey et al. [Sto94]
haben den Feynman’schen Pfadintegralformalismus auf Atominterferometer angewandt, wa¨hrend
Borde´ [Bor92] aus der zeitabha¨ngigen Schro¨dingergleichung Regeln fu¨r die Bestimmung der Pha-
senverschiebung in Atominterferometern ableitet. Dazu kann entweder ein bewegtes Atom in
einem ruhenden Referenzsystem betrachtet werden [Sto94] oder von einem ruhenden Atom in ei-
nem beschleunigten Referenzsystem ausgegangen werden [Bor92]. Die beiden Betrachtungsweisen
sind zueinander a¨quivalent und fu¨hren zu demselben Ergebnis.
In [Sto94, Bor92] wird die Verschiebung durch die Gravitation jeweils fu¨r bestimmte Inter-
ferometergeometrien berechnet. Dem Feynman’schen Pfadintegralformalismus folgend soll hier
eine einfache Regel aufgestellt werden, die ein Berechnen der Phasenverschiebung fu¨r beliebige
Interferometergeometrien ermo¨glicht. Die Phasenverschiebung setzt sich zusammen aus der Pha-
senverschiebung, die entlang der Pfade akkumuliert wird, und aus der Phasenverschiebung, die
aus der Wechselwirkung resultiert.
Der Phasenfaktor entlang eines einzelnen Pfades berechnet sich aus der klassischen Wirkung
S(~r1, t1, ~r2, t2) =
∫ t2
t1
L(~r(t), ~˙r(t))dt als exp(iS(~r1, t1, ~r2, t2)/h¯) fu¨r jedes Teilstu¨ck des Interfero-
meters mit der Lagrange–Funktion L(~r(t), ~˙r(t)) = 12M~˙r
2
(t) −Mg~r(t). Die gesamte Phasenver-
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Abbildung 5.1: Anordnung der Laserstrahlen zur experimentellen Bestimmung der Phasenver-
schiebung durch die Gravitation
schiebung ergibt sich durch Summation u¨ber den geschlossenen Pfad des Interferometers. [Sto94]
zeigen, daß diese fu¨r ein symmetrisches Interferometer unter der Annahme einer u¨ber die Fla¨che
des Interferometers homogenen Gravitation verschwindet. Fu¨r ein asymmetrisches Interferometer
la¨ßt sich das Verschwinden der wa¨hrend der freien Propagation akkumulierten Phase in analoger
Weise zeigen, sofern die zugrunde liegende Geometrie ohne Gravitation ein Trapez mit symme-
trischen Winkeln darstellt. Da der Aufspaltungswinkel durch den Photonenru¨ckstoß gegeben ist,
ist letztere Bedingung sehr gut erfu¨llt.
Der Phasenfaktor, der u¨ber die Wechselwirkung eingebracht wird, betra¨gt (vgl. Gl. 2.6):
exp(i(~k~ri − ωti + ϕi)). Die Phase ist die des Laserfeldes am Ort ~ri und zum Zeitpunkt ti der
Wechselwirkung, wie sie sich entlang der klassischen Trajektorie der atomaren Partialwelle er-
geben. Die gesamte Phasenverschiebung kann dann durch die in Kap. 2.3 abgeleiteten Phasen-
beziehungen berechnet werden. Die Berechnung la¨ßt sich vereinfachen durch die Beobachtung,
daß bei gepulsten Geometrien die zeitlichen Anteile der Phase ωti unabha¨ngig von der Gravita-
tion sind und sich deshalb gegenseitig aufheben. Die zusa¨tzlichen Phasen ϕi sind ebenfalls von
der Gravitation unabha¨ngig und mu¨ssen deshalb fu¨r die Berechnung der gravitativ bedingten
Phasenverschiebung nicht beru¨cksichtigt werden.
Die Phasenverschiebung zwischen atomarer und Laserphase betra¨gt folglich mit ~ri =
1
2 ~g t
2
i
nach einer Zeit ti:
φG(ti) =
1
2
~k ~g t2i (5.1)
Fu¨r ein symmetrisches Interferometer mit 3 laufenden Wellen ergibt sich fu¨r die Teilwelle im
angeregten Zustand mit Gl. 2.13 eine Gesamtphasenverschiebung von (vgl. [Kas91, Sto94]):
∆φG(↑↑↑) = −φ1 + 2φ2 − φ3
=
1
2
~k ~g (−T 21 + 2T 22 − T 23 )
= −k g cos(α)T 2 (5.2)
Es ist α der Winkel zwischen ~g und ~k (vgl. Abb. 5.1), sowie T die Zeit zwischen den Pulsmitten
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(T2 = T1+T , T3 = T1+2T ). In gleicher Weise berechnet sich mit Gl. 2.15 die Phasenverschiebung
fu¨r ein nicht entartetes symmetrisches Interferometer mit 4 laufenden Wellen (T ′ 6= T ,T ′ 6= 2T )
zu (vgl. [Bor92]):
∆φG(↑↑↑↑) = (φ2 − φ1)− (φ4 − φ3)
= −k g cos(α)(T 2 + TT ′) (5.3)
mit T ′ als der Zeit zwischen den beiden Pulspaaren (T3 = T1 + T + T
′, T4 = T1 + 2T + T
′).
Die Messung der Erdbeschleunigung la¨ßt sich anschaulich verstehen, indem man die Laser-
welle als Lineal mit einer Stricheinteilung im Abstand von λ cosα betrachtet. Das Atom bewegt
sich aufgrund der Gravitation entlang dieses Lineals. In jeder Wechselwirkung wird der relative
Abstand zwischen der Position des Atoms und dem na¨chsten Teilstrich des Lineals bestimmt. Die
beobachtete Phasenverschiebung ist dann als Auswertung der gemessenen Positionsdifferenzen zu
verstehen.
In der Borde´–Anordnung mit 2 gegenla¨ufigen Laserstrahlpaaren summiert sich die Phasen-
verschiebung mit Hilfe Gl. 2.16 zu:
∆φG(↑↑↓↓) = (φ2 − φ1) + (φ4 − φ3)
=
1
2
~kA ~g (T
2
2 − T 21 ) +
1
2
~kB ~g (T
2
4 − T 23 )
=
1
2
k g cos(αA)(T
2 + 2TT1) +
1
2
k g cos(αB)(3T
2 + 2TT1 + 2TT
′) (5.4)
wobei die Indizes A und B die beiden Laserstrahlrichtungen kennzeichnen (s.a. Abb. 5.1). Die
resultierende Frequenzverschiebung ergibt sich durch ein Umrechnen der Periode mittels ∆ν =
∆φ/4πT . Dann sind fu¨r die beiden Interferometer der Methode der Pulsumkehr (vgl. Kap. 3.3.2):
∆ν(↑↑↓↓) = k g
8π
(
cos(αA)(T + 2T1) + cos(αB)(3T + 2T1 + 2T
′)
)
∆ν(↓↓↑↑) = k g
8π
(
cos(αB)(T + 2T1) + cos(αA)(3T + 2T1 + 2T
′)
)
(5.5)
Es folgt als meßbare Gro¨ße eines Experimentes mit Pulsumkehr:
δνG = ∆ν(↑↑↓↓)−∆ν(↓↓↑↑)
=
−k g
4π
(cos(αA)− cos(αB)) (T + T ′) (5.6)
Fu¨r den Fall zweier exakt gegenla¨ufiger Laserwellenpaare, also ~kA = −~kB, reduzieren sich
∆φG zu (vgl. [Bor92]):
∆φG(↑↑↓↓) = k g cos(α)(T 2 + TT ′) fu¨r αB = π − αA ≡ α (5.7)
und die meßbare Frequenzdifferenz zu:
δνG =
−k g
2π
cos(α)(T + T ′) fu¨r αB = π − αA ≡ α (5.8)
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Abbildung 5.2: Gemessene Phasenverschiebung in Abha¨ngigkeit gezielter Verkippungen des an-
regenden Laserstrahls gemessen fu¨r verschiedene Pulsabsta¨nde T eines symmetrischen Interfero-
meters mit drei laufenden Wellen. Die beiden a¨ußeren Parabeln wurden ohne zusa¨tzliche Anpas-
sungsparameter aus der parallel gemessenen Frequenzdifferenz mittels Pulsumkehr berechnet (vgl.
Abb. 5.3).
Die in einem Frequenznormal zu beru¨cksichtigende Frequenzverschiebung wa¨chst also linear
mit der Auflo¨sung. Eine Abha¨ngigkeit der Frequenz des Normals von der Auflo¨sung sowie von den
experimentell leicht zu variierenden Zeiten T ′ und T1 ko¨nnen also u.a. auf ungenu¨gend nivellierte
Laserstrahlen hinweisen.
5.1.2 Experiment
Der Einfluß der Gravitation wurde experimentell mit einem symmetrischen Interferometer mit
drei laufenden Wellen verifiziert. Dazu wurde die Phasenverschiebung in Abha¨ngigkeit gezielter
Verkippungen des anregenden Laserstrahls bestimmt. Fu¨r jede Winkeleinstellung wurde die Pha-
senverschiebung fu¨r verschiedene Pulsabsta¨nde T ermittelt (Abb. 5.2). Fu¨r eine Verringerung der
statistischen Unsicherheit wurde der in Kap. 3.2.2 vorgestellte Phasenstabilisierungsalgorithmus
angewendet.
Deutlich zu erkennen ist die erwartete quadratische Abha¨ngigkeit vom Pulsabstand T . Fu¨r die
fu¨nf mittleren Meßreihen in Abb. 5.2 wurde durch eine gleichzeitige Beobachtung der Verschie-
bung des Laserstrahls (±9,5(5) mm auf 5,3(1) m) die relative Winkela¨nderung bestimmt. Durch
Anpassen einer Parabel an eine der Meßreihen wurde einmal der dazugeho¨rige Winkel α zwischen
der Laserstrahlrichtung und der Gravitation ermittelt. Alle anderen Parabeln lassen sich dann
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Abbildung 5.3: Gemessene Frequenzdifferenz δνG unter Verwendung der Pulsumkehr fu¨r eine
Verkippung der Laserstrahlen. Die Gerade ist angepaßt und ergibt einen Neigungswinkel von
α =7,68 mrad =ˆ 0,44◦der Laserstrahlen gegen die Horizontale. Parallel dazu wurden die Meß-
punkte der beiden a¨ußeren Parabeln in Abb. 5.2 aufgenommen.
direkt ohne weitere freie Parameter u¨ber die relative Winkela¨nderung berechnen.
5.1.3 Vergleich der Interferometerklassen
Fu¨r einen quantitativen Vergleich der beiden Interferometerklassen wurde die gravitativ bedingte
Phasenverschiebung sowohl mit symmetrischen als auch mit asymmetrischen Interferometergeo-
metrien gemessen. Zur Unterdru¨ckung von Sto¨reinflu¨ßen wurde bei der Messung mit den asym-
metrischen Interferometern die Methode der Pulsumkehr angewandt.
Es wurden fu¨r eine Verkippung der Laserstrahlen von etwa 0,44◦ gegen die Horizontale drei
Meßreihen durchgefu¨hrt: zum einen wurde unabha¨ngig fu¨r jede Strahlrichtung mit einem symme-
trischen Interferometer der Zusammenhang der Phasenverschiebung vom Pulsabstand bestimmt,
zum anderen wurde die Frequenzdifferenz zweier asymmetrischer Interferometer in Pulsumkehr
in Abha¨ngigkeit der Pulsabsta¨nde gemessen.
Die in Abb. 5.3 dargestellte Frequenzdifferenz δνG zeigt die nach Gl. 5.8 erwartete lineare
Abha¨ngigkeit von den Pulsabsta¨nden T und T ′. Aus der Steigung der Geraden errechnet sich
der Neigungswinkel zu (7,68±0,25) mrad =ˆ (0,44±0,015)◦. Mit diesem Winkel wurden die beiden
stark gekru¨mmten Parabeln in Abb. 5.2 berechnet. Man erkennt eine gute U¨bereinstimmung mit
den gemessenen Phasenverschiebungen und damit eine gute quantitative U¨bereinstimmung der
Meßergebnisse der beiden Interferometerklassen.
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5.1.4 Nivellierung der Laserstrahlen
Die dargestellten Meßverfahren lassen sich nach der quantitativen Bestimmung der Verschiebung
nun umgekehrt dazu verwenden, den Einfluß der Gravitation zu minimieren. Die Laserstrahlen
ko¨nnen unabha¨ngig voneinander mit den symmetrischen Interferometern nivelliert und anschlie-
ßend mit den frequenzabha¨ngigen Interferometern u¨berpru¨ft werden. Unter der Voraussetzung,
daß keine anderen Effekte wie z.B. die Kru¨mmung der Phasenfronten die Meßergebnisse maß-
geblich beeinflussen, la¨ßt sich mit diesem Verfahren jeder Laserstrahl auf etwa 0,01◦genau im
relevanten Bereich der Atomwolke nivellieren. Ausgedru¨ckt als Frequenzverschiebung fu¨r das
typischerweise im Ca–Frequenznormal verwendete Interferometer (T = 216,4 µs, T ′ = 10µs,
T1 = 500 µs) resultiert aus diesem Winkel eine Unsicherheit von 0,3 Hz, bzw. eine relative Fre-
quenzunsicherheit von 6, 5·10−16. Der Beitrag aufgrund der Gravitation zum Unsicherheitsbudget
des Frequenznormals ist damit nach einer Nivellierung der Laserstrahlen vernachla¨ssigbar.
5.2 Phasenverschiebungen durch gekru¨mmte Wellenfronten
Im letzten Kapitel konnte die Bestimmung der gravitativ bedingten Phasenverschiebung als eine
Folge von Positionsmessungen verstanden werden. Das Atom bewegt sich dabei relativ zu einem
Referenzsystem, welches durch die Laserfelder als eine Art Lineal ausgebildet ist. Eine Nichtli-
nearita¨t dieses Lineals wie z.B. durch eine Kru¨mmung der Wellenfront muß daher in Form von
zusa¨tzlichen Phasenverschiebungen zu Meßfehlern fu¨hren.
Gekru¨mmte Phasenfronten fu¨hren in allen Pra¨zisionsexperimenten, bei denen das Meßprin-
zip auf einem Phasenvergleich u¨ber einen ausgedehnten Bereich der Wellenfront beruht, zu un-
erwu¨nschten Meßfehlern. In Atominterferometern werden Kru¨mmungen und Aberrationen der
Wellenfronten der Strahlteiler durch die Ausdehnung des atomaren Ensembles und durch seine
ballistische Expansion u¨ber einen gro¨ßeren Bereich abgetastet.
5.2.1 Berechnung der Phasenverschiebung
Die Phasen- und Frequenzverschiebungen aufgrund der Wellenfrontkru¨mmung der anregenden
Laserstrahlen werden ganz analog zu den gravitativ bedingten Verschiebungen berechnet. Da zwi-
schen den Pulsen kein Laserfeld anliegt, kann es auch zu keiner Phasenverschiebung aufgrund der
Kru¨mmung der Wellenfront wa¨hrend der freien Propagation der Partialwellen kommen. Die aus
der Wechselwirkung resultierende Phasenverschiebung la¨ßt sich wieder u¨ber exp(i(~k~ri−ωti+ϕi))
berechnen. ωti und ϕi sind ortsunabha¨ngig. Die geometrische Phasendifferenz la¨ßt sich u¨ber den
Abstand des Atoms zur optischen Achse ausdru¨cken (vgl. Abb. 5.4). Eine Bewegung parallel zur
optischen Achse muß nicht beru¨cksichtigt werden, da diese u¨ber die Bedingung der geschlosse-
nen Geometrien eliminiert wird (vgl. Kap. 2.1). Die geometrische Phasendifferenz betra¨gt zum
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Zeitpunkt ti:
φW (~r(ti), R, k) = 2π
∆R
λ
=
k ~r2(ti)
2R
(5.9)
wobei k der Betrag des Wellenvektors ist. Weiter sind R ≫ ∆R der Kru¨mmungsradius der
Abbildung 5.4: Ein sich senkrecht zur optischen Achse bewegendes Atom sieht aufgrund der
Kru¨mmung der Wellenfront mit Radius R sieht eine Phasenverschiebung φW = 2π ∆R/λ.
anregenden Wellenfront und ~r(ti) der Abstand des Atoms von der optischen Achse.
Sei ~r(ti) = ~r0 + ~v0 ti +
1
2 ~g t
2
i mit ~r0 und ~v0 fu¨r den Ort und die Geschwindigkeit des Atoms
in vertikaler Richtung zum Zeitpunkt des Abschaltens der magneto–optischen Falle. Fu¨r das
symmetrische Interferometer mit 3 laufendenWellen addieren sich dann die Phasenverschiebungen
zu:
∆φW (↑↑↑) = −φ(T1) + 2φ(T2)− φ(T3) (5.10)
= − k
R
((
v20 + ~g ~r0
)
T 2 + 3~g ~v0
(
T 3 + T 2 T1
)
+ g2
(
7
4
T 4 + 3T 3 T1 + 3T
2 T 21
))
Typische Zeiten T bzw. T1 sind in unserem Experiment in der Gro¨ßenordnung von ≤ 10−3s,
so daß die Summanden mit Zeitabha¨ngigkeiten ab der dritten Ordnung vernachla¨ssigbar sind
und nur noch der Term − k
R
(
v20 + ~g ~r0
)
T 2 zu betrachten ist. Die derzeitige Geschwindigkeit kann
mit etwa 1 m/s und der radiale Abstand bei schlechter Justage mit etwa 1 mm abgescha¨tzt
werden. Der erste Summand (− k
R
v20 T
2) ist daher der dominierende. In zuku¨nftigen Experimenten
mit schmaleren Geschwindigkeitsverteilungen kann der zweite Summand (− k
R
~g ~r0 T
2) relevant
werden. Bei einer Geschwindigkeit entsprechend einigen Photonenru¨cksto¨ßen, ca. 0,1 m/s, sind
die ersten beiden Summanden etwa gleich groß, zusammen etwa 2% der mit dem derzeitigen
Ku¨hlschema zu erwartenden Werte.
Die Phasenverschiebung fu¨r ein symmetrisches Interferometer mit drei laufenden Wellen kann
also fu¨r die gegebenen Meßbedingungen reduziert werden zu:
∆φW (↑↑↑) = −k v
2
R
T 2 (5.11)
und analog fu¨r das nicht entartete Interferometer mit vier laufenden Wellen:
∆φW (↑↑↑↑) = −k v
2
R
(T 2 + T T ′) (5.12)
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Fu¨r die Borde´–Anordnung mit zwei gegenla¨ufigen Paaren von Laserstrahlen folgt:
∆φW (↑↑↓↓) = φ(v2T 22 , RA, kA)− φ(v2T 21 , RA, kA) + φ(v2T 24 , RB, kB)− φ(v2T 23 , RB, kB) (5.13)
Unter Beru¨cksichtigung der Vorzeichen im Koordinatensystem des Atoms ergeben sich:
∆φW (↑↑↓↓) = k v
2
2
(
+
1
RA
(T 2 + 2T T1)− 1
RB
(3T 2 + 2T T1 + 2T T
′)
)
(5.14)
∆φW (↓↓↑↑) = k v
2
2
(
− 1
RB
(T 2 + 2T T1) +
1
RA
(3T 2 + 2T T1 + 2T T
′)
)
(5.15)
∆νW (↑↑↓↓) = k v
2
8π
(
+
1
RA
(T + 2T1)− 1
RB
(3T + 2T1 + 2T
′)
)
(5.16)
∆νW (↓↓↑↑) = k v
2
8π
(
− 1
RB
(T + 2T1) +
1
RA
(3T + 2T1 + 2T
′)
)
(5.17)
und schließlich fu¨r eine Messung mit Hilfe der Pulsumkehr:
δνW = ∆νW (↑↑↓↓)−∆νW (↓↓↑↑) = −k v
2
4π
(
1
RA
+
1
RB
)(
T + T ′
)
(5.18)
Die Frequenz eines Frequenznormals zeigt also die gleichen funktionalen Abha¨ngigkeiten von
der Auflo¨sung und den Zeiten T ′ und T1 wie aufgrund nicht vollsta¨ndig nivellierter Laserstrahlen.
Bei einer Messung mit Hilfe der Pulsumkehr tritt ein besonderer Fall ein, wenn beide Laser-
strahlen gleichermaßen konvergieren oder divergieren (RA = −RB). In diesem Fall verschwindet
die gemessene Frequenzdifferenz. Im Falle der Wellenfrontkru¨mmung erlaubt also die Pulsum-
kehr ein Minimieren der Differenz zwischen den beiden Pulsfolgen. Dies bedeutet jedoch nicht,
daß nicht beide Frequenzen um ∆νA = ∆νB verschoben sein ko¨nnen. Die notwendige Korrektion
la¨ßt sich nicht allein durch Pulsumkehr ermitteln. Unter bestimmten Umsta¨nden ist dies jedoch
in Kombination mit den phasenschiebenden Interferometern mo¨glich (vgl. Kap. 5.2.3).
Die gemessenen Phasenverschiebungen stellen eine Mittelung u¨ber die zweidimensionale Ge-
schwindigkeitsverteilung des Ensembles N(~v) dar: φW,gem =
∫
N(~v)φW (vx, vy) dvx dvy. Dabei ist
in φW die Geschwindigkeit durch v
2 = v2x+v
2
y zu ersetzen. Die Geschwindigkeitsverteilung des En-
sembles wird als gaußfo¨rmige Verteilung angenommen1: N(~v) =
(
3
2π v2
rms,3D
) 3
2
exp
(
− 3(~v− ~v0)2
2 v2
rms,3D
)
.
Das Integral
∫ +∞
−∞
N(~v) v2 dvx dvy = v
2
rms,2D + v
2
x0+ v
2
y0. Die Phasen– bzw. Frequenzverschiebun-
gen in Gl. 5.11 – Gl. 5.18 gehen damit durch Substitution von v2 durch v2rms,2D + v
2
x0 + v
2
y0 in die
entsprechenden meßbaren, ensemble–gemittelten Verschiebungen u¨ber.
5.2.2 Experiment
Fu¨r eine Messung der Phasenverschiebung als Funktion der Wellenfrontkru¨mmung mußte diese
gezielt variiert werden.
1
∫
N(~v) v2 dvx dvy dvz =: v
2
rms,3D =
3
2
v2rms,2D = 3v
2
rms,1D. Dabei ist vrms,1D =
HWHM√
2 ln 2
die aus Dopplerspektren
bestimmte Breite.
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Abbildung 5.5: Gemessene Phasenverschiebung in Abha¨ngigkeit von der Verschiebung der Faser
x1 bzw. der Kru¨mmung der Wellenfront 1/R = −x1/f2. Es wurde ein symmetrisches Interfero-
meter mit 3 Pulsen verwendet. Die einzelnen Datensa¨tze wurden fu¨r verschiedene Pulsabsta¨nde
T (•: 500 µs, ✷: 200 µs, △: 20 µs) aufgenommen. Fu¨r die Berechnung der Geraden siehe Text.
Die Pulssequenzen werden wie in Kap. 3.2.2 und in Kap. 4.1 (vgl. Abb. 4.1) beschrieben von
zwei akustooptischen Modulatoren erzeugt und u¨ber zwei einmodige, polarisationserhaltende
Glasfasern zum Experiment gefu¨hrt. Dort werden sie u¨ber ein Mikroskopobjektiv auf den Fallen-
bereich und von dort u¨ber das Mikroskopobjektiv der entgegengesetzten Richtung auf die zweite
Faser abgebildet. Durch eine axiale Verschiebung einer Faser relativ zum Mikroskopobjektiv wird
der Fokus relativ zur Falle verschoben. Das Ensemble wird daher abha¨ngig von der Verschiebung
von einem konvergenten oder divergenten Strahl angeregt. Die Kru¨mmungsradien der Wellen-
front lassen sich nach Gaußscher Optik berechnen. Die Kru¨mmung der Wellenfront am Ort der
Falle betra¨gt na¨herungsweise: 1
R
= −x1
f2
, wobei x1 der Abstand zwischen der Glasfaser und dem
faserseitigen Fokus des Mikroskopobjektivs und f = 16 mm dessen Brennweite sind.
Fu¨r die Messung der Phasenverschiebung durch gekru¨mmte Wellenfronten wurde folgenderma-
ßen vorgegangen. Ausgangspunkt war ein Aufbau, in dem die Fokussierung beider Mikroskopob-
jektive mit Hilfe einer optischen Planplatte justiert worden war. Außerdem war eine Pulsrichtung
aufbauend auf der Messung zur gravitativ bedingten Verschiebung nivelliert worden. Sie wur-
de wa¨hrend des folgenden Versuchs nicht vera¨ndert und diente als Referenz fu¨r eine horizontale
Justage der entgegengesetzten Richtung. Dabei wurde die Einkoppeleffizienz in die Faser der ni-
vellierten Richtung als Justagekriterium verwendet. Die Faser der entgegengesetzten Richtung
wurde axial gegenu¨ber dem Mikroskopobjektiv und damit die Taille des Laserstrahls gegenu¨ber
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Abbildung 5.6: Gemessene Frequenzverschiebung in Abha¨ngigkeit von der Verschiebung der Faser
x1 bzw. der Kru¨mmung der Wellenfront 1/R = −x1/f2 unter Verwendung der Methode der
Pulsumkehr. Die einzelnen Datensa¨tze wurden fu¨r verschiedene Pulsabsta¨nde T +T ′ (•: 516,4 µs,
✷: 296,4 µs, △: 118,3 µs) aufgenommen. Fu¨r die Berechnung der Geraden siehe Text.
der Falle entlang der optischen Achse verschoben.
Fu¨r jede axiale Position der Faser wurde die Phasenverschiebung mit einem symmetrischen
Interferometer aus drei laufenden Wellen fu¨r jeweils drei Pulsabsta¨nde bestimmt. Die zeitliche
Mittelung erfolgte wieder u¨ber den Phasenstabilisierungsalgorithmus (Kap. 3.2.2). Die gemessenen
Werte sind in Abb. 5.5 u¨ber der Verschiebung der Faser bzw. von der Kru¨mmung der Wellenfront
aufgetragen. Der Scharparameter der drei Meßreihen ist der Pulsabstand T . Die erwartete lineare
Abha¨ngigkeit von der Kru¨mmung 1/R ist deutlich zu erkennen.
Parallel wurde zu jeder Position der Faser mittels der Pulsumkehr die Frequenzdifferenz zweier
asymmetrischer Interferometer als Funktion der Pulsabsta¨nde T + T ′ gemessen. Fu¨r jeden Meß-
punkt wurde u¨ber den differentiellen Stabilisierungsalgorithmus zwischen einigen Minuten und
15 min gemittelt. Die gemessenen Werte sind in Abb. 5.6 gegen die Verschiebung der Faser und ge-
gen die Kru¨mmung der Wellenfront 1/R aufgetragen. Scharparameter ist wieder der Pulsabstand
T + T ′. Eine in etwa lineare Abha¨ngigkeit ist zu erkennen. Es fa¨llt auf, daß die Werte fu¨r kurze
Pulsabsta¨nde mehr von einer Geraden abweichen als fu¨r lange Pulsabsta¨nde. Im allgemeinen wird
aufgrund der endlichen Lebensdauer des angeregten Zustandes ein umgekehrter Zusammenhang
erwartet.
Ein Vergleich beider Meßserien mit theoretisch erwarteten Werten erweist sich als schwie-
rig, da dazu die Geschwindigkeitsverteilung des Ensembles in allen drei Dimensionen bekannt
sein muß. Diese ist jedoch, wie eine entsprechende Messung ergab, zeitabha¨ngig. Es wird daher
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Abbildung 5.7: Die Geschwindigkeiten sind als eindimensionale mittlere quadratische Geschwin-
digkeiten aus den Steigungen der Anpaßgeraden an die Phasenverschiebungen in Abb. 5.5 (✷) und
an die der Frequenzverschiebungen in Abb. 5.6 (•) berechnet. Die Datenpunkte (△) geben die aus
Dopplerprofilen bestimmte eindimensionale Geschwindigkeitsbreite wieder.
umgekehrt die Geschwindigkeit aus den Meßdaten bestimmt. Der geschwindigkeitsabha¨ngige Pro-
portionalita¨tsfaktor zwischen den in Abb. 5.5 und Abb. 5.6 angepaßten Geraden und der Theorie
ist: v2rms,2D + v
2
x0 + v
2
y0. Unter den Annahmen, daß es zum einen keine Vorzugsgeschwindigkeit
(vx0 = 0, vy0 = 0) gibt und zum anderen, daß die Geschwindigkeitsbreite in beiden Dimensionen
gleich ist, kann eine eindimensionale mittlere Geschwindigkeit berechnet werden. Diese sind in
Abb. 5.7 aufgetragen. Die Unsicherheitsbalken wurden aus der Unsicherheit der Steigungen der
Ausgleichsgeraden berechnet.
Die Zeitabha¨ngigkeit der Geschwindigkeitsverteilung wurde aus der Breite zusa¨tzlich aufge-
nommener Dopplerprofile bestimmt. Fu¨r die Aufnahme eines Dopplerprofils wurde anstelle einer
Interferometersequenz nur ein einzelner Puls eingestrahlt und dessen Frequenz variiert. Durch Va-
riation der Zeit zwischen dem Abschalten der magneto–optischen Falle und dem einzelnen Puls
la¨ßt sich die Zeitabha¨ngigkeit der Dopplerbreite bzw. der eindimensionalen mittleren Geschwin-
digkeit bestimmen. Die Daten sind in Abb. 5.7 aufgetragen (△) und zeigen einen exponentiellen
Abfall, welcher sich durch die Expansion der Wolke erkla¨ren la¨ßt. Die schnellen Atome verlassen
den Anregungs– und Detektionsbereich, wodurch es zu einer scheinbaren Abku¨hlung des Ensem-
bles kommt.
Die sechs Werte, welche aus den Verschiebungen aufgrund gekru¨mmter Wellenfronten ex-
trahiert wurden, liegen alle bei etwas ho¨heren Geschwindigkeiten. Ursache ko¨nnte eine kleine
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Vorzugsgeschwindigkeit sein, was aufgrund der Messung zum linearen Dopplereffekt (Kap. 5.4.1)
nicht ausgeschlossen ist. Zudem wurden die Meßreihen zur Bestimmung der Phasenverschiebung
durch gekru¨mmte Wellenfronten und die Meßreihe, die der Anpassungsgeraden zugrunde liegt,
an verschiedenen Meßtagen aufgenommen, so daß auch unterschiedliche Temperaturen des En-
sembles nicht ausgeschlossen werden ko¨nnen.
Die Meßreihen geben die qualitative Abha¨ngigkeit von der Kru¨mmung der Wellenfronten wie-
der. Die U¨bereinstimmung mit der Theorie ist jedoch nicht so ausgepra¨gt wie bei der Messung
der gravitativ bedingten Phasenverschiebung. Die Ursache ist, daß anstelle einer Naturkonstan-
ten (g) eine u¨ber eine Ensembleeigenschaft gemittelte Gro¨ße in die Messung eingeht, die zudem
u¨ber die relevanten Zeiten der Messung nicht konstant ist. Zudem legen die Beobachtungen zum
linearen Dopplereffekt nahe, daß die mittlere Geschwindigkeit und die Vorzugsgeschwindigkeit
des Ensembles nicht notwendigerweise u¨ber die gesamte Meßzeit von 8 Stunden (etwa 6.5 h reine
Mittelungszeit) konstant waren. Hierfu¨r spricht auch die gro¨ßere Streubreite der Werte der Inter-
ferometer mit kurzen Pulsabsta¨nden. Bei kurzen Pulsabsta¨nden ko¨nnen noch Atome mit hoher
Geschwindigkeit zum Signal beitragen, welche bei langen Pulsabsta¨nden den Wechselwirkungs–
und Detektionsbereich verlassen. Sie sind dadurch empfindlicher gegenu¨ber Schwankungen der
Vorzugsgeschwindigkeit.
Aufgrund des gegebenen qualitativen Zusammenhangs ist jedoch ein Minimieren der Phasen-
verschiebung mo¨glich. Dies geschieht zweckma¨ßigerweise in Verbindung mit einer Nivellierung der
Laserstrahlen wie im na¨chsten Abschnitt (Kap. 5.2.3) gezeigt wird.
5.2.3 Trennung von Gravitation und Wellenfrontkru¨mmung
Die Phasen– und Frequenzverschiebungen weisen die gleichen funktionalen Abha¨ngigkeiten von
den experimentell am einfachsten zu variierenden Parametern, den drei Zeiten T , T ′ und T1, auf.
Es stellte sich daher die Frage, ob die beiden Effekte voneinander getrennt und ihre Einflu¨sse
einzeln bestimmt werden ko¨nnen.
Beide Effekte zusammen ergeben die folgenden meßbaren Frequenz- und Phasenverschiebun-
gen:
δνG,W = ∆νG,W (↑↑↓↓)−∆νG,W (↓↓↑↑)
= − k
4π
(
v2
(
1
RA
+
1
RB
)
+ g (cos(αA)− cos(αB))
)(
T + T ′
)
∆φG,W (↑↑↑) =
(
−kg cos(αA)− kv
2
RA
)
T 2
∆φG,W (↓↓↓) =
(
−kg cos(αB)− kv
2
RB
)
T 2 (5.19)
Dieses Gleichungssystem ist mit seinen drei Gleichungen und vier Variablen unterbestimmt.
Es ist jedoch eindeutig lo¨sbar, sobald sich eine der Variablen αA, αB, RA, RB durch ein weiteres
68 KAPITEL 5. PRA¨ZISIONSMESSUNGEN MIT ATOMINTERFEROMETERN
experimentelles Verfahren sehr gut bestimmen oder einstellen la¨ßt. Es bieten sich zwei Verfahren
zur Minimierung der Verschiebungen beider Effekte im Rahmen eines iterativen Optimierungs–
und Justageprozesses an.
Zum einen lassen sich mit Hilfe einer optischen Planplatte (Shearing–Interferometer) die bei-
den Kru¨mmungsradien vorjustieren. Die Reproduzierbarkeit der Einstellgenauigkeit mittels der
Planplatte wurde in mehreren Versuchen mit mehreren Personen getestet. Die Positionen der
Fasern lassen sich danach auf etwa ±1, 5 µm genau einstellen. Diese Genauigkeit reicht nicht aus,
um das obige Gleichungssystem um eine Variable zu reduzieren.
Das zweite Verfahren besteht in der Optimierung der Einkoppeleffizienz in die gegenu¨ber-
liegende Faser, wodurch die Anti–Parallelita¨t der Strahlen optimiert wird. Die Gro¨ße des Fehl-
winkels ha¨ngt entscheidend von der Fokussierung der Laserstrahlen und einem symmetrischen
Aufbau ab. Die maximale Einkoppeleffizienz wird in einem symmetrischen Aufbau mit bauglei-
chen Komponenten erreicht. In [Zin98] wird fu¨r diesen Fall abgescha¨tzt, daß sich die beiden
Laserstrahlrichtungen bis auf eine Verkippung von 65 µrad antiparallel einstellen lassen.
Das zweite Verfahren ist sehr gut geeignet, um das obige Gleichungssystem mit der Annahme
αB = π−αA ≡ α um eine Variable zu reduzieren. Es lassen sich dann die beiden Kru¨mmungsradi-
en und der gemeinsameWinkel gegen die Horizontale als Lo¨sung des Gleichungssystems berechnen
und entsprechend korrigieren. Unter der realistischen Annahme, daß sich die Frequenzdifferenz
zweier asymmetrischer, pulsinvertierter Interferometer mit T = 216, 4 µs und T ′ = 10 µs auf unter
2 Hz und sich die Phasendifferenzen beider Seiten fu¨r symmetrische Interferometer mit T = 500 µs
gegenu¨ber solchen mit T = 20 µs auf kleiner 0,5◦ ≈ˆ 9 mrad einstellen lassen, la¨ßt sich die Fre-
quenzverschiebung fu¨r ein Frequenznormal nach oben abscha¨tzen. Im ungu¨nstigsten Fall, in dem
die Verschiebungen alle durch praktisch nur einen der drei Parameter RA, RB oder α verursacht
werden, berechnet sich fu¨r das standardma¨ßig fu¨r das optische Ca–Frequenznormal verwendete
Interferometer (↑↑↓↓ mit T = 216, 4 µs, T ′ = 10 µs, T1 = 500 µs und v2rms,2D+v2x0+v2y0 ≈ 1, 5 m
2
s2
)
fu¨r beide Effekte zusammen eine maximale Verschiebung von ± 4 Hz. Diese Verschiebung ist im
wesentlichen durch die Einstellgenauigkeit der Position der Faser begrenzt. Die axiale Verschie-
bung ist mit den jetzigen Faserkopplern (New Focus 9091M + 9092M) auf etwa ± 0, 5 µm genau
einstellbar. Daraus la¨ßt sich zusammen mit einem Winkel von α = ±0, 01◦ die Verschiebung fu¨r
das typische Interferometer auf ±3, 6 Hz entsprechend einer relativen Unsicherheit von 8 · 10−15
nach oben abscha¨tzen.
Die Phasendifferenzen beider Seiten fu¨r symmetrische Interferometer mit T = 500 µs ge-
genu¨ber solchen mit T = 20 µs ko¨nnen sicherlich auf besser als 0, 1◦ gemessen werden. Die Meß-
genauigkeit ist dabei durch die Stabilita¨t der Geschwindigkeitsverteilung begrenzt. Unter der An-
nahme, daß sich auch die Positionen der Fasern entsprechend genau einstellen lassen (±400 nm),
lassen sich die Frequenzverschiebungen auf etwa ±1 Hz reduzieren.
Die eine Falle (MOT1) wurde in der Regel bei Anwendung einer Pulssequenz aus drei ste-
henden Wellen mit einem Katzenauge als Retroreflektor betrieben, wa¨hrend in der anderen Falle
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stets ein Spiegel verwendet wurde. Eine Abscha¨tzung ergibt, daß die unterschiedliche Kru¨mmung
des ru¨ckreflektierten Strahls eine Frequenzverschiebung (T = 216, 4 µs) von ≈ +4 Hz fu¨r die Falle
MOT2 ergibt.
5.3 Diskussion weiterer phasenverschiebender Einflu¨sse
Neben dem Einfluß der Gravitation und der gekru¨mmten Wellenfronten sind weitere phasenver-
schiebende Effekte denkbar.
Die Daten, die fu¨r die Vermessung des Einflusses der gekru¨mmten Wellenfronten aufgenommen
wurden, lassen bei geeigneter Darstellung einen weiteren phasenverschiebenden Effekt vermuten.
In Abb. 5.8 sind dieselben Datenpunkte wie in Abb. 5.6 in Abha¨ngigkeit des Pulsabstandes T +
T ′ aufgetragen. Der Scharparameter der Datensa¨tze ist die Kru¨mmung der Wellenfront 1/R,
welche von oben nach unten zunimmt. Die Geraden sind Ausgleichsgeraden an die Daten, die bei
derselben Kru¨mmung der Wellenfront aufgenommen wurden.
Nach Gl. 5.18 ist nicht nur der beobachtete lineare Zusammenhang zwischen der Frequenz-
verschiebung und dem Pulsabstand zu erwarten, sondern vielmehr eine direkte Proportiona-
lita¨t. Es werden jedoch signifikante, nicht verschwindende Verschiebungen fu¨r einen Pulsabstand
T + T ′ → 0 beobachtet. Die Ursache konnte bislang nicht gekla¨rt werden. Erste weitere Untersu-
chungen weisen auf eine Abha¨ngigkeit der Verschiebung von der Zeit zwischen dem Abschalten
der magneto–optischen Falle und dem ersten Spektroskopiepuls hin. Es wurde außerdem eine
mo¨gliche Abha¨ngigkeit der Steigung von dem Verha¨ltnis der Rabi–Anregungswinkel der beiden
Pulsrichtungen beobachtet, welche zudem mit zunehmender Kru¨mmung der Wellenfronten zu-
zunehmen scheint. Vor weiteren systematischen Untersuchungen ist es jedoch zweckma¨ßig, den
restlichen Einfluß des linearen Dopplereffektes kontrolliert zu minimieren (vgl. Kap. 5.4.1).
Der nicht vollsta¨ndig kompensierte lineare Dopplereffekt stellt derzeit den gro¨ßten Unsicher-
heitsbeitrag in allen Messungen dar. Nach seiner Reduzierung werden einige Untersuchungen
auf einem ho¨heren Genauigkeitsniveau wiederholt werden ko¨nnen. Es wird sinnvoll sein, mit der
Methode der intermittierenden Stabilisierung (Kap. 3.3.1) die realisierte Frequenz auf mo¨gliche
Abha¨ngigkeiten bezu¨glich diverser Parameter wie z.B. den Zeiten des Fallenzyklusses oder den
Parametern der Falle erneut zu u¨berpru¨fen. Eine mo¨gliche Abha¨ngigkeit von den Pulsabsta¨nden
der verschiedensten Interferometersequenzen ist dabei von besonderem Interesse. Sie ko¨nnte Auf-
schluß u¨ber eine Phasen– und Frequenzverschiebung aufgrund von Sto¨ßen der Atome geben.
Solche Verschiebungen sollten sich entweder beobachten lassen oder aber es wird sich eine besse-
re, experimentell untermauerte Obergrenze fu¨r den Einfluß von Sto¨ßen in Atominterferometern
angeben lassen.
Die phasenabha¨ngigen Interferometer werden auch die Beobachtung einer Berry–Phase
ermo¨glichen, wie sie z.B. in [Rei93] theoretisch berechnet wurde.
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Abbildung 5.8: Die unter Verwendung der Methode der Pulsumkehr gemessenen Frequenzver-
schiebungen aus Abb. 5.6 in Abha¨ngigkeit des Pulsabstandes T + T ′. Scharparameter ist die Ver-
schiebung der Faser x1 bzw. die Kru¨mmung der Wellenfront 1/R = −x1/f2. Die Geraden sind
Ausgleichsgeraden an die Datenpunkte, die bei derselben Kru¨mmung der Wellenfront aufgenom-
men wurden.
5.4 Atominterferometer als Frequenznormal
Die Interferenzstrukturen asymmetrischer Interferometergeometrien sind abha¨ngig von der Fre-
quenz der strahlteilenden Laserpulse. Mit Frequenzauflo¨sungen in der Gro¨ßenordnung der natu¨rli-
chen Linienbreite sind sie als ho¨chstpra¨zise Frequenzdiskriminatoren geeignet. Basierend auf
asymmetrischen Atominterferometern im Zeitbereich wurden an der PTB zwei optische Ca–
Frequenznormale entwickelt und aufgebaut. Sie stellen mit die genauesten Frequenznormale im
optischen Spektralbereich dar.
Fu¨r die Charakterisierung von Frequenznormalen bedarf es der Bestimmung der Stabilita¨t,
Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der Frequenz sowie einer Messung der absoluten Frequenz.
Fu¨r die Bestimmung der Stabilita¨t und zur Untersuchung der Genauigkeit und Reproduzierbar-
keit wurden die beiden optischen Frequenznormale erstmals direkt miteinander verglichen. Die
Ergebnisse und Schlußfolgerungen werden in Kap. 5.4.1 dargestellt.
Die Frequenz muß relativ zu einer bekannten Referenzfrequenz von mindestens gleicher Ge-
nauigkeit gemessen werden. Aufgrund der hohen erreichten Genauigkeit des Ca–Normals sind
dazu nur Cs–Atomuhren geeignet. Die Messung und der derzeitige Stand werden in Kap. 5.4.2
diskutiert.
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5.4.1 Vergleich zweier Normale
Nur ein direkter Frequenzvergleich zweier gleichwertiger, unabha¨ngiger Normale kann Aussagen
u¨ber die Stabilita¨t und die Reproduzierbarkeit der realisierten Frequenz liefern.
Der Vergleich wurde mit dem in Abb. 3.6 dargestellten Aufbau durchgefu¨hrt. Das eine Nor-
mal basierend auf der magneto–optischen Falle MOT1 wurde dabei ausschließlich mit Farbstoff-
lasern betrieben, wa¨hrend das andere Normal an MOT2 ausschließlich Diodenlaser verwendete.
Beide Systeme wurden mit einer asymmetrischen Interferometergeometrie aus drei stehenden
Wellen und einer Detektion des angeregten Zustandes durch Beobachtung der Fluoreszenz auf
dem Interkombinationu¨bergang realisiert. Um eine gut meßbare Schwebungsfrequenz zu erhalten,
wurden die akustooptischen Modulatoren AOM1 und AOM2 (AOM3 wird bei einer Anregungsse-
quenz mit drei stehenden Wellen nicht beno¨tigt) mit unterschiedlichen Mikrowellenfrequenzen von
70 MHz bzw. 80MHz getrieben. Die Schwebungsfrequenz wurde dann mit einem Frequenzza¨hler
bei 10 MHz + νMOT1 − νMOT2 gemessen, wobei νMOT1 bzw. νMOT2 die an dem Frequenznormal
mit MOT1 bzw. mit MOT2 realisierte Frequenz ist. Die Synthesizer der Mikrowellenfrequen-
zen und der Frequenzza¨hler mu¨ssen an eine externe Referenzfrequenz von hoher Stabilita¨t und
Genauigkeit angebunden sein, da deren interne Referenzfrequenzen im allgemeinen auf Quarzos-
zillatoren mit relativen Genauigkeiten von typischerweise 10−7 basieren und die zu messenden
Abweichungen der Schwebungsfrequenz von 10 MHz in derselben Gro¨ßenordnung liegen.
Die Steuerung der beiden Normale erfolgte mit demselben Computer, wa¨hrend die Daten der
Schwebungsfrequenzmessung durch einen zweiten unabha¨ngigen Computer aufgenommen wurden.
Aus diesen Daten la¨ßt sich zuna¨chst eine kombinierte Allan–Standardabweichung ableiten.
Außerdem ko¨nnen Aussagen u¨ber die Frequenzdifferenz der beiden Normale getroffen werden.
Stabilita¨t
Die Beschreibung der Stabilita¨t eines Frequenznormals erfolgt im allgemeinen u¨ber die Allan–
Standardabweichung. Sie gibt die statistischen Frequenzfluktuationen und damit die statistisch
erreichbare Meßauflo¨sung in Abha¨ngigkeit von der Mittelungszeit T an und ist u¨ber die Zwei–
Proben–Varianz definiert [All66, Bar71]:
σ2y(2, T ) =
1
M
M∑
k=1
(f¯k+1(T )− f¯k(T ))2
2
(5.20)
wobei M die Zahl der Mittelungen und f¯k(T ) die im k–ten Mittelungsintervall gemessene Fre-
quenz. Generell bedarf es fu¨r die Bestimmung der Allan–Standardabweichung einer Referenzfre-
quenz von vergleichbarer oder besserer Stabilita¨t.
Um die Stabilita¨t der optischen Ca–Frequenznormale zu bestimmen, wurden die beiden in
Kap. 3.2 beschriebenen Normale miteinander verglichen und die Allan–Standardabweichung in
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Abbildung 5.9: Die kombinierte Allan–Standardabweichung der beiden Ca–Normale wurde aus
der Schwebungsfrequenz der beiden Frequenzen unter verschiedenen Bedingungen bestimmt: •:
die beiden nur auf ihre jeweiligen Referenzresonatoren stabilisierten Lasersysteme, sowie bei ei-
ner Stabilisierung beider Normale mit Hilfe der jeweiligen magneto–optischen Falle bei einer
U¨bernahmezeit ✷: von einigen Sekunden und △: von etwa 100 s. Die Gerade entspricht weißem
Frequenzrauschen mit einer relativen Frquenzfluktuationen von 4, 5 · 10−13 ·√1 s/T .
mehreren Schritten unter unterschiedlichen Bedingungen u¨ber fast 6 Gro¨ßenordnungen der Mit-
telungszeit T aufgenommen. Die Ergebnisse sind in Abb. 5.9 zusammengefasst.
In einem ersten Experiment wurde die Schwebungsfrequenz der beiden Laserspektrometer oh-
ne ein Anbindung an die Ca–U¨bergangsfrequenz gemessen. Beide Lasersysteme waren dabei nur
auf ihre jeweiligen Referenzresonatoren stabilisiert. Die dazugeho¨rige Allan–Standardabweichung
(•) wurde in zwei Schritten fu¨r Mittelungszeiten zwischen 0,02 s und 10 s und fu¨r T > 1 s
aufgenommen. Sie hat ein Minimum bei Mittelungszeiten T von einigen Sekunden bei einer rela-
tiven Frequenzstabilita¨t von 8 · 10−14. Bei den kleinsten gemessenen Mittelungszeiten von einigen
0,01 s zeigt sie einen Abfall, bevor sie eine deutliche Erho¨hung fu¨r Mittelungszeiten im Bereich
von einigen 0,1 s aufweist. Diese Erho¨hung der Allan–Standardabweichung wurde auf mechanische
Schwingungen der Aufha¨ngung der Resonatoren in ihren Vakuumgeha¨usen zuru¨ckgefu¨hrt. Eine
Fourieranalyse der Meßdaten zeigt scharfe Resonanzen bei 2,5 Hz und 3,6 Hz, welche beide durch
fast ungeda¨mpfte Schwingungen der Aufha¨ngung des Resonators im Diodenlasersystem verur-
sacht werden. Sie ließen sich leicht unbeabsichtigt durch Trittschall anregen. Ein Versuch, diese
Anregung u¨ber eine zusa¨tzliche Luftfederung in den Beinen des optischen Tisches zu da¨mpfen,
fu¨hrte zu gro¨ßeren Schwingungsamplituden statt zu ihrer Da¨mpfung. Die dargestellten Meßda-
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ten wurden nach einer la¨ngeren Ausklingzeit und in großem ra¨umlichen Abstand zur Apparatur
aufgenommen. Bei Anwesenheit von Personen im Labor wurden relative Frequenzschwankungen
von bis zu einigen 10−12 bei einer Mittelungszeit T = 0, 2 s beobachtet.
Der Anstieg der Allan–Standardabweichung bei einer Mittelungszeiten gro¨ßer als 10 s wird
durch thermische Driften desselben Resonators von bis zu einigen 10 Hz/s mit wechselndem
Vorzeichen begru¨ndet. Die Drift des Referenzresonators im Farbstoﬄaserspektrometer ist mit
−0, 5 Hz/s um einen Faktor 50 kleiner (vgl. Kap. 3.1).
Die Anbindung der Laserspektrometer an die U¨bergangsfrequenz der atomaren Absorber er-
folgt u¨ber den in Kap. 3.2.2 dargestellten Stabilisierungsalgorithmus auf die Interferenzstruktur
eines asymmetrischen Interferometers.
Dazu wurden das Diodenlaserspektrometer auf die aus dem thermischen Atomstrahl gefu¨ll-
te Falle (MOT1 in Abb. 3.6) und das Farbstoﬄaserspektrometer parallel dazu auf die aus dem
geku¨hlten Atomstrahl gefu¨llte Falle (MOT2) stabilisiert. An beiden Fallen wurde eine Anre-
gung mit drei stehenden Wellen (vgl. Abb. 2.2b) und eine Detektion der Fluoreszenz auf dem
Interkombinationsu¨bergang verwendet. Die Auflo¨sung der Interferenzstruktur betrug 1155 Hz
fu¨r die Messungen in Abb. 5.9, entsprechend einem Pulsabstand von T = 216, 4 µs. Die Allan–
Standardabweichung wurde fu¨r unterschiedliche U¨bernahmezeiten der digitalen Regelung auf die
Interferenzstruktur aufgenommen. Fu¨r die in Abb. 5.9 dargestellten Meßdaten wurden U¨bernah-
mezeiten von einigen Sekunden (✷) bzw. von etwa 100 s (△) durch eine entsprechende Wahl des
Versta¨rkungsfaktors in der computergesteuerten Ru¨ckkopplung eingestellt.
Bei einer hohen U¨bernahmezeit wird zuna¨chst die Allan–Standardabweichung der resonator–
stabilierten Lasersysteme auf konstantem Niveau fortgesetzt, bevor die Regelung auf die Interfe-
renzstruktur u¨bernimmt und einen 1/
√T –fo¨rmigen Abfall erzielt. Bei ku¨rzeren U¨bernahmezeiten,
die durch gro¨ßere Versta¨rkungsfaktoren in der Ru¨ckkopplung erreicht werden, wird fu¨r kurze Mit-
telungszeiten von einigen Sekunden zusa¨tzliches Rauschen auf die Lasersysteme geregelt, welches
dann ebenfalls 1/
√T –fo¨rmig, wie es aufgrund von weißem Frequenzrauschen zu erwarten ist,
abfa¨llt. Fu¨r die Datenpunkte oberhalb von etwa 1000 s Mittelungszeiten liegen nicht genu¨gend
Mittelungsintervalle vor, um Aussagen u¨ber ein Abweichen von dem 1/
√T –fo¨rmigen Abfall tref-
fen zu ko¨nnen.
Wa¨hrend der la¨ngeren Messungen wurden jedoch Langzeitdriften der Schwebungsfrequenz
von einigen 10 Hz/d mit unterschiedlichen Vorzeichen an verschiedenen Meßtagen beobachtet.
Sie wu¨rden derzeit das Minimum der Allan–Standardabweichung auf einige 10−15 begrenzen.
Die Ausgleichsgerade in Abb. 5.9 wurde an mehrere Datensa¨tze angepaßt und entspricht
weißem Frequenzrauschen mit relativen Frequenzfluktuationen von 4, 5 · 10−13 · √1 s/T . Tra-
gen beide Normale in gleicher Weise zu der gemessenen Allan–Standardabweichung bei, dann
entspricht dieser Wert relativen Frequenzfluktuationen von 3 · 10−13 ·√1 s/T fu¨r jedes Normal,
bzw. einer Stabilita¨t von 3 · 1012 bei einer Mittelungszeit von einer Sekunde.
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Aus den Meßdaten in Abb. 5.9 ist zu schließen, daß die Stabilita¨t fu¨r kleine Mittelungszeiten
in mindestens einem der beiden Lasersysteme durch Pendelbewegungen des Referenzresonators
limitiert ist. Fu¨r große Mittelungszeiten war die Stabilita¨t durch die Anbindung an den atomaren
Absorber begrenzt. Eine Verbesserung um einen Faktor drei la¨ßt sich durch eine Anregungsgeo-
metrie mit vier laufenden statt mit drei stehenden Wellen erreichen. Eine weitere Steigerung wird
u¨ber eine optimierte Detektion auf dem Ku¨hlu¨bergang erreicht werden. Eine Verbesserung der
Allan–Standardabweichung auf unter 8 · 10−14 ·
√
1 s/T fu¨r große Mittelungszeiten wird jedoch
nur bei einer gleichzeitigen Erho¨hung der Stabilita¨t der Lasersysteme zu erreichen sein, da sich
Frequenzfluktuationen mit Frequenzen > 1 Hz derzeit nicht durch die Regelung auf die Interfe-
renzstruktur ausregeln lassen.
Genauigkeit, Pra¨zision und Reproduzierbarkeit
Die Genauigkeit eines Normals gibt an, mit welcher Unsicherheit alle frequenzverschiebenden Ef-
fekte fu¨r ein bestimmtes Normal bekannt sind und kontrolliert werden. Die durch ein Normal
realisierte Frequenz ist jedoch in der Regel nicht die vom CIPM als Frequenzstandard definierte
Frequenz. Vielmehr gibt es eine Reihe von Verschiebungen, wie z.B. aufgrund der Schwarzko¨rper-
strahlung oder aufgrund konstanter Magnetfelder, um die die durch das Normal verwirklichte
Frequenz korrigiert werden muß. Die Pra¨zision gibt die Unsicherheit an, mit der diese Korrektion
durchgefu¨hrt werden kann. Die Reproduzierbarkeit schließlich gibt die Streubreite an, mit der
verschiedene Normale die durch den Standard definierte Frequenz verwirklichen.
Die Bestimmung der Genauigkeit erfolgt durch einen Vergleich der Frequenz gegen eine Re-
ferenzfrequenz unter Variation aller Parameter, deren A¨nderung eventuell zu einer Frequenzver-
schiebung fu¨hren kann. Die Reproduzierbarkeit muß durch Frequenzvergleiche einer großen Zahl
mo¨glichst unterschiedlich aufgebauter Normale bestimmt werden. Der Vergleich zweier vollsta¨ndig
unabha¨ngiger Normale ist dazu ein erster, wichtiger Ansatz, insbesondere wenn die gemessene Fre-
quenzdifferenz gro¨ßer ist als aufgrund der Genauigkeit der beiden Normale zu erwarten ist. Die
Bestimmung der Pra¨zision ist im Allgemeinen schwierig, da die durch den Standard definierte
Fequenz nicht bekannt ist. Sie wird daher ha¨ufig durch den Mittelwert der von mehreren Nor-
malen verwirklichten, korrigierten Frequenzen ersetzt und aus den Abweichungen der einzelnen
Normale zu diesem Mittelwert die Pra¨zision des einzelnen Normals bestimmt. Dabei wird implizit
vorausgesetzt, daß nicht alle Normale dieselbe unbekannte systematische Verschiebung aufweisen.
Die Vergleichsmessungen der beiden Normale u¨ber die Schwebungsfrequenz lassen auch Aus-
sagen u¨ber die Genauigkeit und die Reproduzierbarkeit ihrer Frequenz zu.
Die Differenz der an den beiden Aufbauten (vgl. Abb. 3.6) realisierten Frequenz wurde mehr-
fach mit drei verschiedenen Methoden gemessen. Bei allen Methoden wird die 3f–Frequenzregelung
auf die Interferenzstrukturen (vgl. Kap. 3.2.2) angewendet. Die Ergebnisse sind in Abb. 5.10 auf-
getragen. Jeder Datenpunkt stellt einen Mittelwert u¨ber mehrere an den jeweiligen Meßtagen
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Abbildung 5.10: Die gemessene Frequenzdifferenz zwischen den beiden Normalen. Die mittlere
relative Fequenzabweichung betra¨gt 7, 5 · 10−14.
erfolgte Differenzmessungen dar. Die eingetragenen Unsicherheitsbalken geben die zum Zeitpunkt
der Messung abgescha¨tzte Genauigkeit wieder.
Bei der ersten Methode wird die Differenzfrequenz u¨ber einen indirekten Vergleich mit einer
dritten Referenzfrequenz ermittelt [Zin98]. Dafu¨r wurde in den ersten Messungen (29.2.96) ein
thermischer Atomstrahl verwendet. Es folgte dann (24./25.2.97) als Referenzfrequenz der hoch-
stabile Resonator des Farbstoﬄasersystems, der in Kap. 3.1.2 vorgestellt wurde. Die nachfolgenen
Datenpunkte 1997 enstanden im Rahmen von absoluten Messungen der Ca–U¨bergangsfrequenz
(vgl. Kap. 5.4.2). Dabei diente ein H–Maser als Referenz. Fu¨r alle diese Messungen wurden die
beiden magneto–optischen Fallen abwechselnd betrieben und ihre Frequenz relativ zu der jewei-
ligen Referenz gemessen. Bis Mitte 1997 standen fu¨r die Ku¨hlung der Atome als auch fu¨r die
Interferometrie nur jeweils die Farbstoﬄasersysteme zur Verfu¨gung standen, so daß deren Strah-
lung zwischen den beiden Fallen mit Hilfe von λ/2–Platten und Polarisationsstrahlteilerwu¨rfeln
umgeschaltet werden mußte. Ab den Messungen im Dezember 1997 wurde die Ku¨hllaserstrahlung
fu¨r die magneto–optische Falle MOT2 mit dem frequenzverdoppelten Diodenlasersystem erzeugt.
Bei der zweiten Methode wird die Differenzfrequenz durch eine Schwebungsfrequenzmessung
zweier vollsta¨ndig unabha¨ngiger Normale bestimmt, wie sie auch fu¨r die Bestimmung der Stabi-
lita¨t verwendet wurde. Die Messungen 1998 wurden auf diese Weise durchgefu¨hrt.
Die dritte Methode verwendet nur ein Laserspektrometer, aus dessen Strahlung zwei von-
einander unabha¨ngig zu variierende Frequenzen mit Hilfe akustooptischer Modulatoren generiert
werden. Diese werden zu den ansonsten unabha¨ngig voneinander betriebenen Fallen geleitet und
mittels des Frequenzregelungsalgorithmus von demselben Steuercomputer auf die jeweiligen Inter-
ferenzstrukturen stabilisiert. Die Frequenzdifferenz la¨ßt sich direkt aus den durch die Regelungen
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eingestellten Radiofrequenzen der akustooptischen Modulatoren berechnen.
Die dritte Methode ist den anderen durch ihren geringeren experimentellen Aufwand fu¨r syste-
matische Untersuchungen u¨berlegen. Zudem unterdru¨ckt sie niederfrequentes Frequenzrauschen,
welches eventuell durch das Laserspektrometer eingebracht wird.
Die mit den ersten beiden Methoden bestimmten und in Abb. 5.10 aufgetragenen Frequenzdif-
ferenzen zeigen eine systematische, mittlere relative Frequenzabweichung von 7, 5 ·10−14 (=ˆ34 Hz)
mit einer ho¨heren Frequenz fu¨r die aus dem geku¨hlten Atomstrahl gefu¨llten Falle (MOT1).
Mit der dritten Methode wurden zahlreiche systematische Untersuchungen durchgefu¨hrt, die
in Abb. 5.10 nicht mit aufgenommen wurden. Sie zeigen ebenfalls eine Differenz von (32±30) Hz,
sowie eine große Schwankungsbreite innerhalb einzelner Meßserien als auch von Tag zu Tag. Es
wurden Differenzen von bis zu 90 Hz gemessen.
Dabei wurden A¨nderungen der Frequenzdifferenz beobachtet, wenn an MOT1 die Verstim-
mung oder die Intensita¨t der Fallenlaserstrahlen variiert wurde. Eine eindeutiger funktionaler
Zusammenhang ließ sich aber bei Wiederholungen des Experimentes nicht nachweisen. Eine a¨hn-
liche Abha¨ngigkeit der Frequenzdifferenz von der Intensita¨t wurde an MOT2 bei einigen, aber
nicht bei allen Versuchen beobachtet. Einige der Versuche legten eine Abha¨ngigkeit von der Po-
sition der atomaren Wolke nahe.
Aufgrund der Gro¨ße der Schwankungen der gemessenen Differenzen konnten zahlreiche Ef-
fekte zumindest als Hauptursache ausgeschlossen und die nachfolgenden Untersuchungen auf die
folgenden Effekte beschra¨nkt werden: 1.) ein dynamischer Stark–Effekt verursacht durch eine
wa¨hrend der Interferometriesequenz nicht vollsta¨ndig unterdru¨ckte Fallenlaserstrahlung; 2.) ein
nicht vollsta¨ndig kompensierter linearer Dopplereffekt; sowie 3.) Verschiebung aufgrund des Ein-
flusses der Gravitation oder gekru¨mmter Wellenfronten.
Die letzteren beiden Effekte ko¨nnen zwar Frequenzverschiebungen in den beobachteten
Gro¨ßenordnungen verursachen, aber eine Abha¨ngigkeit dieser beiden Effekte von z.B. den Ei-
genschaften der Fallenlaserstrahlen ist im Falle der Gravitation nicht oder im Falle gekru¨mmter
Wellenfronten nicht in den beobachteten Gro¨ßenordnungen gegeben. Zudem wurden die Fokussie-
rung und der Neigungswinkel der Laserstrahlen wa¨hrend der Vergleichsmessungen nicht variiert
und ko¨nnen somit als Ursache fu¨r die hohen Schwankungen der Differenzfrequenz ausgeschlossen
werden.
Fu¨r die nachfolgenden Untersuchungen wurden in der Regel nur die Falle MOT2 und das
Verfahren der intermittierenden Stabilisierung (Kap. 3.3.1) verwendet.
Der dynamische Stark–Effekt aufgrund restlicher Fallenlaserstrahlung konnte ebenfalls als Ur-
sache fu¨r die Schwankungen ausgeschlossen werden. Dazu wurde ein Flu¨gelrad in den Strahlengang
der Fallenlaserstrahlen eingebaut, um eine vollsta¨ndige Unterdru¨ckung jeglicher Fallenlaserstrah-
lung zu gewa¨hrleisten. Der gesamte Fallenzyklus wurde auf das Flu¨gelrad synchronisiert, wobei
dieses den Strahlengang erst nach dem Abschalten der Laserstrahlen durch die akustooptischen
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Abbildung 5.11: Die Differenz der Zentren der Dopplerprofile in Abha¨ngigkeit von der Zeit Ty
zwischen einer sprunghaften Verschiebung des Fallenzentrums und dem Abschalten der magneto–
optischen Falle (—), sowie die gemessene Frequenzdifferenz mit Hilfe einer intermittierenden
Stabilisierung (Kap. 3.3.1) zwischen einem Fallenzyklus mit und einem ohne eine sprunghafte
Verschiebung des Fallenzentrums in Abha¨ngigkeit von Ty (•).
Modulatoren wa¨hrend der Verzo¨gerungszeit tA (vgl. Abb. 3.7) unterbrach. Eine zeitgleiche be-
obachtete Abha¨ngigkeit von der Intensita¨t der Fallenlaserstrahlen wurde durch den Einsatz des
Flu¨gelrades nicht beeinflußt.
In weiteren Experimenten konnte ein nicht vollsta¨ndig kompensierter linearer Dopplereffekt
als eine Hauptursache fu¨r die Schwankungen der Frequenzdifferenz identifiziert werden. Eine
Verschiebung der Frequenz u¨ber den Dopplereffekt 1. Ordnung tritt nur ein, wenn sich zum einen
das atomare Ensemble bewegt, und zum anderen die fu¨r die asymmetrischen, frequenzabha¨ngigen
Interferometer beno¨tigten gegenla¨ufigen Laserpulse nicht exakt antiparallel zueinander verlaufen.
Um den Einfluß des linearen Dopplereffektes zu untersuchen, war es nicht sinnvoll, wie fu¨r die
Messung zum Einfluß der Gravitation, die Richtung der Laserstrahlen zu variieren. Vielmehr
sollte die atomare Wolke vor der Applikation der Interferometriesequenz gezielt beschleunigt
werden, um u¨ber eine ho¨here Geschwindigkeit auf einen mo¨glichen Winkel zwischen den beiden
gegenla¨ufigen Pulspaaren zu schließen.
Das in der magneto–optischen Falle gespeicherte atomare Ensemble wurde beschleunigt, indem
kurz vor dem Abschalten der magneto–optischen Falle das Fallenzentrum sprunghaft verschoben
wurde. Das Zentrum der magneto–optischen Falle ist durch den Nullpunkt des Quadrupolfeldes
und durch die Intensita¨tsunterschiede zwischen den gegenla¨ufigen Fallenlaserstrahlen gegeben.
Eine Verschiebung des Fallenzentrums kann z.B. u¨ber die Spontankraft eines zusa¨tzlichen (schwa-
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chen) Laserstrahls [Ste91] oder u¨ber eine Verschiebung des Quadrupolnullpunktes mit Hilfe eines
zusa¨tzlichen Helmholtzfeldes [Koh93] erreicht werden. Die zweite Methode bot sich an, da eine
zusa¨tzliche Helmholtzspule fu¨r das Definieren der Quantisierungsachse wa¨hrend der Interferome-
trie bereits vorhanden ist. Fu¨r die Messungen in Abb. 5.11 wurde sie zusammen mit dem Quadru-
polfeld wa¨hrend der Ladezeit angeschaltet und mit einer variablen Zeit Ty vor dem Abschalten
der Fallenfelder abgeschaltet. Durch das sprunghafte Abschalten wird eine geda¨mpfte Schwingung
angeregt, die mit dem Abschalten der Fallenfelder in eine gleichfo¨rmige Bewegung u¨bergeht. U¨ber
die Zeit Ty zwischen den beiden Abschaltvorga¨ngen ko¨nnen die Richtung und die Geschwindigkeit
des Ensembles variiert werden. Die Bewegung konnte zum einen u¨ber Dopplerspektren der entge-
gengesetzten Anregungsrichtungen als eine Differenz der Zentren der Dopplerprofile nachgewiesen
werden. Dabei wurden Schwingungsperioden von etwa 2 ms bis 3 ms beobachtet.
Zum anderen wurde der Einfluß der Bewegung mit der Methode der intermittierenden Sta-
bilisierung (Kap. 3.3.1) gemessen. Dabei wurde als Referenz ein Fallenzyklus ohne eine sprung-
hafte Verschiebung des Fallenzentrums gewa¨hlt. In den gemessenen Differenzfrequenzen sind die
gleichen Schwingungsperioden zu erkennen. Die Differenz der Dopplerzentren und die Frequenz-
differenz proben allerdings unterschiedliche Richtungskomponenten der Bewegung, so daß die
Schwingungen der beobachteten Differenzen je nach Richtung der Bewegung des Ensembles be-
liebig gegeneinander verschoben sein ko¨nnen.
Die diversen Beobachtungen von gelegentlich auftretenden Abha¨ngigkeiten der Frequenzdif-
ferenzen von der Verstimmung oder der Intensita¨t der Fallenlaserstrahlen lassen sich mit hoher
Wahrscheinlichkeit auf einen nicht kompensierten linearen Dopplereffekt zuru¨ckfu¨hren, da deren
Variation zu einer A¨nderung der Fallendynamik fu¨hren. Insbesondere werden die hohen von–
Tag–zu–Tag–Schwankungen versta¨ndlich, da die Dynamik der Falle sicherlich von der ta¨glichen
Neujustage abha¨ngt. Ein anschließendes Setzen der Justierschrauben als auch Langzeita¨nderun-
gen z.B. in der Intensita¨t der Laserstrahlen ko¨nnen zu den beobachteten Langzeitdriften fu¨hren.
Eine deutliche Reduzierung der Verschiebungen aufgrund des linearen Dopplereffektes ließ sich
durch ein Optimieren der Antiparallelita¨t der Strahlen mit dem in Kap. 5.2 dargestellten Verfahren
der Einkopplung in die gegenu¨berliegende Faser erreichen. Fu¨r eine weitergehende Reduzierung
wird ein stabilerer Aufbau mit einer reproduzierbareren Justage der magneto–optischen Falle
notwendig werden. Dabei muß eine Beschleunigung des Ensembles wa¨hrend des Abschaltens der
Fallenfelder vermieden werden.
Die Untersuchungen wurden an der aus dem thermischen Atomstrahl gefu¨llten Falle durch-
gefu¨hrt. Bei dieser werden die sechs Fallenlaserstrahlen durch drei Paare gegenla¨ufiger Laserstrah-
len erzeugt, woraus sich eine hohe Flexibilita¨t, aber auch zugleich eine geringe Reproduzierbarkeit
im Justieren der Falle ergibt. An der aus dem geku¨hlten Atomstrahl gefu¨llten Falle werden alle
sechs Laserstrahlen durch wiederholten Reflexion an fixierten Spiegeln erzeugt. Die Mo¨glichkeiten
der Justierung sind daher sehr eingeschra¨nkt und ihre Reproduzierbarkeit vergleichsweise hoch.
5.4. ATOMINTERFEROMETER ALS FREQUENZNORMAL 79
Es ist daher nicht ausgeschlossen, daß an dieser Falle das Ensemble beim Abschalten in der Regel
in dieselbe Richtung beschleunigt wird und dadurch stets eine gleiche systematische Verschiebung
der Frequenz verursacht wird. Eine Reduzierung des Dopplereffektes wird an dieser Falle nur u¨ber
eine verbesserte Antiparallelita¨t der strahlteilenden Laserpulse zu erreichen sein.
Eine geringfu¨gige Fehljustierung der anregenden Laserstrahlen in Kombination mit unbeab-
sichtigten, justageabha¨ngigen Beschleunigungen des atomaren Ensembles wa¨hrend des Abschal-
tens der Fallenfelder fu¨hren zu einem linearen Dopplereffekt. Aufgrund der dargestellten Unter-
suchungen ist er als Hauptursache fu¨r die hohen Schwankungen in den Vergleichsmessungen der
beiden Normale zu betrachten. Es ist nicht ausgeschlossen, daß auch die mittlere Differenz der
Normale aufgrund der Konstruktion der einen Falle ebenfalls zumindest zu einem großen Teil auf
diesen Effekt zuru¨ckzufu¨hren ist.
Es sind jedoch auch weitere bislang wenig untersuchte Effekte als Ursache der mittleren Dif-
ferenz in Erwa¨gung zu ziehen. So unterscheiden sich die beiden Apparaturen z.B. durch die Na¨he
des Ca–Ofens zur magneto–optischen Falle. Die mit der Temperatur verbundene Verschiebung
aufgrund der Schwarzko¨rperstrahlung wurde auf 5 ± 3, 5 Hz abgescha¨tzt [Zin98]. Ein weiterer
Unterschied ist der um eine Gro¨ßenordnung unterschiedliche Restgasdruck in den beiden Ap-
paraturen. Sto¨ße des Restgases mit Atomen des Ensembles wa¨hrend der Interferometriesequenz
ko¨nnen zu Frequenzverschiebungen fu¨hren. Diese Verschiebungen sind bei einer Variation der
Interferometerzeiten nicht zu detektieren, da unabha¨ngig von der Expansion des Ensembles die
Stoßrate mit Restgasatomen konstant bleibt2.
Ein dritter Unterschied besteht in den Anregungsgeometrie mit drei stehenden Wellen. In
der Regel wurde an der Falle MOT1 mit einem Katzenauge und an der Falle MOT2 mit einem
Spiegel gearbeitet. Die unterschiedlichen Kru¨mmungen der Wellenfront des reflektierten Strahls
vergro¨ßern die Differenz zwischen den Fallen um etwa 10% (vgl. Kap. 5.2).
5.4.2 Messung der Ca–U¨bergangsfrequenz
Fu¨r die Charakterisierung eines Frequenznormals ist die Bestimmung der Frequenz von zentraler
Bedeutung. Sie muß dabei auf den prima¨ren Standard fu¨r Zeit und Frequenz, wie er von Cs–
Atomuhren verwirklicht wird, bezogen werden.
In der ersten phasenkoha¨renten Messung einer optischen Frequenz [Sch96] wurde die Frequenz
der 40Ca–Interkombinationslinie mit einer Frequenzkette direkt gegen das prima¨re Normal der
PTB wiederholt gemessen. Die Ergebnisse der Messung sind in Abb. 5.12 aufgetragen. Dabei wur-
den beide Normale mit unterschiedlichen Anregungsgeometrien und unterschiedlichen Auflo¨sun-
2U¨blicherweise wird die Stoßrate fu¨r ein konstantes Volumen als lineare Funktion der Dichte betrachtet. Fu¨r eine
expandierende Wolke nimmt die Dichte reziprok mit dem Volumen ab und gleichzeitig das Beobachtungsvolumen
zu, so daß die Stoßrate konstant bleibt.
80 KAPITEL 5. PRA¨ZISIONSMESSUNGEN MIT ATOMINTERFEROMETERN
Abbildung 5.12: Die Frequenzwerte des optischen Frequenznormals wurden an einem thermi-
schen Atomstrahl (•), an der aus einem geku¨hlten Atomstrahl gefu¨llten magneto–optischen
Falle (△, MOT1 in Abb. 3.6) und an der aus einem thermischen Atomstrahl gefu¨llten Fal-
le (✷, MOT2) gemessen. Der Mittelwert der gemessenen Ca–U¨bergangsfrequenz betra¨gt νCa =
455 986 240 494, 13(12) kHz.
gen verwendet. Eine Systematik ist bis auf die in Abb. 5.10 dargestellte mittlere Frequenzdifferenz
zwischen den beiden Normalen nicht zu erkennen.
Die in Abb. 5.12 eingetragenen Unsicherheitsbalken geben die Unsicherheit der gemessenen
Frequenz von zuletzt 113 Hz wieder, wa¨hrend in Abb. 5.10 die Realisierungsunsicherheit der Nor-
male als Unsicherheitsbalken eingetragen sind.
Die Unsicherheit der Frequenzmessung setzt sich aus mehreren Beitra¨gen zusammen. Die Rea-
lisierungsunsicherheit der 40Ca–Normale wird derzeit mit 53 Hz abgescha¨tzt [Rie99]. Ein weiterer
Beitrag sind die Unsicherheiten des Cs–Normals und des H–Masers, welcher auf der Mikrowellen-
seite der Kette fu¨r eine hohe Kurzzeitstabilita¨t verwendet wird, von 7 Hz bzw. 5 Hz. Der gro¨ßte
Beitrag entsteht mit 100 Hz durch die Kette aufgrund mo¨glicher Fehlza¨hlungen der gemessenen
Frequenzzyklen. Zusammen ergeben sie eine Unsicherheit von 113 Hz fu¨r die gemessene Frequenz
von νCa = 455 986 240 494, 13 kHz. Mit einer relativen Unsicherheit von 2, 6 · 10−13 stellt die Fre-
quenz der 40Ca–Interkombinationslinie (4s2 1S0 ↔ 4s4p 3P1) eine der am genauesten bekannten
Frequenzen im optischen Spektralbereich dar.
Sie ist damit ein pra¨destinierter Ausgangspunkt fu¨r die Anbindung anderer optischer Fre-
quenznormale.
In einer Zusammenarbeit mit der Universita¨t Hannover wurden die Frequenzen der Hyperfein-
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strukturlinien R(180) 0–16 und R(42) 0–17 von 127I2 bei einer Wellenla¨nge von 815 nm vermessen
[Bod98b]. Dabei wurde ausgenutzt, daß diese Linien in der Na¨he der Frequenzdifferenz zwischen
der Frequenz eine Methan–stabilisierten He–Ne Lasers und der eines Ca–Normals liegt. In gleicher
Weise ko¨nnte u¨ber die Frequenzsumme ein Frequenznormal im gru¨nen Spektralbereich angebun-
den werden.
Die Anbindung weiterer optischer Frequenznormale auf der Basis des Hg+–Ions und des Yb+–
Ions sind in Vorbereitung.
Eine interessante Option ergibt sich aus der gut zu u¨berbru¨ckenden Frequenzdifferenz von
etwa etwa 0,8 THz zwischen der Balmer–α–Linie des Wasserstoffatoms bei 656,3 nm und der
Ca–Interkombinationslinie. Die Wellenla¨nge der Balmer–α–Linie wird bereits in der Garchin-
ger Frequenzkette erzeugt [Rei99]. Mit einem optischen Frequenzkammgenerator [Kou93, Ste99]
ko¨nnte die Frequenzlu¨cke u¨berbru¨ckt und die beiden genauesten optischen Frequenznormale
[CIP97], basierend auf dem (1s ↔ 2s)–Zwei–Photonen–U¨bergang des H–Atoms [Hub99] und des
(4s2 1S0 ↔ 4s4p 3P1)–Interkombinationsu¨berganges des 40Ca–Atoms, direkt miteinander vergli-
chen werden.
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Kapitel 6
Zusammenfassung und Ausblick
In dieser Arbeit wurden verschiedene Anregungsgeometrien von Atominterferometern im Zeit-
bereich im Hinblick auf ihre Einsatzmo¨glichkeiten vergleichend untersucht. Dazu wurden neben
den etablierten, frequenzabha¨ngigen Geometrien auch symmetrische, rein phasenabha¨ngige Kon-
figurationen in den Zeitbereich u¨bertragen. Alle Interferometer wurden als gepulste Sequenzen
im Zeitbereich realisiert. Dadurch wird die potentiell hohe Genauigkeit der Interferometrie an
lasergeku¨hlten Ensembles resultierend aus der Reduzierung geschwindigkeitsabha¨ngiger Effekte
voll ausgescho¨pft.
Die Bedeutung der symmetrischen Geometrien ist eine direkte Folge ihrer effizienten Un-
terdru¨ckung frequenzverschiebender Effekte sowie der Unterdru¨ckung von technisch bedingtem
Frequenzrauschen. Sie sind insbesondere unempfindlich gegenu¨ber ra¨umlich und zeitlich konstan-
ten Potentialen, die nicht zu einer Beschleunigung der atomaren Welle fu¨hren. Dadurch eignen
sie sich besonders gut fu¨r die pra¨zise Bestimmung von Inertialkra¨ften, sowie fu¨r die quantitative
Vermessung von Phasenverschiebungen, die u¨ber den ortsabha¨ngigen Anteil der Phase des Laser-
feldes auf die atomare Welle u¨bertragen werden. Dazu za¨hlen auch jene Verschiebungen, die durch
die Gravitation und durch gekru¨mmte Wellenfronten verursacht werden. Sie wurden im Rahmen
dieser Arbeit pra¨zise vermessen. Es wurde gezeigt, wie durch eine geeignete Kombination sowohl
phasen– als auch frequenzabha¨ngiger Geometrien die beiden Effekte trotz identischer Abha¨ngig-
keiten von den wichtigsten, experimentell zuga¨nglichen Parametern voneinander getrennt werden
ko¨nnen. Dies ist mit Interferometern nur einer Symmetrieklasse nicht mo¨glich.
Mit den symmetrischen Interferometern wurden Vielstrahlinterferenzen beobachtet, bei denen
im Gegensatz zu den anderen Experimenten [Wei96, Hin97, Hin99] die notwendige Phasenver-
schiebung zwischen den einzelnen Teilwellen ausschließlich u¨ber die Strahlteiler und nicht u¨ber
Wegla¨ngendifferenzen eingebracht wird. Derartige Interferometer erho¨hen das Signal–zu–Rausch–
Verha¨ltnis in Messungen, in denen z.B. zeitabha¨ngige Potentiale untersucht werden sollen. Ihr
ho¨herer Interferenzkontrast wird auch die Beobachtung phasenverschiebender Sto¨ße erleichtern.
Die phasenabha¨ngigen Interferometer werden auch die Beobachtung einer Berry–Phase ermo¨gli-
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chen, wie sie z.B. in [Rei93] theoretisch berechnet wurde.
Asymmetrische Interferometer aus zwei antiparallelen Sets von je N Pulsen [Hin99] ermo¨gli-
chen bei geeigneter Wahl der Pulsabsta¨nde eine vollsta¨ndige Separation der beiden Ru¨ckstoßkom-
ponenten und damit eine pra¨zise Vermessung der Ru¨ckstoßaufspaltung. Angewendet auf Moleku¨le
sollten sie in a¨hnlicher Weise eine Trennung nah benachbarter Moleku¨llinien erlauben. Die symme-
trischen Interferometer mit N parallelen Pulsen und die asymmetrischen Vielstrahlinterferometer
[Hin99] weisen dieselbe Abha¨ngigkeit des Kontrastes der Interferenzstruktur von der Pulsfla¨che
auf. Mit den symmetrischen Interferometern kann der Kontrast in einfacher Weise fu¨r beide Rich-
tungen unabha¨ngig voneinander optimiert werden (vgl. Kap. 4.4). Beide Vielstrahlinterferometer
beno¨tigen nur kleine Rabi–Anregungswinkel fu¨r einen optimalen Interferenzkontrast. Bei gleicher
Laserleistung ko¨nnen daher mit ku¨rzeren, bzw. spektral breiteren Pulsen mehr Atome einer dopp-
lerverbreiterten Linie angeregt werden als mit der Borde´–Geometrie. In Kombination mit dem
dargestellten Detektionsverfahren der Grundzustandsatome (Kap. 3.4,[Kur98]) kann eine weitere
Steigerung des Signal–zu–Rausch–Verha¨ltnisses erreicht werden.
Fu¨r die optimale Anwendung von asymmetrischen Atominterferometern in optischen Fre-
quenznormalen ist eine Minimierung frequenzverschiebender Effekte von zentraler Bedeutung. Die
gemessenen Frequenzverschiebungen aufgrund des Einflusses der Gravitation und der gekru¨mmten
Wellenfronten waren in der Gro¨ßenordnung der bisher angenommenen Realisierungsunsicherheit
des optischen Ca–Frequenznormals. Schließlich konnten beide Effekte durch einen iterativen Op-
timierungsprozeß soweit eliminiert werden, daß sie in optischen Frequenznormalen derzeit nur
noch einen unbedeutenden Beitrag zur Realisierungsunsicherheit darstellen. Fu¨r die derzeit im
optischen Ca–Frequenznormal verwendeten Interferometerkonfigurationen la¨ßt sich die verblei-
bende relative Frequenzunsicherheit aufgrund der Kru¨mmung der Wellenfronten mit 8 · 10−15
nach oben abscha¨tzen, die relative Frequenzunsicherheit verursacht durch die Gravitation wird
sogar auf 6, 5 · 10−16 reduziert. Die Unsicherheit durch die gekru¨mmten Wellenfronten wird sich
durch technische Verbesserungen sowie durch die Kombination der symmetrischen Interferometer
mit dem Detektionsverfahren des Grundzustandes fu¨r die derzeitigen Interferometerkonfiguratio-
nen um etwa eine Gro¨ßenordnung verbessern lassen. Der Einfluß der gekru¨mmten Wellenfronten
gewinnt jedoch mit la¨ngeren Interferometerzeiten, wie sie z.B. in zuku¨nftigen satellitengestu¨tzten
Normalen geplant sind, zunehmend an Bedeutung und kann dann nach Eliminierung der derzeit
gro¨ßten Unsicherheitsbeitra¨ge zum dominierenden Effekt werden.
Es wurden erstmals zwei vollsta¨ndig voneinander unabha¨ngige optische Ca–Frequenznormale
miteinander verglichen, um u¨ber den direkten und unmittelbaren Vergleich die Reproduzierbarkeit
und die Genauigkeit zu untersuchen. Dabei ergab sich fu¨r die nur auf hochstabile Referenzreso-
natoren stabilisierten Laser eine kombinierte relative Allan–Standardabweichung von 8 ·10−14 fu¨r
τ = 1 s, welche im wesentlichen durch Schwingungsmoden der mechanischen Aufha¨ngung der Re-
sonatoren limitiert war. Fu¨r die Ca–stabilisierten Laser wurde eine Allan–Standardabweichung
von 4, 5 · 10−13 · √1 s/τ fu¨r Mittelungszeiten gro¨ßer als die U¨bernahmezeit bis einige 1000 s
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gemessen. Es zeigte sich außerdem, daß die Frequenzdifferenz der beiden Normale von–Tag–zu–
Tag–Schwankungen von etwa 10−13 sowie Langzeitdriften von einigen 10−14/d aufwies. Um die
Ursachen der Schwankungen zu identifizieren, wurde eine Vielzahl von Effekten durch systema-
tische Variation experimentell zuga¨nglicher Parameter untersucht. Insbesondere eine AC–Stark–
Verschiebung verursacht durch eine wa¨hrend der Interferometer–Pulssequenz nicht vollsta¨ndig
unterdru¨ckte Ku¨hllaserstrahlung konnte experimentell ausgeschlossen werden. Die beobachteten
Differenzen lassen sich zum u¨berwiegenden Teil auf einen nicht vollsta¨ndig kompensierten linea-
ren Dopplereffekt zuru¨ckfu¨hren. Nach der Unterdru¨ckung des linearen Dopplereffektes werden
Verschiebungen, wie sie durch Sto¨ße der Atome untereinander oder mit dem Hintergrundgas ver-
ursacht werden, beobachtbar sein oder der bisher angesetzte Unsicherheitsbeitrag wird sich weiter
reduzieren lassen. Die Stabilita¨t wird durch die Verwendung der Borde´–Geometrie mit vier lau-
fenden Wellen, sowie der Detektion der Grundzustandsatome an beiden Normalen um etwa eine
Gro¨ßenordnung verbessert werden.
Die derzeit an der PTB realisierten optischen Ca–Frequenznormale geho¨ren zu den genauesten
Frequenznormale im optischen Spektralbereich. Mit einer relativen Unsicherheit von 2, 6 · 10−13
der absolut gemessenen optischen Frequenz sind sie somit pra¨destinierte Referenzen fu¨r die Anbin-
dung anderer optischer Frequenznormale. Im Rahmen eines Forschungsprojektes zusammen mit
der Universita¨t Hannover wurden auf I2–Linien stabilisierte Diodenlaser u¨ber eine Frequenzmes-
sung bei 815 nm [Bod98b] und bei 790 nm u¨ber einen optisch–interferometrischen Wellenla¨ngen-
vergleich kalibiriert [Bod98a]. Anbindungen der Frequenzen des Hg+–Ions und des Yb+–Ions u¨ber
Frequenzketten an Ca–Frequenznormale sind geplant. Die Balmer–α–Linie des Wasserstoffatoms
liegt bei 656,3 nm und ist damit nur etwa 0,8 THz von der Interkombinationslinie des 40Ca
entfernt. Diese Wellenla¨nge wird bereits in der Garchinger Frequenzkette erzeugt [Rei99]. Mit ei-
nem optischen Frequenzkammgenerator [Kou93, Ste99] ko¨nnte die Frequenzlu¨cke u¨berbru¨ckt und
die beiden genauesten optischen Frequenznormale [CIP97], basierend auf dem (1s ↔ 2s)–Zwei–
Photonen–U¨bergang des H–Atoms [Hub99] und des (4s2 1S0 ↔ 4s4p 3P1)–Interkombinationsu¨ber-
ganges des 40Ca–Atoms, direkt miteinander verglichen werden. Dies unterstreicht zugleich die Be-
deutung eines transportablen optischen Ca–Frequenznormals basierend auf geku¨hlten atomaren
Ensembles, wie es derzeit an der PTB [Wil] aufgebaut wird.
Wie in der vorliegenden Arbeit gezeigt wurde, ko¨nnen sowohl mit symmetrischen als auch
mit asymmetrischen Atominterferometern im Zeitbereich an geku¨hlten Ensembles Effekte unter
Anwendung geeigneter Meßstrategien bis in einen Bereich entsprechend 10−15 relative Frequenz-
unsicherheit vermessen werden. Es zeigte sich jedoch auch, daß es fu¨r eine weitere Steigerung
der Genauigkeit fast aller bisher angefu¨hrter Experimente notwendig werden wird, die atomaren
Ensembles weiter zu ku¨hlen. Die Verschiebungen verursacht durch die Kru¨mmung der Phasen-
fronten skaliert quadratisch mit der quadrat–gemittelten Geschwindigkeit des Ensembles, so daß
eine weitere Ku¨hlung zu einer unmittelbaren Verringerung dieser Verschiebungen fu¨hrt. Es ist
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zudem zu erwarten, daß mit einer geringeren Temperatur der restliche Einfluß des linearen Dopp-
lereffektes reduziert wird. Auch ist eine Verbesserung des Signal–zu–Rausch–Verha¨ltnisses, die
andernfalls nur durch technisch nicht praktikable Laserleistungen zu erreichen ist, zu erwarten.
Sobald die Dopplerbreite des Ensembles geringer ist als die Fourierbreite der anregenden Pulse
wird die Mehrzahl der Atome mit nahezu dem gleichen Rabi–Anregungswinkel angeregt werden
und kann damit in gleicher Weise zum Signal beitragen.
Weitergehende Ku¨hlmethoden sind also unter mehreren Aspekten von Bedeutung. Sie wer-
den derzeit in einem Projekt im Rahmen des Sonderforschungsbereichs untersucht [Bin]. Die
etablierten Subdoppler–Ku¨hlmechanismen [Coh98] sind auf 40Ca zuna¨chst aufgrund der fehlen-
den Aufspaltung des Grundzustandes (4s2 1S0) nicht anwendbar. Zu den alternativen Konzepten
geho¨ren die Ku¨hlung auf dem fu¨r die Interferometrie verwendeten Interkombinationsu¨bergang
(4s2 1S0 ↔ 4s4p 3P1) [Wal89], als auch Ku¨hlmechanismen, die am angeregten Zustand des Inter-
kombinationsu¨berganges ansetzen. Hier bieten sich zwei Linien im Triplett–System an: zum einen
der (4s4p 3P2 ↔ 4s4p 3D3)–U¨bergang bei etwa 446 nm und der (4s4p 3P1 ↔ 4p2 3P0)–U¨bergang
bei etwa 430 nm. Beide Linien liegen innerhalb des Versta¨rkungsprofils des Farbstoffs Stilben 3, der
in einem der beiden Ku¨hllasersysteme verwendet wird. Aufgrund der magnetischen Unterstruktur
des 3P1– bzw. des
3P2–Niveaus bieten beide U¨berga¨nge Subdoppler–Ku¨hlmechanismen. Der erste
U¨bergang ist als (J → J+1)–U¨bergang direkt mit den D2–Linien der Alkalielemente vergleichbar
und la¨ßt daher a¨hnliche Ku¨hleigenschaften erwarten. Bei dem 430 nm–U¨bergang handelt es sich
dagegen um ein (J → J − 1)–System, welches bisher nur wenig untersucht wurde, und deshalb
in Kombination mit den exzellenten Analysemo¨glichkeiten auf dem Interkombinationsu¨bergang
bereits als solches von Interesse ist. Dieser U¨bergang ero¨ffnet außerdem eine effiziente Detektion
des angeregten Zustandes (vgl. Kap. 3.4).
Neben den unmittelbaren Auswirkungen auf die Genauigkeit eines optischen Frequenznor-
mals ero¨ffnet eine weitere Ku¨hlung einen weiten Bereich an Optionen. So erlauben z.B. kalte und
langsame Atomstrahlen in Kombination mit den symmetrischen Interferometern großfla¨chige In-
terferometergeometrien und damit die Konstruktion von kompakten, ho¨chstpra¨zisen Rotations-
sensoren. Eine zweite Ku¨hlstufe im Triplett–System la¨ßt Subdopplertemperaturen entsprechend
einigen Photonenru¨cksto¨ßen erwarten und ko¨nnte damit als Ausgangspunkt fu¨r eine dritte Ku¨hl-
stufe auf dem Interkombinationsu¨bergang dienen, welche aufgrund ihrer geringen ru¨ckstellenden
Kraft anfa¨llig gegenu¨ber magnetischen Streufeldern, Feldinhomogenita¨ten etc. ist. Die zweite
Ku¨hlstufe im Triplettsystem wu¨rde die experimentellen Anforderungen z.B. an die Abschirmung
von Streufeldern erheblich reduzieren.
Ein mehrstufiger Ku¨hlprozeß mit einer Breitbandku¨hlung auf dem Interkombinationsu¨bergang
erlaubt ein Unterschreiten des durch den Photonenru¨ckstoß gegebenen Ku¨hllimits der Subdopp-
lerku¨hlmechanismen. Sobald die Dopplerbreite des Ensembles dieses Limit unterschreitet sind die
beiden Frequenzkomponenten der asymmetrischen Interferometer im Frequenzraum voneinander
separiert und ihre Frequenzen lassen sich unabha¨ngig voneinander vermessen. Insbesondere kann
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die Ru¨ckstoßaufspaltung in einfacher Weise gemessen werden. Erste Ku¨hlergebnisse [Kat99] auf
dem etwa 15–fach breiteren und deshalb experimentell einfacheren Interkombinationsu¨bergang
des 88Sr lassen Phasenraumdichten erwarten, wie sie fu¨r den Phasenu¨bergang zu Bose–Einstein–
Kondensaten beno¨tigt werden. Atominterferometer werden als empfindliche Analysemethoden
auf dem Weg zu einem Kondensat dienen. Zum einen sollten sich mit zunehmender Phasenraum-
dichte Phasen– oder Frequenzverschiebungen als Folge der interatomaren Wechselwirkung beob-
achten lassen. Zum anderen sollte sich, wie in [Jac95] theoretisch abgeleitet wurde, das Signal–
zu–Rausch–Verha¨ltnis a¨ndern. Wa¨hrend bei klassischen Atomquellen die prinzipiell erreichbare
Grenze des Auflo¨sungsvermo¨gens durch das Quantenprojektionsrauschen gegeben und damit re-
ziprok zur Wurzel aus der Zahl der beteiligten Atome ist, wird mit dem U¨bergang zu koha¨renten
atomaren Quellen das Auflo¨sungsvermo¨gen unter Anwendung eines geeigneten Detektionssche-
mas durch das Heisenberg–Limit bestimmt und ha¨ngt damit reziprok von der Zahl der Atome ab.
Koha¨rente atomare Quellen ausgehend von Bose–Einstein–Kondensaten [Mew97, Blo99] lassen
u.a. eine erhebliche Steigerung in der mit Atominterferometern erreichbaren Auflo¨sung kleinster
Phasenverschiebungen erwarten.
Sowohl symmetrische als auch asymmetrische Atominterferometer im Zeitbereich erlauben
die pra¨zise Detektion kleinster Phasen– und Frequenzverschiebungen an kalten atomaren Ensem-
bles und werden auch an koha¨renten atomaren Wellen Analysemo¨glichkeiten hoher Genauigkeit
ero¨ffnen.
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